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l. Общие положеппя
1.1 Настоящая методика поверки распрстраняется на газоанrUIизаторы ТОП-

СЕНС (дапее - ftвоанализаторы), изютовленные ООО кТОП-СЕНС>. г. Москва и
устанавливает методы и средства первичной и периодической поверок.

1.2 Настоящая методика поверки разработана в соответствllи с трбованиями
Приказа Ns 2907 от 28.08.2020 <Об угвержлении порялка установления о n.r"nerr*
интерваJIа между поверками средств измерний, порядка установления, отмены методик
поверки и внесения изменений в них, трбования к методикitм поверки средств измерений)
и части 7 статьи 12 Федера:Iьною закона м l02-ФЗ от 26.06.2008 г. <об обеспечении
единстм измерений>.

1.3 При опрлелении метрологических харакгеристик в рамках проводимой
поверки обеспечимsтся передача единицы молярной доли, массовоЙ доли и массовой
концентрации компонентов в пtзовьD( и I,азокондеЕсатньн средtж в соответствии с
Государственной поверчной схемой для средств измерений содержания компонеIlтов в
газовых и газоконденсатньD( средaж, лвержденной Приказом Минпрмторга России от з l
лекабрЯ 2020 г. }lъ 2315, подтверждilющая прослежимемость к государственпому
первичЕомУ этaцонУ единиц молярной доли, массовой доли и массовой- концевтрации
компонентов в газовьD( и гtlзоконденсатньIх средах гэт l54-2019.|.4 Метод, обеспечимющий ре:rлизацию методики поверки - прямое измерение
поверяемым средством измерений величины, воспроизводимой эта,rоном йп" arч"дчрrп"-
образцом.

1.5 Настояrцей методикой поверки предусмотрена возможность проведения
периодической поверки дJIя меньшею числа измеряемых велшчин или на меньшем числе
подциапiвонов измерний. Поверка в сокращенном объеме проводится на основании
письменною зluвления вJIадельца средства измерений или лица, представившею средство
измерний на поверку. Объем провеленной поверки оформляЪтся * a-."".й""п .
действ}тощим законодательством.

Таблица l -Оп ипо
обязательное

проведение операции
и

Наименование операции поверки
первичной

поверке

периодичес
кой

поверке

Номер раздела
(rryнкга) методики

поверки, в
соответствии с

которым
выполняется

опе ция пове
l Внешний осм стм измес и

одготовка к поверке и опробование
тва изм ниис

2п
Да Да 7

2.1 Ко ль овий по и 7.|2.2оп ние с стм изме 7.з
роверка программного обеспечения

ва измс и

зп
!а Да 8

4 Опрделение метролоtических
характеристик средства измерний и
подтверщдение соответствия средства
измерний метрологическим

ваниям

Да Да 9

2

2 Перечепь операций поверкш средства пзмеренпй
2.1 При проведении поверки газоанiцизаторов должны выполЕяться операции,

указанные в таблице l.

Да Да 6

Да Да
Да Да



Наименование операции поверки

обязательное
проведение операции

при

Номер разлела
(пlнкга) методики

поверки, в
с(ютветствии с

которым
ВЫПОJIIUIеТСЯ

операцпя поверки

первичной
поверке

периодичес
кой

поверке

4.1 Определение основной допускаемой
погрецшости измереЕий содержашия
опредеJIяемого компонента

Да Да 9.1

4.2 Полгверхцение соответствия
средства измерений метрологическим
требованиям

Да .I[a 9.2

5 Оформление результатов поверки Да .Ща 10
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2.2 Есшл при проведении той или иной операции поJIrlеЕ отрицательньй

результат, дiлльнейшм поверка прекращается.

3 Требоваппя к спецпаJIпстам, осуществляющим поверку
3.1 К проведению поверки допускаются Jшца из}ппrвIIlие руководство по

эксплуатации на поверяемьй газоанализатор. экспJryатационн},ю док}тdентацию на
средстм поверки, настоящую методику поверки, знающие праlвила эксплуатации
элеIсгроустаповок, в том числе во взрывоопасньIх зонах, прitвила устройства и безопасной
эксплуатации сосудов, работшощих под дtвлением, имеющие соответствующ},ю
квалификацию и работающие в качестве поверителей в оргttнизации, аккредитованной на
право проведеншI поверки средств физико-хrшических измерний.

3.2 fuя поrгуlения результатов измерений, необходlrмьп< дш поверки, допускается
участие в поверке оператора обслу;rgвающего газоilн:UIизатор (под контролем
поверителя).

4 Метрологпческпе п технпческие требования к средствам поверкш
4.1 При проведении поверки примеЕяют средства, }тазапные в таблице 2

Таблица2-Сведенияо

Перчень
рекоменд/емьD(
средств поверки

Операции
поверки,

трбlтопчле
применение

средств поверки

Метрологические и технические требомния
к средстмм поверки, веобходIд{ые для

прведеншI поверки

п. 7, 8,9
Контроль

условий поверки
(при подготовке

к поверке и
опробовании

средства
измерний)

Средство измерений:
- температуры окружающей срлы в
диiшазоне измерний от l5 до 25 ОС с
абсоrпотной погрешrостью + 0,5 ОС;

- атмосферного дilвJIения в дпапазоне от 80
ло 10б кII4 с абсоrпотrrой погрешностью:
+ 0,5 кпа
- относительЕой влаюrости воздуха в
диiшазоне от 0 до 80 7о с погршностью * 3
о/о

Комплекс
газоанапштический
гнп_1,
(рег.Ns 68283-17)

п. 10
Определение

мgгрологических
характеристик декабря 2020 г. J',lb 23 l5

Рабочий эта:rон 1 рзряда по Приказу
Федерапьного агентстм по техническому

реryлирокlнию и метрологии от <3l>

J

Измеритель
ВЛФКНОСТИ И

температуры
ивтм_7,

(рг. Nч 71394-18)



Операчии
поверки,

требующие
применение

средств поверки

Метрологические и технические трбования
к средствttI!, поверки, необходимые для

проведения поверки

Перчень
рекомендуемых
средств поверки

средства
измерений

Рабо.п,rй этalлон 1-го разряда по Приказу
Федершlьного zгентства по техническому

реryлиромнию и метрологии от K3l>
декабря 2020 г. Jф 2315

Генераторы пlзовьD(
смесей ГГС мод. ГГС-
р, ггс-т, ггс-к, ггс-
03-03,
(рг. No 62l51-15)

Рабочий эта.пон l-го разряда по Приказу
Федера,тьного агентства по техническому

реryлиров{lнию и метрологии от K3l>
декабря 2020 г. Ns 2315

устшrовки
динzlмшIеские
рабоц{е этlцоЕы
1-го разряда
Микрогаз-ФМ,
(рег. Jф 68284-17)

Рабочий эталон l-го разряда по Приказу
Федерального агентства по техническому

реryлирокlнию и метрологии от K3l>
декабря 2020 г. Ns 2315

Генераторы газовых
смесей - рабо.п.tе
этzlлоЕы l-го разряла
т700, 700Е, T7O0U,
700EU, т7O0н, т703,
703в, T7O3U, 702,
т750
(рег. Ns 58708-14)

Рабочий эталон l-го разряда по Приказу
Федерального агеЕтства по техническому

регулиров:lнию и метрологии от <31>

декабря 2020 г. лъ 2315

Источники
микропотоков газов и
паров ИМ-ГП,
(рег. Ns б8336-17)

рабо.шй эталон l-го разряда по Прпказу
Федерального агентства по техническому

регулирокlнию и мегрологии от к31 >

декабря 2020 г. Ns 23 l5

Рабо.пае эталоны l-го
разряда - источники
микропотоков паров
иМ-РТ, исп. ИМ-РТ1-
o-Al, им_рт2_о_А1,
им-рт3_о-А1, им_
рт4-о-А1, им-рт5_о-
л2, им_рт6_о_А2,
им-рт7-о_А2, им-
рт8_о_А2, им-рт9_
м-А1, им_рт1O_м-
л2,
(рег. Nq 46915-11)

Рабочий эталон l-го разряла по Приказу
Федерапьного агентства по техническому
реryлщюванпю и мецюлогии от <3l >

декабря 2020 г. N9 2315

Рабошле эта.поны 1-го

разряда - источники
микропотоков гапов и
пара ИМ-ВРЗ, фег. Nч

50363-12)
Стандаргньrй бразец 1-го и 2-го разряда по
Приказу ФедерIIJIьного агентства по
техЕическому регулирв{lнию и метрлогии
от <31 > декабря 2020 г. Ns 23 l5

Стапдартные образцы
состава газовьD(
смесей Гсо в
баллонах под
давлеЕием
(Приложение А)

4
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Операчии
поверки,

требующие
применение

средств поверки

Метрологические и техяические требовшrия
к средствtlм поверки, необходимые для

проведения поверки

Перчень
рекомендуемьD(
средств поверки

ПНГ-азот по ГоСТ 9293-74 - особой
tlистоты сорт 1, 2

Азот газообразньй в
баллонах под
дaвлением

ПНГ-возлlх по ТУ 6-21-5-82 - марка А. ПНГ - возлух в
бмлонах под
давлением

Срлства измерний дIя воспроизведения
нllпряжения и силы постоянного тока в
диапазоне от 18 до 32 В. Прлел лопускаемой
абсолlотной погрешности воспроизведения
нiшряжения постоянною тока+ (0,005 х U + 2
е.м.р.)

Истошrик IIЕтiмия
постоянпого тока GPS-
73030D
(рг.}Ф 55898-13)

Средство измерний сиJIы постоянного тока
в дrапазоне от 0 до 20 мА. Предел
допускаемой абсоrпотной погрецшости
измерний силы постояяпого тока + (3,5,10-5
.D+4.106.E) мА
D - показание мультиметра
Е - верхнее значение .щапазона измерний

Мультиметр 3458А
(рег.}Ф25900-03)

Средство измерений времени подачи ГС в

диапазоне измерний (от 0 до 59,99 с; от 0 до
9 ч. 59 мин. 59,99 с). Прдел допускаемой
абсоrпотной погрецшости измерний
времени + (9.6х 10{хТ*+0,01) с, где Т* -
значение измеренного интервала времени

Сеqтrломер
элекцюнньй
Интеграл C-Ol, (рег.Nч
44l54-16)

Срлство измерний объемного расхода"
верхпяя граница,щапазона измерний
объемного расхода 0,06З мЗ/ч, кл. точности 4
(по ГОСТ 13045-81)

Ротаметры с
местными
показаниями
стеклянные Рмс,
(рег. Ns 67050-17)

Вспомогате:rьное техническое средство дtя
контрJlя рабочего давJIения по ТУ26-05-90-
87

Редусrор баrшопньй
Бко_25_1'

Вспомогательное техяическое средство для
контроJIя рабочего дirвления. PY-l50 атм.
иБял.306249.006

Вентиль
реryлировки

точнои

87(4х 1)

Трубка
фторопластовая*

1) ,Щопускается испоJIьзомть при поверке д)}тие }твержденные и аттестовапные
эталоны единиц величин, средстм измерний уIверr(денного типа и поверенные,

удовлетворяющие метрологическим требованиям, }казанпым в таблице;
2) Все срлства поверки, крме отмеченньD( в таблице 2 знаком к * >, дол:lсtы бьпь

поверены (сведения о результатах поверки средств измерппй доступны в Федеральном
информационном фонде по обеспечению едиЕства измерений), поверочные газовые
смеси в ба:шонФ( под д:lвлением - иметь щие паспо

5

Вспомогательное техниtiеское средство для
соединения комм}цикаций по ТУ 6-05-2059-



5 Требования ýсловпя) по обеспечению безопасности проведения
поверки

5.1 Помещевие, в котором проводят поверку, должItо быгь оборудовано
притоllно-вьпяrюrой вентиляIией.

5.2 .Щолжны вьшолItяться требования техники безопасности для заIциты
персонала от порzDкения элекгрическим током согласно классу I ГОСТ 12.2.007.0-75.

5.3 Требовшrия техники безопасности при эксшryатации ГС в баллонах под
дtвлением должны соответствоватъ <Федеральньш норма},{ и правилам в области
промьпплеввой безопасвости <Правила промьшшенной безопасности опасЕьD(
производственньп< объеюов, Еа KoTopbD< используется оборудование, работающее под
избыточньпr,r давлеЕием), угвержденньь{ Приказом от 15 декабря 2020 года N 536.

5.4 Не допускается сбрасывать ГС в атмосферу рабошх помещений.

6. Внешнпй осмотр средсrва пзмеренпй
б.1 При внеrпнем осмоlре устанавливilют соответствие газоанаJIизатора

след},ющим тебованиям:
- соответствие вIlепшего вида средства измерений описанию и изображению,

приведенЕому в описании типа;

- соответствие комплеIсгности, указанной в эксплуатаrшонной докр{ентации;
- соответствие маркировки требованиям, предусмоценньш эксплуатационной

документацией;
отсуIствие повреждений и дефеrсгов, влияющ.lх на работоспособность.

6.2 Газошrаlпrзатор сIштают вьцержавшим внешний осмотр, если он соответствует

}казанЕым выше требованиялл.

1. Подготовка к поверке п опробованпе средсгва измерешпй
7.1 Контроль условий поверки
7.1.1 При проведении поверки собrподают след}.ющие условия:

- температура окружающей среды, ОС от+15 до +25

- относитеJIьной влаlюrости окрlяtающей срды, О% от 30 до 80

- атмосферное давление, кIIа от 84,0 до 104,б
мм рт. ст. от 630 до 800

7.2 Подготовка к поверке:
7 .2.1 При подготовке к поверке необходимо вьшоJшить след}тощие действия:

- выпоJIнить мероприяrия по обеспечению условий безопасности;
проверить н:UIичие п!lспортов и сроки годIости ГС в баллонах под дilвлением;

- баллоны с ГС вьцержать при температ}ре поверки не менее 24 ч.
7.2.2 Вьцержать поверяемьй газоанirлизатор и средства поверки при температ}ре

поверки в течение не менее 2 ч.
7.2.3 Подготовить поверяемьй газоаЕаJIизатор и этztлонные средства измерений к

работе в соответствии с эксплуатациопной док}тr,rентацией.

7.3 Опробование средства измерений:
7.3.1 При опробоваrrии проверяют общее функциоIlироваЕие газоан.uIизатор4 для

чего вкJIючilют г }од{мизатор, после чего осуцествJUIется процедура тестировalllия, а после
]того газоанtlлизатор переходит в реяс,tм измеренlй.

7.3.2 Результат опробоваtтпя с.плтalют положитеJIьным, есJIи:

- во время тестиромIrrоr отс}тств}тот сообщения об ошибках;

- оргtrны управлеЕия газоанilJмзаторов фlтrrоlионируют.
- велиtмна тока на аЕlшоговьIх вьIходах нarход{тся в пределzж от 4 до 20 мА.

6
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8. Проверка программного обеспечения средства измерепий
8.1 fuя проверки соответствия прграммного обеспечения (далее - ПО) вьшолняют

след},ющие операции:

- прводят визуiUIизацию идентификациоItньD( данЕьD( ПО газошrаплзатора п}тем
сличения номера версии ПО, отображаемого на дисплее при вкJIючении газоilпализатора;

- срttвнивttют поJIученные данные с идентификационными дапными, указ:lнными в
таблице 3.

Таблица 3 - Иденти нные данные ПО

8.2 Результат подтверждения соответствия ПО с.штают положительным, если
идентификационные данные ПО соответств}тот }казанЕым в таблице 3.

9. Опредоrепие метрологпческпх характерцстик средства пзмереннй н
подтверэrцеппе соответствця средства пзмереппй метрологпческпм требованиям

9.1 Определение осповпой допускаемой погрешЕости измерний содержalния

опреде.пяемого компонеЕта
9.1.1 Опрделепие основной погршности газоанаJшзатора проводят в следующем

порядке:
1) Собирают схему проведения поверrcл, приведеЕную на рисунке Б.1

Приложения Б (для стационарньD( газоtч{ализаторов) иJп,r схему на рисунке Б.2
Приложения Б (дrя переносньтх газоана.пизаторов);

2) Подают на вход гчrзоавarлизатора через кtrлиброво,+rуIо насадку ГС (таблица А.1
Приложения А, в соотвеrствии с опредеJUIемым компонеIlтом) в последомтельности:

-J,,l!Ns l -2 - з -2 - 1 - 3- для опрдеJIяемых компонентов п ди.шазонов измерний,
дlя KoTopbD( в Приложевии А указаны 3 то.лtи поверки;

- NsNр l -2-3 -4З 1-| -4- дIя опредеJIяемьD( компоЕентов и ди:шазонов
измерний, дrя которьп< в Приложении А указаны 4 точки поверIоt.

В качестве истощпка ГС мог}т использомться:

- ба;шоны с ГСО;
- бшшоны с ГСО в комплекте с генераторм газовьD( смесей, пшrример - ГГС-03-

0З (лля разбавленпя прмеж)дочrой газовой смеси);

- генераторы гrrзовьп< смесей - модели Т703 (для поrтучения ГС озопа в возлухе);
_ истоIшики микропотоков гilзов и парв (ИМ-ГП), источникп микропотоков Газов

и пара им-врз и иgтоllники микрпотоков парв им-рТ в комIшекте с

термолиффузионным геЕераторм, например - Микрогаз-ФМ.
Врмя подачл ГС пе менее угроенного номинальвого времеЕи установления

показаний по урвню 0,9;
3) Зафиксироватъ устшlовившиеся показ:мия газоаItаJмзатора;
4) Повторлoт операции по пп. 2) - 3) для всех поверяемьD( измеритеJIьньD( канttлов

газоанализатора.
Опрделение осповяой погрешности llзмерения проводить п}тем сличеЕия

показапий значения концеЕграции газодtализаторц отбражаемьпr на дисплее rtли

считымния с ilнtlлогового вьD(ода, с пок:}з!цlIIями эталоIlяого генератора или значением

концеmрации в паспорге яа ГСО.
9.1 .2 Устшrовивпmеся зЕачения пока}lния газоанаJIизатора сIштыв{lют одним из

следующих способов:
l) По показаrшялr измерr,l.rельного прибора (мультшrrетра), подкIIюченного к

анllлоговому вьD(оду.

7

ЗначениеНаименование харzжтеристики
топ_сЕнсИдентификационное наимевование ПО

не ниже Vl.0Номер версии (идентификационньй номер) ПО
I-{ифровой идентификатор ПО
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По значению выходного токового сигнzlла по формуле рассчитыв{lют
значение содержаЕия опр€деJUIемого компонента в i-ой ГС:

С"1"Ci
2омА- 4мА

,(1, - ЦмД)+С" (l),

где 4 - измеренное значение вьD(одяого токового сигнала газоанаJIииmра при
подаче iоЙ ГС, мА;

С" - значепие концентации опредеJIяемого компонеIlта" соответствующее
верхЕему значению ttн:tлогового входа газоalнаJшзаторц %, % НКПР,
млн-l или мг/м3;

С" - зпачение концеЕтрации опредеJIяемого компонент4 соответствующее
нижнему значепию:lналогового вьD(ода газоан аJмзаT орцУqУо НКПР, млн'l или

мг/м3.

По показаниям на дисплее газоанiшизатора;
По показаниям, передаваемым по цифровому интерфейсу.

9.1.3 С.пrтанные значенпя фиксируют и значение основпой погрешIrости

газоаяализатора рассчитывают по п. 9.2
9.2 Полгверlцение соответствия средсткt измереЕий метрологическим

трбовапияlt

значение основной абсолютной (дi) погрешности газоаItшмзатора рarссчитывают
по формуле (2):

А;= Ci - СР Q),

где ci - устitновивпшеся покaв:шlttя на д{сплее газоанiuп{затора в iой то,псе

поверки, объемнаядоля, % (мrпr-l, % НКIIР) или массов:lя концен,lрация, мг/мЗ;

С| - лействительное значение содерж:шия опредеJUIемого компонента в iой Гс,
объемнаяiоля, % (млн-l, % HKIP) IIJIп массовая концентация, мг/м3.

9.2.2 Значение основной приведенной

рассIштыв:!ют по формуле (3):

r, = 
С,;-СР.1'оо

где С" - верхний предел диaшазона измерний газоalнаJшзаторц для которого

Еормиромна приведеI rая погрешвость, объемнм доля, Yо (млн-l, % нкIIр) или массовбI

концекграция, мг/#.

9.2.3 Значение основной относительной погрешности (El, %) газоанмизатора

рассIштыв:lют по формуле (4):

)
)

2
J

(yi, %) погрешности газоанализатора

(3),

(4),

9.3 Результат поверки сtштать положrrгельным, если полrIенвые зltачения

погрешности во всех точках поверки не превышalют пределов, указанньD( в табrшцах

Приложения В.

-лd
бi = ?.100

8
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10. Оформлепнерезультдтовповерки
l0.1 Результаты поверки оформллотся протоколом, состalвлеЕIIым в

произвольной форме.
10.2 При положитеJьньD( результатах поверки газоанilлизатор признается

прпгодным к примененrю. Сведения о положительньD( результатarх поверки передаются в
Федеральный информационньй фонд по обеспечению единства измерений. По заявлению
владельца средства измерний иJти JIIrца предст:lвившего его на поверку, вьцается
свидетеJIьство о поверке и зЕак поверки наносится па свидетеJIьство о поверке в
соответствии с действующим закоЕодательством.

10,3 При отрицатеJIыrьп результатzлх поверки газо lllлизатор признается
непригодным к применению. Сведения об оцrтцате.ьньD( результат:rх поверки передаются
в Федераьный информационнъrй фонд по обiспечению единства измерепий. По заявлениювJIадельца средства измерний иJIи JIица, лредстtlвившего его на поверку, вьцаетсяизвещение о непригодlости с укёзанпем ocHoBHbD( пр'.шн в соответствии с действ}топшмзаконодательством-

Инженер по метрологии
ООО (ПРОММАШ ТЕСТ Метрология> Г.С. Володаркая

9



Приложение А
(обязательное)

Технические характеристики ГС, используемых при проведении поверки
Таблица A.l - Технические истики ГС, использ ыхп Il ведении пов ки газоавaчIиз оRсин сенсо мрракраUп

Определяе
мый

компонент
Тип сенсора ,Щиапазон измерений

Пределы
допускаемой

основной
погрешности
аттестации,

разряд

Номер ГС по
реестру ГСО
или Источник

гс*гс Ngl гс }lъ2 ГС Ns3 гс м4

Метан
(СНс)

ИК"п-СНа-100
от 0 до 4,4 %о

(от 0 ло 100 % НКПР)
пнг-
а}от

2,2 о/о + 5
о% отн.

4,0%+5
о/о отн,

l разряд
гсо l0531-

20|4

ИК--СНа-l00Т
отOдо4,4%

(от 0 до 100 % НКПР)
пнг-
азот

2,2%+ 5

%о отн.
4,0уо+5

ой отн,
l разряд

гсо 10531-
2014

ИК"п-СНа-50Т
от 0 до 2,2 О/о

(от 0 до 50 % НКПР)
пнг_
воздух

1,1 %+5
7о отн.

2,1 уо+5
%о отн.

1разряд
гсо 10531_

2014

ИК"п-СН+-50
от 0 до 2,2 Уо

(от 0 до 50 % НКПР)
пнг-
воздух

1,1 уо+ 5

Уо oTll.
2,| %+ 5

7о отн.
l разряд

гсо 10531_
2014

ИК*-СНц-l00
о/о отOдо l00 %

пнг-
азот

95О/о+5
Уо отн,

l разряд
гсо l0531_

20l4

ИК*-СНq-7000
отOдо
7000
мг/м3

от 0 до 500
мг/м3 включ.

пнг_
aц}от

250 мг/м3
+l0 уо

отн.

475 мг/м3
+10 % отн l разряд

гсо l05з1_
20l4

св.500 до
7000 мг/мз

525
мг/м3
+|0%

отн

6675
мг/м3 +10

7о отн
l разряд

гсо l05з1_
2014

Этилен
(СzЦ)

ИК.п-СzНц-l00
от 0 до 2,3 7о

(от 0 до l00 % НКПР)
пнг-
азот

1,15%+5
7о отн.

2,1 Yo+ 5
7о отн.

l разряд
гсо l05зl_

20l4

ИК.п-СzНа-50
0 до 1,15 %

(от 0 ло 50 % НКПР)
пнг-
воздух

0,6%+5
7о отн.

1,1 уо+5
oZ отн.

гсо l0597-
2015

Номинальное значение опредеJUIемого
компонента в ГС, пределы допускаемого

откJIонения

50%+5
7о отп.

3250
мг/мз +l0

о% отн

1разряд
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Номинальное значение определяемого
компонента в ГС, пределы допускаемого

отклонеЕия

гс Jф4

Пределы
допускаемой

основной
погрешности

аттестации, разряд
ГС Nsl ГС Nр2 гс лъз

Номер ГС
по реестру
ГСо или
Источник

гс*

.Щиапазон
измерений

Определяемый
компонент

пнг-
азот

0,85 %+ 5
о/о

1,6%+ 5

%
1 разряд

гсо l0597-
2015

ИК"п-СзНв-
l00

0 до 1,7 Yо
(от 0 ло l00 %

нкпр)
пнг-
воздух

0,4уо+ 5

%о отн.
0,8%+5

7о отн.
l разряд

от 0 до 0,85 %
(от 0 ло

50 % нкпр)
ИКсп-СзНв-

50т

пнг_
воздух

0,4уо+5
Yо отн.

0,8%+5
о/о отн.

l разряд
гсо 10599-

2015

от 0 до 0,85 %
(отOло50%

нкпр)

1 разряд
гсо 10597_

20l 5
пнг_
азот

50%+5
%о отн,

95о/о+5
7о отн.

ИК"п-СзНв-
100 %

l разряд
гсо 10597_

20l5
пнг_
азот

250 мг/мз
+l0 %
отн.

475 мг/м3
+l0 %
отн.

отOдо
500 мг/м3

вкJIюч
66,75

мг/м] +10
Yо отн.

l разряд
гсо l0597-

20l 5

св. 500 до
7000
мг/м]

525 мг/мз
+10 %

з250
мг/м] *l0

7о отн.

ИК"п-СзНв-
7000

от0
до

7000
мг/м3

Пропан (СзНф

0,7Yot5
о/о отн. отrl

1,3

%

o/ot5
l разряд

гсо 10540_
20|4

отOдо 1,4 %
(от 0 ло 100 %

нкпр) азот
IIIIг_ИК"п-СqН ro-

l00

0,6 о/о + 5
7о отн.

l разряд
гсо l0540_

2014
пнг-
воздух

0,з5%+5
%о отн.ИК"п-СаНrо-50

от 0 до 0,7 %о

(отOло50%
нкпр)

п-бутан (C+Hro)

l разряд
гсо 10540-

2014
пнг_
iBoT

0,8%+5
о% отн.

отOдо1,6%
(от 0 ло 100 %

нкпр)
ИК--СдНв-

100

Тип сенсора

гсо l0599_
2015

ИК"п-СзНв-50

от 0 до l00 %

1,5%+5
о% отн.1-бутен С+Нв

ll
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Номинальное значение определяемого
компонента в ГС, пределы допускаемого

откJIонения

ГС Ns3 ГС N94

Пределы
допускаемой

основной
погрешности
аттестации,

разряд

.Щиапазон
измерений

ГС Ns2

Определяемый
компонент

Тип сенсора

пнг-
возд},х

l разряд
гсо l0540_

20|4

отOдо0,8%
(от 0 до

50 % нкпр)
l -бутен С+Нв ИК",гСqНв-50

1,2%+ 5
оZ отн.

1 разряд
гсо 10540-

20l4

от 0 до 1,30 %
(от 0 ло

l00 % нкпр)
ПНГ-азотИКсп-iСцНlо-

l00

0,з2%+ 5

7о отн.
0,6l%+5

о/о отн,
l разряд

гсо l0540_
2014

от 0 до 0,б5 %
(от 0 до

50 % нкпр)
пнг-
воздух

2-метилпропан
(изобlтан) i

СлНrо ИКсп-iСаНrо-
50

гсо 10540-
2014ПНГ-азот 0,55%+5

%о отн.
1,0%+5

0% отн.
1разрядИК",,-СsНrz-100

от 0 до 1,1 %о

(от 0 до
l00 % нкпр)

0,5%+5
о% отн.

от 0 до 0,55 %
(от 0 до

50 % нкпр)
0,25 %+ 5

7о отн.ИК.,,-СsНrz-50

н-пентан CsHtz

ПНГ-азот 0,7 %+5
7о отн.

1,3 %+ 5

7о отн.
l разряд

гсо 10540-
20|4

от 0 до 1,4 %о

(от 0 до
l00 % нкпр)

ИК"п-СsНrо-100

0,35%+5
%о отн.

0,6уо+5
УоУо отн.

l разряд
гсо 10540_

201.4

от 0 до 0,55 %
(от 0 до

50 % нкпр)
пнг_
воздухИК",-СsНrz-50

I-{иклопентан
(CsHro)

12

Номер ГС по
реестру ГСО
или Источник

гс*гс JФl

0,4уо+5
Уо отн.

0,75 уо+ 5

Yо отн.

0,б5 %+ 5

7о отн.

l разряд
гсо 10540-

2014
пнг_
возд}х
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Номина.lIьное значение определяемого
компонента в ГС, пределы допускаемого

отклонения

ГС N93 гс ].lb4

Пределы
допускаемой

основной
погрешности
аттестации,

разряд

Номер ГС по

реестру ГСО
или Источник

гс*

.Щиапазон
измерений

гс льl ГС N92

Тип сенсораОпределяемый
компонент

0,5%+5
Уо отн.

l разряд
гсо 10540-

2014

отOдо1,0%
(от 0 ло

l00 % нкпр)
ИК"п-СьНrа- 100

0,25 %+ 5

7о отн.
0,47 уо + 5

%о отн.
1разряд

гсо l0540-
20|4

отOдо0,5%
(от 0 до

50 % нкпр)

пнг_
воздух

н-гексан CbHtq

ИК".'-СьНlд-50

l разряд
гсо l0540_

20|4ПНГ-азот
0,5%+5

7о отн.
0,95%+5

о/о отн.

отOдо 1,0%o
(от 0 до

100 % нкпр)

0,25 %+ 5

%о отя.
0,4,7 %+ 5

о/о отн.
l разряд

гсо 10540-
20l4

от 0 до 0,5 %о

(от 0 до
50 % нкпр)

пнг_
возд}хИК"п-СьНrz-50

I-{иклогексан
СьН lz

отн
1,2
уо

уо+5 2,3 о/о + 5
оZ отн.

l разряд
гсо 10540-

20l.4

отOдо2,4%
(от 0 до

l00 % нкпр)
ИК"п-СzНо- l00

гсо 10540-
201,4

пнг-
воздух

1,1 уо+ 5
оZ отн.

1разряд
отOдо1,2%

(от 0 до
50 % нкпр)

Этан CzHb

ИК"п-СzНо-50

1разряд
гсо l0540-

2014ПНГ-азот
|,5уо+5
Уо отн.

2,85 %+ 5

7о отп.
ИК"п-СНзОН-

50

отOдо3,0%
(отOдо50%

нкпр)
Метанол
(СНзОН)

0,95 о/о + 5

%о отн.
ПНГ-азот

ИК"п-СсНrz- l00

ПНГ-азот

0,6%+5
7о отн.

1з
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Номинальное значение определяемого
компонента в ГС, пределы допускаемого

отклонения

гсмl Гс] N,r2 ГС Ns3 гс }l!4

Пределы
допускаемой

основной
погрешности
атгестации,

разряд

Номер ГС по
реестру ГСО
или Источник

гс*
Тип сенсора .Щиапазон

измерений
Определяемый

компонент

ПНГ-азот 0,б%+5
7о отн.

1,1 %+ 5

%о отн.
1разряд

гсо 10540-
2014ИК*-СьНь-l00

отOдо1,2%
(от 0 ло

l00 % нкпр)
пнг-
воздух

0,3%+5
о% отн.

0,57 %+ 5

7о отн.
1 разряд

гсо l0540_
2014ИК"п-СоНо-50

от 0 до 0,6 О/о

(от 0 до
50 % нкпр)

Бевзол СьНо

l разряд
от 0 до 2,0 Уо

(от 0 до
l00 % нкпр)

ПНГ-азот 1,0%*5
Vо отн.

|,9о^+5
%о отн.

гсо 10540-
20l4ИК.,,-СзНь-l00

пнг-
воздух

0,5%+5
%о отн.

0,95%+5
о% отн.

l разряд
гсо l0540-

2014ИКсп-СзНь-50
от 0 до 1,0 О/о

(от 0 до
50 % нкпр)

Пропилен
(пропеп)

СзНо

отOдо 1,55 %
(от 0 до

50 % нкпр)
ПНГ-азот 0,75 7о + 5

о/о отн.
1,45 уо + 5

Yо отн.
l разряд

гсо l0534-
20l4

ИКсп-СzНsоН-
50

Этанол CzHsOH

ПНГ-азот
0,425%

* 5 о% отн.
0,8%+5

о/о отв,
гсо 10540-

20l4
от 0 до 0,85%

(от 0 ло
l00 % нкпр)

ИК"п-СlНrо-100

пнг-
воздух

0,2\ о/о + 5

7о отн.
0,4 о/о + 5

о/о отн.
1разряд

гсо 10540_
2014ИК"п-СlНrс-50

от 0 до 0,425 %
(от 0 ло

50 % нкпр)

14

l разряд

н-гептан CzHtc
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Определяем
ый

компонент

Тип
сенсора ,Щиапазон измерений

Номинальное значеЕие определяемого компонента
в ГС, пределы допускаемого отклонения

Пределы
допускаемой

основной
погрешности
аттестации,

разряд

Номер ГС
по реестру
ГСо или
Источник

гс*
гс }lbl Гс }l'92 гс Jфз ГС Nq4

Оксид
этилена
CzHaO

ИК"п-
СzНцо-100

от 0 до 2,6 Yо

(от 0 до 100 % НКПР)
ПНГ-азот

1,э %+ 5%
отн.

2,5О/о+5Yо
отн.

l разряд
гсо

10540_20l4

ИК"п-
СzНцо-50

от 0 до 1,3 7о

(от 0 до 50 % НКПР)
ПНГ-возд}х

0,65 %+ 5

7о отн.
1,2Yо+5О/о

()тII
1 разряд

гсо
l0540-2014

Диоксид
углерода

COz

ИК"п-Соz-
)ý

отOдо
2,5%

от 0 до 0,5 %о

вкJlюч.
ПНГ-азот

0,25 % +l0
оZ отн,

0.4,75%
+l0 о% отн.

l разряд
гсо

10540_20l4
св. 0,5 до 2,5

оh
0,60 % +l0 %

o,1,H.

1,25 % +10
7о отн.

2,25 %+l0
%о отн.

l разряд
гсо

10540_20l4

ИК.п- COz-
5

отOдо5
%

от 0 до 2,5 Уо

включ,
ПНГ-азот

1,25 % +10
%о отн.

2,4 уо +10
7о отн.

1 разряд
гсо

10540-20l4
св. 2,5 до 5,0

уо
2,6з%+10%

отн
3,7 5 о/о +l0 4,75 % +|0

7о отн.
l разряд

гсо
10540_2014

2-пропанон
(ачетон1
СзНоо

ИК"п-
СзНсо-50

от 0 до 1,25 %
(от 0 до 50 % НКПР) ПНГ-воздух

0,625 % + 5
% отн.

1,2Yo+ 5 %
отн

l разряд
гсо

10534_20l4

метилпропе
н

(изобугилев)
i-СлНв

ик""-i-
С,lНr100

отOдо 1,6 %
(от 0 до 100 % НКПР) ПНГ-азот

0,8о^+5%
отн.

1,5Yо+5о/о
отн

гсо
l0540_20l4

ик"п_i-
СцНг50

отOдо0,8%
(от 0 до 50 % НКПР)

ПНГ-воздух
0,4%+5уо

о,гн

0,75 о/о + 5
%о отн.

l разр"д

2-метил-l,3-
брадиен
(изопрен)

CsHB

ИК"п-С:Нв-
l00

отOдо 1,7 %
(от 0 до l00 % НКПР)

ПНГ-азот
0,85 %+ 5

7о отн.
1,5О/о+5Yо

отн.
l разряд

гсо
l0540-2014

ИК"п-СsНв-
50

от 0 до 0,85 %
(от 0 до 50 % НКПР)

ПНГ-воздlх 0,425 % + 5
7о отн.

0,80%+5
о% отн.

l разряд
гсо

l0540-20l4

l5

1разряд

гсо
10540-2014



п одолжение таблицы А.1

мп-060-2023

Номина,тьное значение определяемого
компонента в ГС, пределы допускаемого

отклонения,Щиапазон
измерений

гс.т!!1 гс м2 гс ],l!3 гс м4

Пределы
допускаемой

основной
погрешности
ат"гестации,

разряд

Номер ГС по
реестру ГСО
или Источник

гс*
Тип сенсораОпределяемый

компонент

ПНГ-азот 1,15%+5
7о отн.

2,1 Уо+ 5
Уо отн,

1 разрrд
от 0 до 2,30 %

(от 0 до
100 % нкпр)

гсо 10540-
2014ИК"п-СzНz-100

пнг-
воздух

1,0%+5
о/о отн.

1 разряд
от 0 до 1,15 %

(от 0 до
50 % нкпр)

гсо 10540-
2014

Ацетилен CzHz

ИК"п-СzНz-50

пнг-
воздух

0"7Уо+5
7о отн.

|,зуо+5
о/о отн.

l разрядИК.п-СзНзN-50
отOдо1,4%

(от 0 до
50 % нкпр)

Акрилонитрил
СзНзN

отOдо1,0%
(от 0 до

100 % нкпр)
ПНГ-азот 0,5%+5

о/о отн.
0,95%*5

Уо отн.
1 разрядИК"п-СzНв-100

0,475 уо
+ 5 о/о отн.

от 0 до 0,5 Уо
(от 0 до

50 % нкпр)
пнг-
воздух

0,25 о/о + 5
о/о отн.

1разряд
гсо 10528-

20|4ИКсп-СrНв-50

метилбензол
(толуол) С7Нв

0,15%+5
Yо отн,

отOдо0,3%
(от 0 ло 37,5

% нкпр)
пнг_
воздух

ИКсп-СвНrо-
з7,5т

пнг-
воздух

0,2%+ 5

9/о отн.
3,8 %+ 5

7о отн.
1разряд

гсо 10528_
2014ИК.п- CBHro-50

отOдо0,4%
(от 0 до

50 % нкпр)

этилбензол
CBHro

пнг_
воздух

0,2уо+5
ой отн.

3,8%+5
о% отн.

1разряд
гсо 10540_

2оl4ИК"п-СвНrв-50
отOдо0,4%

(от 0 до
50 % нкпр)

н-октан CBHtB

lб

0,57 %+ 5

7о отн.

гсо 10534-
2014

гсо 10528-
2014

0,285 %
+ 5 %о отн.

1разряд
гсо 10528_

20|4



п одолкение таблицы А.1

мп_060_202з

Определяемьй
компонент

Тип сенсора .Щиапазон
измерений

Пределы
допускаемой

основной
погрешности
аттестации,

разряд
ГС Npl ГС Nq2 ГС Np3 гс Jt4

этилацетат
(C+HBOD

ИК"п-СаНвоч -50
от 0 до 1,0 О/о

(отOло50%
нкпр)

пнг-
воздух

0,5%+5
%о отн.

0,95 оh + 5
о% отн.

l разряд
гсо l0534_

20l4

ИК"п-СьНrzОч -

25т

от 0 до 0,3 7о
(от 0 до

25 % нкпр)

пнг_
воздух

0,15 %+ 5

7о отн.
0,285 о/о

+ 5 о% отн.
гсо l0534-

20|4

ИК"п_СьНlzОz-
50

от 0 до 0,6 7о
(от 0 до

50 % нкпр
пнг-
возд}х

0,3
%

уо+5
отн.

0,5'7 % + 5
7о отн.

l разряд
гсо l0534_

2014

1,3-бралиен
(дивинил) С+Но

ИК"''-СцНь-50
от 0 до 0,7 Уо

(от 0 до
50 % нкпр)

пнг_
воздух

0,35%+5
о% отн.

0,66у,+ 5

Yо oTll.
гсо l0540-

2014

1 ,2-дихлорэтан
CzHlClz

ИК".-СzНлСlz-
50

от 0 до 3,1 %о

(от 0 до
50 % нкпр)

пнг_
возд},х

1,55%+5
Уо отн,

2,9уо+5
о/о отн.

1разряд
гсо 10549_

201.4

.Щиметилсульф
ид CzHoS

ИК"п-СzНоS-50
от 0 до 1,1 7о

(от 0 ло
50 % нкпр)

пнг_
возд}х

0,55%+5
7о отн.

1,0%+5
о% отн.

1 разрял
гсо 10540_

201'4

l -гексен CbHtz ИК.п-СоНlz-50
от 0 до 0,б %о

(от 0 до
50 % нкпр)

пнг-
возд}х

0,3%+5
0/о отн.

0,57 %+ 5

7о отн.
l разряд

гсо l0540_
20l4

2-бугаяол
(втор-бутанол)
sЭХ-СаНsоН

ИК.п-sЭХ-
СцНqоН-31,2Т

от 0 до 0,5 %о

(от 0 до
31,2 % нкпр)

пнг_
возд}х

0,4'7 5 о/о

+ 5 9/о отн.
1разряд

гсо l0534-
2014

|7

Номинальное значение определяемого
компонента в ГС, пределы допускаемого

отк.лонения
Номер ГС по
реестру ГСО
или Источник

гс*

1 разряд
Бутилацетат

CbHrzOu

l разряд

0,25 уо + 5
о/о отн.



п одолжение таблицы А, l

MI I-060-2023

Номинальное значение определяемого
компонента в ГС, пределы допускаемого

отклонения

гс N92 Гс J,lЪ3

Пределы
допускаемой

основной
погрешности
аттестации,

разряд

Номер ГС по
реестру ГСО
или Источник

гс*ГС Nql

Тип сенсораОпределяемый

гсо l0540-
2014

пнг-
воздух

0,9%+5
7о отн.

|,7l %+5
7о отн.

от 0 до 1,8 О/о

(от 0 до
50 % нкпр)

Виниrжлорид
СzНзСl

ИК*-СzНзС1-50

2,з %+ 5

7о отн.
l разряд

гсо 10540_
2014ПНГ-азот

1,2%+ 5

%о отн.ИКсп-СзНо-100
от 0 до 2,4 О/о

(от 0 до
100 % нкпр)

|,|уо+5
7о отн.

1разряд
гсо 10540_

20l4
отOдо'1,27о

(от 0 до
50 % нкпр)

пнг-
воздухИК"п-СзНо-50

Щиклопропан
СзНо

l разряд
гсо 10534_

20l4
0,67%+5

7о отн.
|,3 о/о + 5

о/o отн.

от 0 до 1,35 %
(от 0 до

50 % нкпр)
пнг-
воздухИК"п-СzНоо-50,Щиметиловый

эфир CzHoO

1разряд
гсо l0534-

20l4
пнг-
возд}х

0,425 %
+ 5 9/о отн,

0,8%+5
oZ отн.

от 0 до 0,85 %
(от 0 до

50 % нкпр)
.Щиэтиловый
эфир CaHloO

ИК"п-СцНrоО-50

0,9 %+ 5

%о отн.
l разряд

гсо l05з4_
2014

пнг_
воздух

0,4'7 5 о/о

* 5 уо отн.ИК"п-СзНьО-50
от 0 до 0,95 %

(от 0 до
50 % нкпр)

Оксид
пропилена

СзНьо

l разряд
гсо 10549-

2014
0,25 оА + 5

7о отн,
0,475 уо

+ 5 %о отн.

от 0 до 0,5 7о
(от 0 до

38,4 % нкпр)
пнг_
возд}х

ИКсп-СоНsСl-
38,4т

Хлорбензол
CbHsCl

l разряд
гсо l0534_

20|4
0,з75 %

+ 5 7о отн.
0,'7l о/о + 5

о/о отн.

от 0 до 0,75 %
(от 0 до

50 % нкпр)

пнг_
воздухИК"п-СаНвО-50

2-бланон
(метилэтилкето

н) СаНвО

l8

гс Jф4

.Щиапазон
измеренийкомпонент

l разряд

0,6%+ 5

7о отн.



п должение таблицы А.1

мп_060-2023

Определяемый
компонент

Тип сенсора ,Щиапазон
измерений

Номинальное значение определяемого
компонента в ГС, пределы допускаемого

откJIонения

Пределы
допускаемой

основной
погрешности
аттестации,

разряд
гсмl Гс N92 Гс Nr3 гс м4

2-метил-
2-пропанол

(трет-бутанол)
tеrt-сднsон

ИКсп-tеrt-
C+HqOH-50

от 0 до 1,15 %
(от 0 до

50 % нкпр)

пнг_
воздух

0,5,7 %+ 5
о/о отн.

1,0%+5
о/о отн.

1разряд
гсо 10534-

2014

2-метокси-
2-метилпропан
(метилтретбри

ловый эфир)
tert-CsHlzO

ИКсп-tеrt-
CsHrz0-50

отOдо0,8%
(от 0 до

50 % нкпр)
пнг-
воздух

0,4%+5
Yо отн.

0,76у.+ 5
о/о отн.

l разряд
гсо l05з4-

2014

|,4-
диметилбензол
(п-ксилол) р-

CBHro

ИКоп-р-СвНlо-
22,2т

от 0 до 0,2 О/о

(от 0 до
22,2%нкпр)

пнг_
воздух

0,19%+5
Yо отн.

1 разряд
гсо l0528_

2014

1,2-дц-
метилбензол (о-
ксилол) o-CBHro

ИКсп-о-СвНtо-
20т

отOдо0,2%
(от 0 до

20 % нкпр)

пнг-
воздух

0,1 %+ 5
о% отн.

0,19%+5
о% отн.

1разряд
гсо l0528_

20|4

2-пропанол
(изопропанол)

i-СзНтоН

ИК"п-i-СзНzоН-
50

от 0 до 1,0 7о
(от 0 до

50 % нкпр)
пнг-
воздух

0,5%+5
7о отн.

1разряд
гсо l0534_

20l4

Оюен CBHrc
ИК"п-СвНtо-

33,зт

от 0 до 0,3 Уо

(от 0 до
33,3 % нкпр)

пнг_
возд},х

0,15%+5
7о отн,

0,285 о/о

+ 5 7о отн.
l разряд

гсо 10540_
2014

от 0 до 0,65 %
(от 0 до

50 % нкпр)

пнг_
воздух

0,з25%
+ 5 9/о отн.

0,6 о/о + 5
о% отн.

l разряд
гсо 10540_

201'4

l9

Номер ГС по
реестру ГСО
или Источник

гс*

0,1 %+5
о/о отн.

0,95%+5
%о отн.

ИКсп-i-СsНrz-50
2-метилбутан
(изопептан)

iCsHlz



п жение таблицы А.1

Определяемый
компонент

Тип сенсора .Щиапазон
измерений

Номинальное значение определяемого
компоЕента в ГС, пределы допускаемого

отклонения

Пределы
допускаемой

основной
пофешности
аттестации,

разряд

Номер ГС по
реестру ГСО или

Источник ГС*
ГС N91 ГС N92 ГС N9з

гс
м4

МЕтантиол
(метилмеркаптан)

СНзSН

ИК"п-
СНзSН-50

от 0 до 2,05 %
(от 0 до

50 % нкпр)

пнг_
возд}х

l%+5Yo
отн,

1,9 %+ 5
о% отн,

1 разряд гсо l0540-20l4

ИК"п-
CzHsSH-50

отOдо 1,4 %
(от 0 до

50 % нкпр)

пнг_
воздух

0,7о^+5
%о отн.

\,з %+ 5

Yо отн.
1разряд гсо 10540-2014

Ацетонитрил
СzНзN

ИК.п-СzНзN-
50

от 0 до 1,5 7о
(от 0 до

50 % нкпр)

пнг-
воздух

0,75 о/о + 5
о% отн.

1 разряд гсо l05з4-20l4

.Щиметилди-
сульфид
CzHbSz

ИК"п-
CzHoSz-50

от 0 до 0,55 %
(от 0 до

50 % нкпр)

пнг_
воздух

0,275%
+5%отн.

0,522 о/о

+5%отн. гсо 105з7-20l4

Бензин
ик"п_сн_

пн-50
отOдо50%

нкпр
пнг_
воздух

25+ 5 о/о

нкпр
45+ 5 о^

нкпр 1разряд

Комплект
газоаналитически

й гнп-1
рег.N9б8283-17

.Щизельное
топливо

ик"п-сн-
пн_50

отOдо50%
нкпр

пнг_
возд}х

25+ 5 оА

нкпр
45+ 5 уо

нкпр l разряд

Комплект
г |оаIIаJIитически

й гнп-1
рег.Jt68283-17

Керосин
ик",-сн-

пн-50
отOдо507о

нкпр
пнг_
воздух

25+ 5 уо
нкпр l разряд

Комплект
г*iоаналитически

й гнп_l
рег.Ns68283-17

Кислород Oz ИКо,-оr-25 от 0 до 25% ПНГ-азот
0,15%+5

7о отн.
0,285%

+ 5 о/о отн.
гсо l0546-20l4

20

мп-060-2023

Этантиол
(этилмеркаптан)

CzHsSH

1,4Yo+ 5

7о отн.

1разряд

45+ 5 о/о

нкпр

1разряд



п должение таблицы Д.l

мп_060-202з

компонент
Тип сенсора .Щиапазон измерений

Номинальное значение определяемого
компонента в ГС, прелелы допускаемого

отклонения

Пределы
допускаемой

основной
погрешности
аттестации,

разряд

Номер ГС по

реестру ГСО или
Источник ГС+

ГС Nql гс.I!ъ2 ГС Ns3
гс
N94

Уайт-спирит ик.. _сн-пн_50 от 0 до 50 % НКПР ПНГ-азот
25+ |0 уо

нкпр
45+ |0 уо
нкпр lразряд

Комплект
гfr}оанаJIитическ

ий ГНП- |

рег.Nе68283-17

Оксид азота
(Закись азота)

NzO

ИК-rN:о-l000 от 0 до 1000 млн-l ПНГ-азот
500 млн'|
уо+5уо

отн,

950 млн-l 7о
+ 5 0/о отн.

l разряд гсо l0532_20l4

ИК*-NzО-l оТOдо l О/о ПНГ-азот
0,5 О/о + 5

%о отн.
о,95о/о+5оА

оl,н
l разряд

Сумма
углеводородов
СН (СгСrо) (по

м9тану)

ИКп-С:СrоСНг
l00

отOдо4,4%
(от 0 до

l00 % нкпр)
ПНГ-азот

Z,ZYo+5
9/о отн.

4,0o/ot5o/o
отн

гсо l0597_20l 5

ИК"-С:СlоСНг
50

от 0 до 2,2 Yо

(от 0 ло 50 7о ЦЦЦ!|
пнг_
воздух

1,1 %+ 5
0/о mн.

2,|Yо+5Уо
отн.

l разряд гсо l0599-20l5

ИIQп- CzCroCHl-
з000

отOдо
3000
мг/мз

ПНГ-азот
25U мг/м'
+ l0 0/о оТн

475 мг/м]
+l0 0/о отн.

l разряд гсо l0597_20l5

св. 500 до
3000 мг/мз

525 мг/мз
+l0 %о отн.

l750 мг/м3
+l0 0/о отн

2875 мг/мз
+l0 0/о отн.

l разряд гсо l0597-20l5

Сумма
углеводородов
СН (Cu -Cro) (по

пропану)

ИКп-СzСrоСзНв-
l00

от 0 до 1,7 О/о

(от 0 до
l00 % нкпр

ПНГ-азот
0,85%+5

о/о отн.
|,6уо+5уо

оl,н
lразряд гсо l0597_20l5

ИIG"-СzСrоСзНв-
50

от 0 до 0,85 %
(от 0 до 50 % НКПР)

пнг-
воздух

0,4уо+5
0/о отн,

0,8уо+5уо
отн

l разряд гсо l0599-20l5

икп- Сzсrосзнr
3000

отOдо
з000
м г/м]

от 0 до 500
мг/м3

включ,
ПНГ-азот

250 мг/м3
+ l0 0/о отн

475 мг/мз
+ l0 % отн.

l разряд

св. 500 до
3000 мг/мз

525 мг/м3
+l0 % отн,

l750 мг/мз
+l00%oTH

2875 мг/мз
+l0 0/о отн,

l разряд гсо l0599_20l5

21

Определяемый

гсо l0532-20l4

l разряд

от 0 до 500
мг/мз

включ.

гсо l0599_20l5



п олжение таблицы А.1

мп_Oб0-2023

Определяемый
компонент

Тип сенсора ,Щиапазон
измерений

Номинальное значение определяемого
компонента в ГС, пределы допускаемого

отклонения

Пределы
допускаемой

основной
погрешяости
атгестации,

разряд

Номер ГС по
реестру ГСО
или Источник

гс*ГС Nll гс J\l!2 гс лъз гс Jlb4

1,1,1,2-
тетрафторэтап

C2H2F4
(R134a)

ИК"п-R134а-
l000

от 0 до 1000
млн'l

ПНГ-азот
95 млн-l
%+5%

отн.

500 млн'l
%+ 5уо

отн.

950 млн-|
уо+5уо

отн.
1разряд

гсо 10550-
2014

ИК"п-R134а-
2000

от 0 до 2000
млIl _l ПНГ-азот

95 млн-!
о/о+5уо

отн.

l000
млн-| %о

+ 5 7о отя.

1900
млн-l oZ

+ 5 о/о отн.
1 разряд

гсо 10550_
2014

Пентафторэтан
с2нF5 (Rl25)

ик"п_Rl25_
l000

от 0 до 1000
,r,H-l

ПНГ-азот
95 млн'l
%+5%

отн.

500 млн'l
о/о+5Yо

отн.

950 млн-l
оА+5уо

отн.
l разряд

гсо l0550-
20l4

ик"п_Rl25_
2000

от 0 до 2000
_l

млtt
ПНГ-азот

95 млн-l
оh+5Уо

отн.

1000
млн-l уо

+ 5 о/о отн.

1900
млн-l oZ

+ 5 о/о отн.
1разряд

гсо 10549-
2014

Хлордифторме
Talн

CHClFz(Ю2)

ик",,_R22_1000
от 0 до 1000

MJlIl -l ПНГ-азот
95 млн'l
уо+5О/о

отн.

500 млн-l
Yо+5О/о

отн.

950 млн-l
о/о + 5 о/о

oTll.
l разряд

гсо l0549_
2014

ик.п-ю2_2000
от 0 до 2000

MJl Il
_l ПНГ-азот

95 млн'|
уо+5оА

отн.

l000
млн-l о%

+ 5 %о отн.

1900
млн-l о%

+ 5 9/о отн.
l разряд

гсо 10549-
201,4

]1



окончание таблицы А.1

мп-060-2023

Номинальное значение определяемого
компонента в ГС, пределы допускаемого

откJIонения
Номер ГС по
реестру ГСО
или Источник

гс*гс Nb2 гс.l,{ъз ГС Ns4

,Щиапазон
измерений

ГС Ngl

Тип сенсораОпределяемый
компонент

),) млн ,

+ 5 9/о отн.

25
млн-l о/о

+ 5 ой отн.

45 млн-
%+5%

отн.
1разряд

гсо l0549-
2014

отOдо
50

млн-|
ПНГ-азот

47,5 млн-
%+5%

отн.
l разряд

гсо 10549_
2014

19 млн-l
* 5 о/о отн.

50 млн-
оh+5уо

отн.

отOдо
100

млн-l
св. 50
до l00
млн'l

иксп-Rl2_100
.Щ,ихлорлифтор

CClzFz(Rl2)
метан

* - Источником Гс может являться баллон Гсо с использованием генератора ГГС-03-03, генераторы газовых смесей - модели Т703
в м и чнисто мки и отокп во I}газо паи им вр изкоото га:]ов ив ап истои ки(lни имнзо ва кро рап сг о ро ( гп)), кропвоздухе(д,rя олучения

им газ_о мФмн ,гоао геннымс оим рт комплв ектев дивпотокоич}I киисто

2з

Пределы
допускаемой

основной
погрешности
аттестации,

DазDяд



Номинальное значение определяемого
компонента в ГС, пределы допускаемого

откJIоненияОпределяемый
компонент Тип сенсора .Щиапазон измерений

гс Ml Гс N93

Номер ГС
по реестру
ГСо или
Источник

гс*
ТКсл-СНа-50Т
ТК", -СНл-50 ПНГ-воздух 2,1 %+5 %

отн l разряд
гсо

l0599_2015
от 0 до 500

мг/м3 включ. ПНГ-азот
+10 о/о отн
250 мг/м 475 мг/мз

+l0 %о отн.
l разряд

гсо
10599-2015

Метан СНа
ТК.п-СНq-7000

отOдо
7000
мг/мз св. 500 до

7000 мг/м3
525 мг/мз
+l0 7о отн

3250 мг/м]
+l0 oZ отн-

б675 мг/мз
+10 % отп 1разряд гсо

l0599-2015
TK"n -CzHa-50TЭтилен CzH+
TK"n -CzHc-50

0 до 1,15 %
от 0 до 50 % нКПР

0,6%+5%
отн.

1,1 %+5 %
отн 1 разряд

гсо
10597_20l 5

ТК"п -СзНв-50Т
TK"n -СзНв-50

от 0 до 0,85 %
от 0 до 50 % НКПР ПНГ-воздух 0,4уо+5уо

отн
0,8%+5%

oTll 1разряд гсо
10599_2015

от 0 до 500
мг/мз включ ПНГ-азот +l0 о% отн

250 мг/м
+10 7о отн,
4'7 5 мгl

1 разряд
гсо

10599-20l 5ТК*- СзНв-7000
отOдо
7000
мг/м3 525 м

+l0 % отн +l0 0/о отн.
3250 мг/м

+10 7о отн,
6675 Mrl l разряд

гсо
10599-201 5

Пропан СзНз

TK"n- СзНв-100 от Oдо 1,7 %
от 0 до 100 % нкПР ПНГ-воздух

+ l0 % отн.
0,85 мг/м

+ 10 о% отн,
l ,53 мг/м

1разряд гсо
10599-20l5

ТК"п -СцНrо-50Т
н-бутан CaHro

TK"n -CaHro-50 ПНГ-воздух 0,з5%+5уо
отн

0,6уо+ 5 %
отн l разряд

гсо
l0540_20l4

TK"n -СцНв-50Т
l -бутен СаНз

TK"n-CaHB-50
от 0 до 0,8 О/о

от 0 до 50 % нкПР ПНГ-воздух 0,4%+5%
отн

0,75 уо + 5
о/о отн.

1 разряд
гсо

l0540_2014
TK"n -i-CqHro-

50т
2-метилпропан

(изобуган) i-
СцНlо TK"n -iСлНlо-50

от 0 до 0,65 %
(от 0 до 50 % НКПР) ПНГ-воздух 0,з2%+5%

отн
0,6l%+5

Yо отtl.
гсо

10540_20l4

Таблица А.2 - Технические характеристики ГС, используемых при проведении поверки газоанализаторов с термокатЕrлитическим
сенсо

мп_Oб0-2023

24

гс м2

Пределы
допускаемой

основной
погрешности
аттестации,

о,t 0 до 2,2 Уо
(от 0 до 50 % НКПР)

1,1 о^+ 5 уо
отн.

ПНГ-воздц

св. 500 до
7000 мг/мз

отOдо0,7%
(от 0 до 50 % НкПР)

'l 
разряд



п олжение таблицы А.2

мп_060_2023

номинальное значение
определяемого компонента в ГС,

пределы допускаемого откJIонения
Тип сенсора ,Щиапазон измерений

ГС Ngl ГС Ns2 гс мз

Пределы
допускаемо
и основнои
погрешност

и
атгестации,

разряд

Номер ГС по
реестру ГСО
или Источпик

гс*

Определяемый
компонент

от 0 до 0,55 %
(от 0 до 50 % НКПР)

пнг-
воздух

TKcn -CsHrz-50T 0,25 о/о + 5
Yо отtl.

0,5%+5
oZ отн.

l разряд гсо 10540_2014

ТКсп -CsHlz-50 от 0 до 0,55 %
(от 0 до 50 % НКПР)

пнг_
возд}х

0,25 %+ 5
7о отн.

0,5%+5
о% отн.

1разряд гсо 10540_20l4

н-пентан
CsHlz

отOдо0,7%
(от 0 ло 50 % НКПР)

пнг-
воздух

0,6% + 5
о/оо/о отн.

TKcn -CsHro-50T 0,35%+5
7о отн.

1 разряд гсо l0540_20l4
I-{иклопентан

CsHro TK"n -

CsHlo-50
от 0 до 0,7 7о

(от 0 до 50 % НКПР)
пнг_
возд}х

0,з5%
+10уо

отн,

0,6з %
+ l0%

отн.
l разряд гсо l0540-20l4

TK"n -CcHl1-50T пнг_
воздухн-гексан CbHtq

TK"n -СьНlл-50

отOдо0,5%
(от 0 ло 50 % НКПР)

0,25 оА + 5
о% отн.

0,47 %+ 5
о/о отн.

1 разрял гсо l0540_20l4

ТКсп -CoHrz-50T от 0 до 0,5 7о
(от 0 до 50 % НКПР)

пнг_
воздух

0,25 уо + 5
о/о отн.

0,47 %+ 5
о/о отн.

l разряд
I-{иклогексан

СоН rz TK"n -CbHrr-50
гсо l0540_20l4

TKcn -CzHo-50T
TK"n -CzHo-50

от 0 до 1,2 %о

(от 0 до 50 % НКПР)
пнг_
воздух

0,6уо+5
Уо отн,

1,1 уо+ 5
Уо отн,

l разряд гсо l0540-20l4Этш CzHb

ТК".' -СНзоН-50Т
ТКсп -СНзОН-50

отOдо3,0%
(от 0 до 50 % НКПР)

пнг_
возд}х

1,5 уо+ 5
oZ отн.

2,85 %+ 5
о% отн.

1разрял гсо 10540_20l4Метанол
СНзоН

ТКсп -СоНс-50
отOдо0,6%

(от 0 до 50 % НКПР)
пнг-

возд},х
0,зуо+5

о% отн.
0,5,7 %+ 5

о% отн.
1разряд гсо 10540_20l4Бензол СсНь

25

TK"n -CbHo-50T



II лжение таблицы А.2

мп_060-2023

Номинмьное значение определяемого
компонента в ГС, пределы допускаемого

отклоненияОпределяемый
Тип сенсора

гс J,ф1 ГС N1}2

Пределы
допускаемой

основной
погрешности
аттестации,

разряд

Номер ГС по
реестру ГСО
или Источник

гсt

ТКсп -СзНо-50Т
отOдо 1,0 %

(от 0 до
50 % нкпр)

ПНГ-воздух 0,5Оh+5О/о 0,95%+5
7о отн.

гсо l0540_20l4
Пропилен

(пропен) СзНб
ТК"п -СзНс-50

отOдо 1,0 %
(от 0 до

50 % нкпр)
ПНГ-воздух 0,5%+5%

oTIl
0,95%+5

о% отн.
l разряд гсо 10540-20l4

TK.n -CuHsOH-
50т

TK"n -CzHsOH-50

отOдо 1,55 %
(от 0 ло

50 % нкпр)
Этанол
CzHsOH ПНГ-азот 0"75 О/о + 5

о/о отн.
1,45%+5

о/o отн.
l разряд

TK"n -CzHrb-50T

TKc,, -CzHrc-50

от 0 до 0,425 %
(от 0 до

50 % нкпр)
н-гептан ClHtb ПНГ-воздух 0,4уо+5% l разряд

TK"n -CzHaO-50T

TK"n -CzHa0-50

отOдо1,3%
(от 0 до

50 % нкпр)
ПНГ-воздцОксид этилена

CzHaO
0,65%+5

о/о отн,
l разряд гсо l0540_2014

ТК". -СзНьо-50Т2-пропанон
(ачетон) СзНоО ТК.п -СзНьо-50

отOдо 1,25 %
(от 0 до

50 % нкпр)
ПНГ-воздух 0,625 % + 5

о/о отн.
1,2%+5% l разряд гсо 10534-20l4

TK.n -Hz-50T
Водород Hz

ТКсп -Hz-50

отOдо2,0%
(от 0 до

50 % нкпр)
ПНГ-воздух |,2Уо+ 5 ОА

отн
l разряд гсо l0540-2014

TKcn -i-СцНв-50Т2-метилпропен
(изобlтилен)

i-CqHB ТК"п -iСцНв-50

отOдо0,8%
(от 0 до

50 % нкпр)
ПНГ-воздух 0,4%+5уо

oTtl
0,75 оА + 5

%о отн.
l разряд гсо l0540_20l4

26

.Щиапазон
измеренийкомпонент

гс льз

отн.
l разряд

гсо 10534-2014

0,21 уо + 5
ой отн, отн.

гсо 10540-2014

1,2оА+5о^
отн.

отн.

0,625 % + 5
7о отн.



п должение таблицы А.2

мп-060-2023

оминальное значение определяемого
компонента в ГС, пределы допускаемого

отк.лонения

н

Определяемый
компонент Тип сенсора .Щиапазон

измерений
гсмl гс льз

Номер ГС по
реестру ГСО
или Источник

гс*

TK.n -CsHB-50T2-метил- 1,3-
бутадиен

(изопрен) С5Нз
ТКсп -СsНв-50

от 0 до 0,85 %
(от 0 до

50 % нкпр)
0,425 % + 5

о/о отн.
0,80%+5

Vо отн. l разряд гсо l0540-20l4

TK"n -CzHz-50T
отOдо1,15%

(от 0 до
50 % нкпр)

ПНГ-воздtх 0,57 уо + 5
о% отн.

1,0%+ 5 %
отн l разряд гсо l0540-2014

Ацетилен
CzH:

TK"n -
CzHz-50

от 0 до 1,l5 %
(от 0 до

50 % нкпр)
ПНГ-воздух 0,57 % + l0

о/о отн.
1,03 %+ l0

о/о оТн.
1 разряд гсо l0540-20l4

TK"n -СзНзN-50Т
от 0 до 1,4 %

(от 0 до
50 % нкпр)

ПНГ-воздух 0,7%+5уо
о,гн

l,з уо+ 5 %
отн l разряд гсо l05з4-20l4

Акрилонитрил
СзНзN

TK"n -
СзНзN-50

отOдо 1,47o
(от 0 до

50 % нкпр)
ПНГ-воздух 0,7 %+ l0

Vо отн.
|,26 % + l0

о/о отн. 1разряд гсо 10534-20l4

27

ГС J,l!2

Пределы
допускаемой

основной
погрешности
аттестации,

ПНГ-воздух



п олжение таблицы д.2

Определяемый
компонент Тип сенсора .Щиапазон

измерений
Гс Ngl гс JФ2 гс лъз

Пределы
допускаемой

основной
погрешности
аттестации,

разряд

Номер ГС по
реестру ГСО
или Источник

гс*

ТК"п -СzНя-50Т
метилбензол
(толуол) С7Нз TK"n -CzHB-50

отOдо0,5%
(от 0 до

50 % нкпр)
ПНГ-воздух 0,25 %+ 5

oZ отн.
0,475 %+ 5

7о отн.
1разряд гсо 10528-2014

этилбензол
CBHro

TKon- CBHro-
37,5т

отOдо0,3%
(от 0 до

37,5 % нкпр)
ПНГ-воздц 0,15%+5

ой отн.
0,27 %+ 5

о/о отн, 1 разряд гсо 10540-2014

ТК".' -СвНlя-50

отOдо0,4%
(от 0 до

50 % нкпр)
ПНГ-воздух 0,2О/о+5Yо

отн.
з,8%+5%

отн- l ра:зряд гсо l0540-2014

TK"n -CaHBOz-
50тэтилацетат

(ClHBOz)
TK"n -CaHBOz-50

от 0 до 1,0 Уо
(отOдо50%

нкпр)
ПНГ-воздух 0,5%+5уо

отн
0,95 о/о + 5

о/о отн.
l разряд гсо l0534_2014

TK"n -СзНооz-
50тМетилацетат

СзНооz

отOдо 1,55 %
(от 0 до

50 % нкпр)
ПНГ-воздух 0,7'l %+5

Yо отн,
1,47 о/о + 5

о/о отн. 1 разряд гсо l0534_20l4

TK"n-CbHlzO:-
25т

отOдо0,3%
(от 0 до

25 % нкпр)
ПНГ-воздух 0,15%+5

7о отн. l разряд гсо l0534_2014

TK"n -СзНсоu-
50т

отOдо0,7%
(от 0 до

50 % нкпр)
ПНГ-воздух 0,35%+5

ой отн.
0,66%+ 5

%о отн.
l разряд гсо 10534_20l4

28

мп_060-2023

Номинальное значение определяемого
компонента в ГС, пределы допускаемого

отк.лонения

TK.n -CBHrB-50T
н-октан CBHIB

ТК"п -СзНооz-50

0,27 %+5
Уо отн.Бутилацетат

CbHIzOz



п олжение таблицы А.2

мп-060-2023

Номинальное значение определяемого
компонента в ГС, пределы допускаемого

откJIонения

гсм1 гс м2 гс мз

Пределы
допускаемой

основной
погрешности
аттестации,

разряд

Определяемый
компонент

Тип сенсора

Номер ГС по
реестру ГСО
или Источник

гс*

TK"n -C+Hb-50T от 0 до 0,7 %о

(от 0 ло
50 % нкпр)

ПНГ-воздух
0,з5 уо + 5

о% отн,
0,66уо+5уо

отн
1,3-бутадиен

(дивинил) СлНб TK"n -СаНь-50
l разряд гсо l0540_2014

TK"n -CuHqClz-
50т

TK"n -CzHqClz-50

от O до 3,1 %
(от 0 до

50 % нкпр)
ПНГ-воздух 2,9 оА+ 5 %

отн
l разряд

l ,2-дихлорэтан
CzHaClu

гсо l0549-20l4

TK"n - CzHoS-SOT

TK"n - C:HсS-SO

отOдо 1,1 %
(от 0 ло

50 % нкпр)
ПFIГ-воздух

0,55%+5
ой отн.

1,0уо+5оА
отн

l разряд
.Щиметил-

сульфид CzHcS
гсо l0540-20l4

TK"n -CoHrz-50T

TK"n -CbHrz-50

от 0 до 0,б О%

(от 0 до
50 % нкпр)

0,зуо+5о/о
отн

0,5'l%+5Yo
отн

l разрял гсо l0540-20l41-гексен
CoHrz

отOдо0,5%
(от 0 ло

31,2 % нкпр)
0,25 о/о + 5

7о отн.
0,475 уо + 5

о/о отн.
l разряд

2-бутанол (втор-
бутанол) sЭХ-

СаНсоН

ТК"п-sЭХ-
CcHsOH-31,2T

гсо l0534-20l4

TK"n -СzНзСl-
50т

от 0 до 1,8 О/о

(от 0 ло
50 % нкпр)

ПНГ-воздух 0,9уо+5уо
отн.

1"71уо+5уо
отн.

1разрял гсо l0540-20l4Винилхлорид
СzНзСl

ТК"п -СзНо-50Т

ТК", -СзНо-50

отOдо 1,2 %
(от 0 до

50 % нкпр)
ПНГ-воздух 0,6уо+5%

отн
1,|Уо+5Оh l разряд гсо 10540-2014

I-{иклопропан
СзНо

TK"n -CzHo0-50T от 0 до 1,35 %
(от 0 до

50 % нкпр)
ПНГ-воздух

0,67 уо+ 5
о/о оТН-

l,з%+ 5%
отн

l разрял гсо 105з4_20l4!иметиловый
эфир С2НьО TK.n -CzHbO-50

29

.Щиапазон
измерений

1,55%+5
о/о отп.

ПНГ-воздух

ПНГ-воздух

отн.



ll жение таблицы А.2

мгI-060-202з

Номинальпое значение определяемого
компонента в ГС, пределы допускаемого

откJIонения.Щиапазон
измерений

ГС Nql ГС Ns2 гс }l!з

Пределы
допускаемой

основной
погрешности
аттестации,

разряд

Определяемый
компонент

Тип сенсора

Номер ГС по
реестру ГСО
или Источник

гс*

ПНГ-воздух 0,425 % + 5
о/о отн.

TK"n-CaHro0-50T
от 0 до 0,85 %

(от 0 до
50 % нкпр)

0,8%+5%
(),I,1l

1 разряд гсо 10534_2014

TK"n -CqHro0-50
от 0 до 0,85 %

(от 0 до
50 % нкпр)

ПНГ-воздц 0,42о^+ l0
7о отн.

1разряд гсо l0534_20l4

.Щиэтиловый
эфир C+HroO

от 0 до 0,95 %
(от 0 ло

50 % нкпр)
ПНГ-воздух 0,475о/о+5

ой отн.
0,9уо+5уо

отн.
l разряд

Оксид
пропилена

СзНоо ТК"п-СзНоО-50

гсо l0534_20l4

от 0 до 0,5 7о
(от 0 ло 38,4 %

нкпр)
ПНГ-воздух 0,25 %+ 5

о% отн.
0,475 % + 5

о/о о"гя -

1разряд гсо l0549_20l4Хлорбензол
CoHsCl

ТК.,-СаНяо-50Т от 0 до 0,75 %
(отOло50%

нкпр)
ПНГ-воздух

0,з75 % + 5
о% отн.

0,71уо+5уо
oTll

l разряд гсо 10534_20l4
2-бутанон
(метилэти-

лкетон) С+НвО
TK.u-tert-

CqHsOH-50T ПНГ-воздух 0,57 %+ 5

7о отн.
1,0Yо+5о/о

o,1,1l
1 разрядTK""-tert-

CaHqOH-50

отOдо 1,15 %
(от 0 ло

50 % нкпр)
гсо 10534_20l4

ТКсп-tеrt-
CsHrz0-50T отOдо0,8%

(от 0 до
50 % нкпр)

ПНГ-воздух 0,4уо+5уо 0"76уо+5уо l разряд гсо 105з4-20l4

2-метокси-
2-метилпропан
(метилтретбутил
овый эфир) tert-

CsHrzO

TK"n-tert-
CsHlz0-50

30

0"76%+ 1,0

%о отн.

ТК"п-СзНоо-50Т

TKcn-CoHsCl-
38,4т

TK"'-CaHBO-50

2-метил-
2-пропанол

(трет-буганол)
tегt-сснqон

отн. отн.



п ние таблицы А.2

мп-060-2023

Номинальное значение опредеJIяемого
компонента в ГС, пределы допускаемого

отклонения

гс льl гсм2 ГС Np3

Пределы
допускаемой

основпой
погрешности
аттестации,

разряд

Номер ГС по
реестру ГСО
или Источник

гс*

.Щиапазон
измеренийТип сенсораОпределяемый

компонент

0,1 %+5уо
отн.

0,19уо+5уо
отн.

l разряд гсо l0528_20l4
отOдо0,2%

(от 0 до
22,2%нкпр)

TK"n-p-CBHro-
22,2т

|,4-
диметилбензол
(п-ксилол) р-

CBHro

0,19o/o+5Yo
отн

1разряд гсо 10528-20l4ПНГ-воздlх 0,1 о/о+ 5 Yо

отII
TK"n-o-

CBHro-20T

отOдо0,2%
(от 0 до

20 % нкпр)

1,2-

диметилбензол
(о-ксилол) о-

CBHro

гсо 105з4_2014ПНГ-воздlх 0,5о/о+5о/о
отн

0,95о/о+5%
отн

1разряд
отOдо 1,0 %

(от 0 до
50 % нкпр)

ТК"п-i-СзНzОН-
50

2-пропанол
(изопропанол)

i-СзН,lоН

ТК.п-NНз-50Т 7,1 Уо+5О/о
отн.

1 разряд гсо 10546_20l4ПНГ-воздух
отOдо7,5%

(от 0 до
50 % нкпр)

Аммиак NНз

0,285 уо+ 5

7о отн.
l разряд гсо l0540-2014ПНГ-воздlх 0,15 о/о + 5

о/о отн.TKou-CBHro-33,3T
отOдо0,3%

(от 0 до
33,3 % нкпр)

Октен CBHrc

TK"n-i-CsHrz-50T
0,325% + 5

%о отн.
0,6уо+5%

отн
1разряд гсо l0540-2014

от 0 до 0,б5 %
(от 0 до

50 % нкпр)
ПНГ-возд),х

TK.n-i-CsHrz-50

2-метилбутан
(изопентан)

i-CsHrz

зl

ПНГ-воздух

3,75 о^+ 5

7о отн.ТК"п-NНз-50



п должение таблицы А.2
Номинальное значение определяемого

компонента в ГС, пределы допускаемого
отклонения

Тип сенсора

ГС Npl ГС Ns2 ГС Ns3

Прделы
допускаемой

основной
погрешности
аттестации,

разряд

Номер ГС по
реестру ГСО
или Источник

гс*

Определяемый
компонент

от 0 до 2,05 %
(от 0 до

50 % нкпр)
ПНГ-воздух |о^+5%

отн.
1,9о/о+5%

oTIl
1 разряд гсо l0540_20l4

метантиол
(метил-

меркаптан)
СНзSН

ТК"п-СНзSН-50

отOдо 1,4 %
(от 0 до

50 % нкпр)
0,7%+5оА

отн
1,зуо+5уо

отн
l разряд гсо 10540-20l4

Этантиол
(этилмеркаптан)

CzHsSH
TK"n-CzHsSH-50

ПНГ-воздух
0,75%+5

%о отн.
1,4уо+5уо

отII
l разрядТК"п-СzНзN-50

от 0 до 1,5 7о
(от 0 до

50 % нкпр)
гсо 10534-20l4Ацетонитрил

СzНзN

от 0 до 0,55 %
(от 0 до

50 % нкпр)
ПНГ-воздух 0,522о^+ 5

7о отн.
1разряд гсо 105з7_20l4

.Щиметил-
дисульфид

CzHoSz
TKcn-CzHcSz-50

ПНГ-азот
250 мг/м3
+10 9/о отн

475 мг/м]
*l0 о% отн,

l разряд гсо 10597-2015от0
до

3000
мг/мз 525 мг/м,

+10 7о отн.
l750 мг/м]
+10 % отн

2875 мг/мз
+10 о% отн.

l разряд гсо l0597_2015

TK"u- CzCro CHq-
з000

11"n-Q2Ql9CHa-
50т от 0 до 2,2 Yо

(от 0 ло
50 % нкпр)

ПНГ-воздух
2,1 оh+5%

отн.
1разряд гсо 10599_2015

TK*-CzCroCHq-
50

Сумма
углеводородов
СН (Cz-Clo) (по

метану)

мп-060-2023

.Щиапазон
измерений

ПНГ-воздух

0,275 % + 5
7о отн.

отOдо
500

мг/м3
вкJIюч.
св.500
до з000
мг/м3

1,|о/о+5оh
отн.

з2



Окончание таблицы А.2

мп_060_2023

Определяемый
компонент

Тип сенсора .Щиапазон
измерений

Номинальное значение опредеJшемого
компонента в ГС, пределы
допускаемого откпонения

Пределы
допускаемой

основной
погрешности
аттестации,

разряд

Номер ГС по реестру
ГСо или Источник

гс*
ГС Nsl Гс N9з

CplMa
углеводородов
СН (Cz-Cro) (по

пропану)

TK"n- CzCto
СзНв-3000

от0
до

3000
мг/м3

отOдо
500

мг/м3
включ

ПНГ-воздух
250 мг/м3

+10 7о отн.
475 мг/мз
+10 уо отн

1разряд гсо !0599-20l5

св. 500
до

3000
мг/м3

525 мг/м3
+l0 о/о отн

l750 мг/м3
+l0 0% отн.

28,75

мг/м3 +l0
%о отн.

гсо l0599_20 |5

ТК,-СzСlоСзНв-
50т от 0 до 0,85 %

(от 0 ло
50 % нкпр)

ПНГ-воздух
0,8%+5

о/о отн.
l разряд гсо 10599_20l5

ТК"-СzСrоСзНв-
50

Бензин тк."_сн-пн_50 отOдо507о
нкпр ПНГ-воздух 25+ l0%

нкпр
45+ 10 %
нкпр l разряд

Комплект
газоанмитический

ГНП-1 рег.Мб8283-17

тк""-сн-пн_50 отOдо50%
нкпр ПНГ-воздух

25+ |0 уо

нкпр
45+ l0 уо
нкпр 1 разряд

Комплект
газоанмитический

ГНП-l рег.Ns68283-17

тк""-сн-пн-50 отOдо50%о
нкпр ПНГ-воздух

25+ |0 уо
нкпр

45+ 10%
нкпр l разряд

Комплект
газоаналитический

ГНП-1 рег.]Ф68283-17

тк"п_сн-пн-50 отOдо50%
нкпр ПНГ-воздlх 25+ 10%

нкпр 1 разряд

Комплект
газоаналитический

ГНП-1 рег,N68283-17
* _ Источником ГС может являться баллон ГСо с использованием генератора ГГС-03-03, генераторы газовьж смесей - модели Т703 (для

получения ГС озона в воздухе), источники микропотоков газов и паров (ИМ-ГП), источники микропотоков газов и пара ИМ-ВРЗ и

источники микропотоков паров Им-р

JJ

ГС Np2

1 разряд

0,4од+5о/о
отн.

,Щизельяое
топливо

Керосин

45+ 10 уо
нкпрУайт-спирит



,Щиапазон измерений
Номинальное значение определяемого

компонента в ГС, пределы допускаемого
отклонения

объемноЙ доли,
% (млн-l)

массовой
концентрац

ии, мг/м3
ГС Nsl гс }l!2 ГС Ns3 гс }lъ4

Пределы
допускаемой

основной
погрешности
аттестации,

разряд

Номер ГС по
реестру ГСО
или Источник

гс*

Тип
сенсора

от 0 до l0,0 ПНГ-азот 3,5 млн'|
* 5 7о отн.

6,7 млн-|
а57оотн l разряд

Э&,-НzS-
,l,| от 0 до 7,1 млн'l

гсо l0538-
2014

от0
до
l4,2

ПНГ-азот
5 млн-l
+ l0%

отн.

9,5 млн-l
+10уо

отн.
1разрялотOдо

10 млн-l
гсо l0538-

2014

св. l0 до
20 млн-1

от0
до

28,4
св.
l4,2
до

28,4

15 млн-l
* 57о отн.

19 млн'l
+ 5 7о отн.

l разряд

Э&,-НzS-
20

от0
до 20
млн,l

отOдо71 ПНГ-азот
4,75

млн-l + 5
%о отн.

25
млн-l + 5

%о отн.

4,7,5

млн-l * 5

7о отн.

гсо 10538-
20l4

ЭХ--НzS-
50

от 0 до 50 млн-|

от 0 до 142 ПНГ-азот 9,5 млн-l
+ 5 о% отн.

50 млн-l
* 5 7о отн.

95
млн-! + 5

%о отн.
1 разрял

гсо 10538-
2014

ЭХсп-
HzS-l00 ОТ 0 до 100 млн-l

от 0 до 284 ПНГ-азот
19

млн-| + 5
7о отн.

100
млн-l + 5

7о отн.

190
млн-| + 5

о% отн,
1 разряд

гсо l05з8_
20|4

ЭХ*-НzS-
200

от 0 до 200 млн-l

l90
млн-l + 5

7о отн.

1000
млн-l + 5

о/о отн.

1900
млн'l + 5
Yо отн.

от 0 до 2000
млн-l

отOдо
2840

ПНГ-азот l разряд
гсо 10538_

2014
ЭХ""-НzS-

2000

Таблица А.3 - Технические характеристики ГС, используемых при проведении поверки газоанализаторов с элекгрохимическим
сенсо м

мп-060-202з

з4

Определ
яемый

компоне
нт

l0,5 млн-|
+5 ой отн

гсо l0538-
2014

l разряд

Серовод
ород
(HzS)



п должение таблицы А.3

.Щиапазон измерений
номина;rьное значение

определяемого компонента в ГС,
пределы допускаемого отклонения

объемной
доли, О/о

(млн-1)

массовой
концентрац

/1ии, мг/м"
гс }Ф1

гс
мз

Определяемый
компонент

Тип сенсора

Пределы
допускаемой

основной
погрешности
аттестации,

разряд

Номер ГС по
реестру ГСО
или Источник

гс*

отOдо20
млн-l

от 0 до 36,6
пнг_
азот

4"75
-lмлн ,

+5уо
отн.

10
млн-l
+5уо
отн.

19
млн'l
+5уо
отн.

ЭХ".'-СzНцо-20 1 разряд
гсо 10534-

201,4

отOдо5
млн-|

от 0 до 9,15

0,09
млн-l
+5оА
отн,

,<
млн ,

+5оА
отн.

4,75
млн-|
+5оА
отн.

1 разрядЭХ"п-СzНqо-5
гсо 10534-

2014

от0
до

9,15

пнг-
азотl

от0
до5
млн-

| разряд
гсо 105з4-

2014

св.
9,15

до
180

14 млн-l
+5уо
отн.

50
млн-l
+5уо
отн.

95
-lмлн ,

+5уо
отн.

от0
до
100

млн- I св. 5
до
100
млн

от0
до
112

l разряд
гсо 10534-

2014

з5

мп-060_2023

гс ]ф2 гс ]Ф4

пнг-
азот

0,09
млн-|
+5оА
отЕ.

1{
млн '

+5о/о
отн.

4,75
-1млн ,

+5уо
отн.ЭХ"п-СzЦо-

100

Оксид этилена
(СzНцО)



п олжение таблицы А.3

мп_060_2023

номинальное значение
определяемого компопента в ГС,

ого отклонения
.Щиапазон измерений

Пределы
допускаемой

основной
погрешности
аттестации,

Номер ГС по
реестру ГСО
или Источник

гс*гс мз гс
Ns4гс ]фl гс Jф2

и мг/мз

массовой
концентраци

объемной
доли, Yо

млн-l

Тип
сенсора

Определяемый
компонент

28,5
_tмлн ,

*. 5 о/о

отн.

l разряд
гсо l0546-

2014

15
млн-l
*. 5 о/о

отн.

пнг_
азот

2,85
_iмлн ,

+5уо
отн.

от 0 до 45,6отOдо30
млн'lэх"п-нсL_30

1разряд
гсо l054б_

20l4
пнг-
азот

1,5
млн-l

+ l0%
отн.

от0
до

4,56

от0
доз
млн-

гсо l0546-
2014

19
-iмлн ,

+5 оА

отн.

1разряд

|2,5
млн"l
+5уо
отн.

5"75
млн- l
+5 уо
отн

св. 3
до 20
млн-l

от0
до

з0,2

от0
до 20
млн

эх""_нс1-20

гсо l0546_
2014

1,5
млн-l

+10%
отн.

2,85
млп'l

+10%
отн.

пнг_
азот

гсо l0546-
20141 разряд

25
млн-l
+5уо
отн.

47,5
млн'
+5оh
отн.

5,75
млн-1
+5 уо
отн

от0
до

75,6

75 6

св.
4,56
до

св. 3
до 50
млн-l

от0
до 50
млн'l

эх""_нс1-50

Хлористый
водород (Hcl)

зб

пределы

2,85
млн-l

+10%
отн.

св.
4,56
до

з0,2

l разряд
от0
до

4,56

от0
доз
млн-l



п должение таблицы А.3

мп-060_202з

Опрелеляем
ый

компонент

'|'и ll
сенсора

.Щиапазон измерений
Номинальное значение определяемого компонента

в ГС, прелелы допускаемого отклонения

Пределы
допускаемой

основной
погрешности
аттестации,

разряд

Номер ГС по
реестру ГСО

илн
Источник

гс,.
объемной доли,

% (млн'l)

массовой
концентрации,

м г/м]
гс ]Фl ГС Np2 гс J\lЪз гс лъ4

Хлористый
водород
(Hcl)

ЭХо-
Hc1_100

от 0 до l00 отOдо l51,2 ПНГ-азот
9,5 млн-|

+ 5 0/о mн.
50 млн'| + 5

0/о отн.

95
млн'I
+5уо
отн.

l разряд
гсо l0546-

20|4

Фтористый
водород

(нF)

эх."-
нF-5

отOдо5
млн-l

ПНГ-азоr,
0,09 млн-l
* 5 ой отн.

2,5 млн,l+ 5
0% отн.

4,75
млн ,

+5Yо
0тн.

l разряд
гсо l0546_

20|4

эх."-
HF_l0 от 0 до l0 млн-l

отOдо
8,3

ПНГ-азот
0,95 млн-|
+ 5 о/о отн.

5 млн,| + 5
о/о о'гР',

lразряд гсо 10546-
20|4

ЭХ.,.
нF-20

от0
до 20
млн ,

от0
доl
млн-|

от0
до
l6,6

от0
до 0,8

ПНГ-азот
0,4

млн-I
+ 5 0Z отн.

0,72 млн'!
+5% отн.

гсо 10546_
20l4

св. l

ло 20
млн-l

св.
0,8 до
l6,6

1,7
млн-l

+l0 0/о отн

7,5
млн'I

+l0 0/о отн

l4,2 млн-l
+l0 % отн.

l разряд
гсо l0546-

20l4

ЭХ.-
нF-50

от0
до 50
млн-|

от0
доl
млн'I

от0
до

41,5

от0
до 0,8

ПНГ-азот
0,4

млн,|+ 5 о/о

отн.

0,72 млн-|
+ 5 0/о отн.

lразряд гсо l0546_
z0l4

св, l
до 50
млн ,

св.
0,8
41,5

7,5
млн-l+ 5 о/о

отн.

25 млн-l
+ 5 0/о отн,

47,5
млн-l + 5 о/о

отн.
lразряд гсо 10546_

20l4

ЭХ.-
HF_ l00

от0
доl
млн,

от0
до 0,8

ПНГ-азот
0,4

млн'| + 5 0/о

отн.

0,72 млн-l
+ 5 0/о отн.

гсо l0546-
20|4

св. l
до l00
млн-|

св.
0,8 до

8з

25
млн-| + 5 о/о

отн.

50 млн'l
+ 5 0/о отн

95
млнп + 5 о/о

отн.
l разряд

гсо l0546_
20l4

з7

отOдо
4,l5

9,5 млн-
|+5уо
отн.

lразряд

l разряд
от0

до 83

от0
до l00
млн'I



п должение таблицы А.3

мп_060_2023

Тип сенсора

.Щиапазон измерений
Номинальное значение определяемого

компонента в ГС, пределы допускаемого
отклонения

Пределы
допускаемой

основной
поФешности
аттестации,

разряд

Номер ГС по
реестру ГСО

uлп
Источник

гсr
объемной
долtl, Yо
(млн-l)

массовой
концентрации,

мг/мз
ГС Ns1 гс м2 ГС ],,1Ьз ГС Np4

Озон (Оз)

Э&"-оу0,25
отOдо

0,25 млн-|
от 0 до 0,5

пнг_
азот

0,04 млн-l
+5уо
отн.

0,2з
млн-l + 5

о/o отн.
1 разряд

ГГС мод.
т703

ЭХ"п-оз-1
отOдо1

млн l
пнг_
азот

0,095
млн-l + 5

оZ отн.

0,50
млн-l
+5уо
отн.

0,95 млн-
|+5уо
отн.

1 разряд
ГГС мод.

т703

ЭХ"п-оз-100
отOдо

100 млн'l
от 0 до 199,1

пнг_
азот

9,5 млн'l
+5уо
отн.

50 млн-
| +5уо

отн,

95 млн'|
+5о^
отн.

1 разряд
ГГС мод.

т703

моносилан
(силан) (SiНц)

отOдо50
млн-l

пнг-
atзот

9,5 млн-|
+5уо
отн.

25 млн'
|+5уо
отн.

47,5
млв-l + 5

7о отн.
l разряд

гсо 10546-
2014

Оксид азота
(No)

эх""-Nо-50
отOдо50

млн'l
от 0 до 62,5

пнг-
азот

4,75 млн'l
r. 5 о/о

отн.

25 млн-
|+5уо

отн.

4,7,5

млн-| + 5
oZ отн,

l разрял

эх""_Nо_250
отOдо

250 млн-l
отOдо3l2,5 пнг_

Еlзот

l25
млн-l
*5о/о
отн.

237 млн-l
+5уо
отн.

l разряд
гсо 1054б-

20|4

Диоксид азота
NOu

ЭХ""-Nоz-20
отOдо20

млн-l
пнг_
азот

0,95 млн-l
+5о/о
отн.

10 млн-
|+5уо

отн.

19 млн-l
+5уо
отн.

1разряд гсо 10546_
2014

38

Определяемый
компонент

0,l25
-lмлн ,

+5уо
отн.

отOдо2

отOдоб7ЭХ""-SiНа-50

гсо l0546-
20|4

47,5 млн-l
+5о/о
отн.

от 0 до 38,2



II должеяие таблицы А.3

Опреде.пяемый
компонент

Тип сенсора

.Щиапазон измерений

номина,льное значение
определяемого компонента в ГС,

пределы допускаемого
откJIонения

Пределы
допускаемой

основной
пофешности
аттестации,

разряд

Номер ГС по
реестру ГСО
или Источник

гс*объемной
долtl, Yо
(млн'l)

массовой
концентрации,

мг/мз
гсм1 ГС Np3 ГС Ns4

Аммиак ýНз)

ЭХ"u-NНз-100
от 0 до l00

млн-!
отOдо7l пнг_

азот

9,5
-1млн ,

+5уо
отн.

l разряд
гсо 10546-

20l4

ЭХсп-NНз-500
от 0 до 500

млн'l
от 0 до 355

пнг-
азот

28,5
млн-|
+5о/о
отн.

l разряд
гсо 10546_

20|4

ЭХ"п-NНз-
l000

от 0 до 1000
млн _l от 0 до 710

пнг_
азот

95
млн'!
+5уо
отн.

500
млн-l
t5o/o
отн.

950
млн-l
+5уо
отн.

гсо 10546_
2014

I-{ианистый
водород HCN

эх",_нсN-10 отOдо l 1,2
пнг-
азот

0,4,7
-lмлн ,

+5уо
отн.

5 млн-|
+5уо
отн.

9,5
_|млн ,

*5о/о
отн.

l разряд
гсо 1054б_

20l4

эх",,_нсN_l5
отOдо
l5 млн-l

от 0 до 16,8
пнг-
азот

oq5
млн-l
+5уо
отн.

млн-l
+5уо
отн.

14
млн,l
+5уо
отн.

1разряд гсо 1054б_
20l4

эх""-нсN_30
отOдо
30 млп-l

от 0 до 33,6
пнг-
азот

4,75
млн-l
+5уо
отн.

15
млн-l
+5уо
отн.

1 разряд
гсо 10546-

20l4

з9

мп-0б0-2023

гс ль2

50
млн-l
t5o/o
отн,

95
млн-l
t5o/o
отн,

250
млн-!
+5уо
отн.

475
млн-!
+5уо
отн.

1 разряд

отOдо
l0 млн-l

28,5
-iмлн ,

+5уо
отн.



гl жение таблицы А.3

мп_060_2023

Определяем
ый

компонент
Тип сенсора

.Щиапазон измерений
Номинальное значение определяемого

компонента в ГС, пределы допускаемого
откJIонения

Пределы
допускаемо
й основной
погрешност

и
аттестации,

разряд

Номер ГС по
реестру ГСО
или Источник

гс*
объемной

доли, 7о (млн-

')

ГС Nsl ГС Nе2 гс J,(!3 ГС Np4

I-{ианистый
водород
HcN

э>L"_нсN_l00
от 0 до 100

млн-l
от 0 до l12 пнг-

}от

9,5 млн-l
+ 5 7о отн.

50 млн-
|+5Yо

отн.

95 млн-
1+5уо

отн.
l разряд

гсо 10546-
20l4

Оксид
углерода СО

э)t,_со_200
от 0 до 200

млlI l от 0 до 232
пнг_
азот

l4,2 млн-l
+ 5 о% отн.

100
млн-l
+5уо
отн.

190
млн ,

+5уо
отн.

гсо 10532-
2014

эх."-со-500
от 0 до 500

млн l от 0 до 580
14,2 млн-l
{ 5 7о отн.

250
млн-l
+5уо
отн.

475
млн-l
!5о/о
отн.

1 разряд
гсо l0532-

2014

э}L"_со-5000
от 0 до 5000

млн-!
отOдо
5800

пнг_
азот

950
млн-l + 5 9zo

отн.

2500
млн'l
+5уо
отн.

4750
млн-l
+5уо
отн.

1разряд
гсо 10532-

2014

Диоксид
серы (SOz)

ЭХ--Sоz-5 отOдо5млн-l от 0 до l3,3
пнг_
азот

0,95 млн-l
* 5 %о отн.

,)ý

млн-|
+5уо
отн.

4,7
млн '

+5уо
отн.

l разряд
гсо 10546_

2014

ЭХ"п-Sоz-l5
от 0 до15

млн-l
от 0 до 39,9

пнг-
аa}от

7ý
млн-l
+5уо
отн.

14 млн-
| +5уо

отн.
l разряд

гсо l0546-
20|4

ЭХ--Sог20 отOдо20
млн-l

от 0 до 53,2
пнг_
азот

4,7
млн-| + 5 о/o

отн.

10 млн-
1+5уо

отн.

19 млн-
|+5уо
отн.

l разряд
гсо 1054б-

20l4

40

массовой
концеIiтрац

ии, мг/м3

l разряд

пнг-
}от

0,95 млн-|
+ 5 уо отн.



п олжение таблицы А.3

мп-060-2023

.Щиапазон измерений
номинальное значение

определяемого компонента в ГС,
пределы допускаемого отклонения

массовой
концекграции

, мг/мЗ
ГС Nsl Гс N92 гс мз ГС Ne4

Пределы
допускаемой

основной
погрешности
аттестации,

разряд

Номер ГС по
реестру ГСО
или Источник

гс*
Тип сенсора

объемной
доли, О/о (млн'

')

Определяемый
компонент

от 0 до l33
пнг_
азот

оý
млн'
+5уо
отн.

25
млн-l
+5уо
отн.

47,5
млн'
+5уо
отн.

l разряд
гсо 10546-

2014ЭХ--SОг50 отOдо50
млн'I

пнг-
азот

оý
млн'I
+5уо
отн.

50
млн-l
+5уо
отн.

95 млн'

'+5уо
отн.

l разряд
гсо l0546_

2014
от 0 до l00

млн-lЭХ*-Sогl00

пнг_
азот

95 млн'
|+5о/о

отн.

l000
млн't
+5уо
отн.

l900
млн-|
+5уо
отн.

l разряд
гсо 10546-

20l4
от 0 до 2000

млн-]
от 0 до 5320ЭХ--SОг2000

.Щиоксид серы
(So,

от 0 до l4,7
пнг
азот

1<

млн-l
+5уо
отн.

4,7
млн ,

+5уо
отн.

2 разряд

Генераторы
хлора ГРАНТ-

гхс
отOдо5млн'|Эх*-сlr-5

от 0 до 44,2
азот
пнг-

0,95
млн-l
+5уо
отн.

,7,5

млн'I
+5уо
отн.

l4 млн-
| +5Yо

отн.
lразряд гсо 10546-

20l4
от 0 до 15

млн-l
ЭХ*-Сlг l 5

l9 млн-
|+5о/о

отн.
отOдо59 пнг-

азот

4"l
млн-|
+5уо
отн.

l0 млн-
| +5уо

отн.
l разряд

гсо 10546-
20l4

отOдо20
млн'I

ЭХ*-Сlz-20

пнг_
ilзот

9,5 о/о

+5уо
отн.

28,5 %
+5уо
отн.

1разряд
гсо 10546_

z0l4ЭХ"гО:-30Кислород (Oz)

4l

mOдо266

0,28
млн'I
+5уо
отн.

Хлор СЬ

отOдо30%



п должение таблицы А.З

мп_060-2023

Номинальное значение определяемого
компонеrтга в ГС, пределы допускаемого

отlоIонения
.Щиапазон измерений Номер ГС по

реестру ГСО
или

Исmчник
гс'rГС Np3 ГС N94ГС Nq2ГС N9l

массовой
концентрации,

мг/м3

объемной доли, О/о

(млн-l)

Тип
сенсора

Определяемый
компонент

l разряд
гсо 10540_

201,4

500
млн-l

+ 5 0/о отн.

950 млн-|
* 5 о/о отН.

пнг_
азот

95 млн-l
+ 5 0/о отн.от 0 до 80,0от 0 до l000 млн-|ЭХ.-

Н:- l000

9500 млн-|
* 5 0/о отн.

l разряд
гсо 10540-

2014

950
млнl + 5 ой

отн.

5000
млн-| + 5

о/о mн.

пнг-
азот

отOдо
800

отOдо
l0000
млн'I

ЭХ.-
Hz-

l0000

9500
млн-l

+ 5 0Z отн.
lразряд гсо ,l0540-

20l4

5000
млн'I

* 5 0/о отн

пнг-
1вот

950
млн-l

+ 5 о/о отн.

отOдо
800

включ.

отOдо
10000
млн-l

включ.

lразряд гсо l0540-
20|4

l9000
млн'I

+ 5 0/о отн.

900
млн ,

+5уо
отн,

l0000
млн-l+ 5 о/о

отн.

св.800
до 1600

св.
l0000

до
20000
млн,

m0
до

l600

эх."-
Hz-

20000

Водород

42

Пределы
допускаемо
й основной
погрешност

и
а]-rестаци и,

Dа:}Dяд

отOдо
20000
млн-I

Hz



п должение таблицы А.3

мп-Oб0-202з

,Щиапазон измерений
Номинальное значение определяемого

компонента в ГС, пределы допускаемого
отклонения

массовой
концентрации

, мг/м"

гс
Nsl

ГС Ns2 гс мз

Пределы
доrryскаемой

основной
погрешности
аттестации,

разряд

Номер ГС по
реестру ГСО
или Источник

гс,t

Определяемый
компо}lеtiт

Тип
сенсора

объемной доли, 0/о

(млн'l)

от 0 до l0 млн-l m 0 до l2,5
пнг_
азот

0,З8 млн-l
+ 5 0% отн.

9,5
млн'I
+5оА
отн,

Микрогаз
ФМ с ИМ-

гп_94_м_А2

эх""_
CHzO-10

от0
до 0,5
включ

пнг-
азот

5 млн'I
+5о^
отн.

9,5
млн-| + 5

о% отн.
l разряд

отOдо
0,4 млн-l
вкJIюч.

Микрогаз
ФМ с ИМ-

гп_94-м-А2

5

млн'l
+5о/о
отн.

50
млн-l+ 5 0/о

отн.

95 млн'|
+5уо
отн.

l разряд

М икрогаз
ФМ с ИМ-

гп_94-м_А2

эх""_
CHu1-100

от0
до l00
млн-l св. 0,4 до

l00
млн-|

от0
до
l25

св.0,5
до l25

Формальдегид
CHzO

0,06 млн-l
* l0 о% отн.

0,1 l
млн'I
r |0 уо

отн.

l разряд

Микрогаз
ФМ с ИМ-
PT2-o-Al

от0
до 0,3
включот0

до
l,24 св.0,3

до
|,24

0,14
млн-l
+ l0

Yо отн.

0,3l
млн'I

* l0 о/о отн.

0,48
млн ,

+ l0%
отн.

l разряд

Микрогаз
ФМ с ИМ-
PT2_O-Al

эх""-
CzHNT0,5

от0
до 0,5
млн , св. 0,12

до 0,5
млн'I

Несимметричн
ый

диметилгидраз
ин CzHNz

отOдо28 пнг-
азот

0,38 млн-l
+ 5 о/о отн.

5 млн'l
+5Yо
отн.

2 разряд

Генераторы
хJIора

грАнт_гхс
ЭХ.-

CIOz-l0
отOдо l0

млн-l
,Щиоксид

хлора C|Oz

пI Iг-
азо1,

4,7
млнJ + 5 0/о

отн,

l0 млн'|
+5уо
отн.

l9 млн"l
+5уо
отн.

l разряд
гсо l0534_

20l4
эх."-

СНзоН-20
отOдо20

млн-|

4з

Гс N94

5 млн-|
*5о/о
отн.

lразряд

0,З8 млн-|
+ 5 0/о отн.

отOдо
0,1 2
млн-I

включ.

пнг_
азOт

9,5
млн-l + 5

0/о отн.

от 0 до 26,6Метанол
(сн]он)



п олжение таблицы А.З

мп-060-2023

Определяемый
компонент

Тип сенсора

.Щиапазон измерений
номина,тьное значение

определяемого компонента в ГС,
пределы допускаемого отклонения

Пределы
допускаемой

основной
погрешности
аттестации,

разряд

Номер ГС по
реестру ГСО
или Источник

гс*
объемной

доллл, Vо

(млн'l)

массовой
кояцентаци

и, мг/м3
ГС Nql ГС Ns2 гс лъз ГС Nq4

Метанол
СНзоН

Э&,-СНзоН-
50

отOдо50
млн _l от 0 до б6,5

пнг-
aLзот

4,7
млн-l
*5о/о
отн.

25
млн-l
+5уо
отн.

4,7,5

млн-|
+5оА
отн.

l разряд
гсо 10534-

2о14

ЭХ"п-
СНзоН-100

от 0 до l00
млн-l

от 0 до 133
пнг-
азот

9,5
млн-l
+5уо
отн.

50
млн'l
+5о/о
отп.

95
млн-l
+5о/о
отн.

1 разряд

ЭХ"п-
СНзоН-200

от 0 до 200
млн l от 0 до 266

пнг-
азот

14,2
млн-|
+5оА
отн.

100
млн-l
*5о/о
отн.

190
млн-l
+5уо
отн,

l разряд
гсо l0534-

20l4

от 0 до 1000
млll _l от 0 до 1330

пнг_
азот

95
_tмлн ,

*5о/о
отн.

l разряд
гсо l0534-

2014

Этантиол
(этилмеркаптан)

(CzHsSH)

эх.,-
CzHsSH-4

отOдо4
млн'l

от 0 до 10
пнг_
а:}от

0,38
млн-l
*, 5 о/о

oTIl.

2 млн'l
!5о/о
отн,

3,8
млн-l
r5o/o
отн.

l разряд
гсо 10537_

20l4

метантиол
(метилмеркаптан)

СНзSН
ЭХ..-СНзSН-4

отOдо4
млн-l

отOдо8 пнг_
:lзот

0,38
млн-l
+5уо
отн.

2 млн'l
+5уо
отн.

3,8
млн-l
+5о/о
отн.

1разряд
гсо 10537_

20l4

гсо l0534-
2014

500
млн-|
+5оА
отн.

950
млн,!
+5уо
отн.

ЭХ"п-СНзоН-
1000

44



II жение таблицы А.3

мп-060-2023

Определяемый
компонент

.Щиапазон измерений
пределы каемого отклонения

Пределы
допускаемой

основной
погрешности
аттестации,

разряд

Номер ГС по

реестру ГСО
или Источник

гс,|объемной доли, 0/о

(млн-l)

массовои
концентраци

и, мг/мЗ
ГС Npl ГС Nq2 гс м4

<lпор

Fz
ЭХ*-Fгl отOдо l млн-l от 0 до 1,58

пнг_
азот

0,5
млн-|
+5уо
отн.

l разряд
гсо l0546_

20l4

Карбонилхлорид
(фосген)
(сось)

э&"_сось_
l отOдо l млн-l отOдо4,1l

пнг_
л}от

0,5
млн ,

+5о/о
отн.

0,95
млн ,

+5уо
отн.

l разряд
гсо l054б_

20|4

эх*_сось-
4

от0
до
l

млн-l

mOдо l
млн-l

включ.
от0
до
lб

вкл
юч,

отOдо
4,1 1

вклю
ч,

пнг-
азот

0,095
млн,
+5уо
отн.

0,5
млн'I
+5уо
отн.

0,95
млн'I
+5уо
отн.

гсо l0546-
20l4

св. l до
4 млн'l

cB.4,1
lдо
l 6,1

0,38
млн ,

+5уо
отн.

2 млн-l
*, 5 о/о

отн.

3,8
млн ,

+5уо
отн.

l разряд
гсо l0546-

20l4

Фосфин
РНз

ЭХ*-РНуl mOдо l млн'l m 0 до 1,4l
пнг-
азот

0,095
млн'I
+5Yо
0тн.

0,5
млн,
+5уо
отн.

0,95
млн-l
+5уо
отн.

l разряд
гсо 10546_

20l4

ЭХ*-РНз-l0 от 0 до l0 млн-l от 0 до l4,1
пнг_
азот

0,95
млн '

+5уо
отн.

5 млн-|
+5уо
отн.

9,5
млн ,

+5уо
отн.

гсо 1054б-
20|4

Арсин АsНз ЭХ--АsНгl отOдо lмлн-l от 0 до 3,24
пнг-
азот

0,095
млн-l
+5уо
отн.

пý
млн-l
+5уо
отн,

0,95
млн'I
+5уо
отн.

lразряд

45

номина.льное значение
определяемого компонеrтга в ГС,

ГС Nr3

Тип сенсора

0,95
млн,
+5уо
отн.

0,095
млн ,

+5оh
отн,
0,095
млн-l
+5уо
отн.

l разряд

l разряд

гсо 10546-
20l4



п одолжение таблицы Д,3

мп-060-2023

номинальное значение
определяемого компонента в ГС,

скаемого отклоненияlI доп
.Щиапазон измерений

Пределы
допускаемой

основной
погрешности
аттестации,

Номер ГС по
реестру ГСО
или Источник

гс*гс ].{b2 гс мз гс ],{b4

и мг/м]

массовой
концентраци гс }lъ1

мJIII

объемной
доли, %о

Тип сенсораОпределяемый
компонент

1разряд
Микрогаз ФМ
с ИМ-ГП-177-

м_А2

0,l9
млн-l
+5уо
отн.

1 млп-l
+5уо
отн.

1,9
млн-l
t5o/o
отн.

пнг-
}от

от 0 до 2,66отOдо2
млнЭХ"п-NzНц-2Гилразин (NzHl)

5 млн-l
!5о/о
отн.

qý
млн-|
+5уо
отн.

l разряд

Микрогаз ФМ
с ИМ-ГП-l77-

м-А2
пнг_
азот

1,9
млн-l
+5оА
отн,

отOдо25отOдо 10
млн-l

ЭХ"п-СzНлОz-
10

15 млн-
| +5Yо

отн.

28,5
млн-|
+5оА
отн,

1разряд
Микрогаз ФМ
с ИМ-ГП-104-

м_А2

пнг_
азот

4,7
млн-l
+5о^
отн.

от 0 до 75.0отOдо30
млн-|

ЭХ"п-СuЦоz-
30

Уксуснм кислота
CzH+Oz

* - Источником ГС может являться баллон ГСо с использованием генератора ггс-03-03, генераторы газовых смесей - модели Т703 (для

полrlения Гс озона в воздухе), истоrшики микропотоков газов и паров (им-гп), источники микропотоков газов и пара Им-врз и

источникИ микропотокоВ паров ИМ-РТ в комплекте с ТермодиффузиОнньш генератором, например - Микрогаз-ФМ
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Таблица Д.4 _ Технические характеристики ГС, используемых при проведении поверки гalзоalнализаторов с
ионизационным сенсо Ф

мп_060-202з

номинальное значение
определяемого компонента в ГС,

пределы допускаемого отклонения
.Щиапазон измерений

ГС Nsl ГС Np2 ГС Np3 гс м4

Пределы
допускаемой

основной
погрешности
аттестации,

разряд

Номер ГС по

реестру ГСО
или Источник

гс*
объемной доли, 0/о (млн'

')

массовой
концентрации,

мг/мз

Определяемый
компонент

Тип
сенсора

mOдо26 пнг-
азот

1,8
млн'I
+5уо
(утн.

5 млн-'
+5уо
отн.

9,5
млн-l
+5уо
отн.

l разряд
гсо 10549-

20l4от 0 до l0 млн'|
ФИ",-

СzНзС1-10

от 0 до 260
пнг_
азот

оý
млн ,

+5Yо
отн.

50 млн-
| +5уо

отн.

95 млн-|
+5уо
отн.

lразряд гсо l0549-
20l4от 0 до l00 млн-l

Фи""-
СzНзС1-100

от0
до 260

пнг-
азот

l8
млн'I
+5уо
отн.

50
млн'I
+5уо
отн.

гсо l0549-
20|4

отOдо l00
млн-l от0

до
l300 св.

260 до
l з00

l20
млн'I
+5уо
отн.

250
млн ,

+5уо
отн,

l разрял
гсо 10549-

20|4

отOдо
500

млн-l
св. l00 до
500 млн-|

ФИо-
СzНзС1-500

гсо l0549_
20l4

от 0 до l00
млн-l

от0
до 260

пнг-
азот

l8
млн '

+5уо
отн.

50
млн '

+5уо
отн.

95
млн'I
+5о^
отн.

l разряд

св,
260 до
2600

l40
млн ,

+5уо
отн.

500
млн ,

+5о^
отн.

950
млн'I
+5уо
отн.

l разряд
гсо 10549_

20l4

отOдо
l000

св. l00
до 1000

млн-l

от0
до

2600

Фи""_
СzНзСl-

l000

Винилх.лорид
(СчНзСl)

47

95
млн ,

+5уо
отн.

l разряд

450
млн,
+5уо
отн.



tI должеЕие таблицы д.4

мп_060_202з

.Щиапазон измерений
оминальное знач€ние определяемого

компонента в ГС, пределы доIryскаемого
отклонения

н

Опрелеляемый
компонент

Тип
сенсора

объемной доли, 0Z

(млн-l)

массовой
концентрации,

мг/мr
гс Ml ГС Nр2 гс лъз гс л!4

Пределы
допускаемой

основной
погрешности
аттестации,

Номер ГС по
реестру ГСО

илй
Источник

гс*
Фи""-

CoЦ-l0 от 0 до l0 млн-l ПНГ-азот
0,95 млн'
|+5уо

отн,

5 млн-
+5%
отн.

9,5
млн-| + 5

о/о отн.
l разряд

гсо l0528-
z0l4

ФИ"*
CoHo-100 m 0 до l00 млн-l от 0 до 325 ПНГ-азот

9,5
млн-l + 5
0й отн.

50 млн-I
+5Yо
отн.

95 млн'|
+5оА
отн.

lразряд гсо l0528_
20l4

отOдо
l00 млн-l

отOдо
з25 ПНГ-азот

250
млн-l
+5уо
отн.

475 млн'l
+5уо
отн.

Iразряд гсо l0528-
20l4Фи.,_

СьНь-500

от0
до 500
млн-l

св. l00 до
500

от0
до

l620 95 млн-l
+5уо
отн.

250 млн-l
+5уо
отн,

l разряд
гсо 10528_

20|4

отOдо
500 млн'I

отOдо
l620 ПНГ-азот

95 млн'|
+5уо
отн.

250
млн-l
+5уо
отн.

475 млн'l
+5уо
отн.

l разряд

Бензол (СьНо)

Фи""-
CoHb-l000

от0
до

I000
св. 500 до

1000

l40 млн-|
+ l0уо

отн.

500
млн-l + 5

о% отн,

950
млн-l
+5уо
отн.

lразряд

ФИ.-
CBHro- l0 от 0 до l0 млн'l ПНГ-азот

0,95
млн-l + 5

0/о отн.

5млн-l
+5уо
отн.

9,5 млн-
+5уо
отн.

lразряд гсо l0528-
20l4этилбензол

(CBHro)
ФИ.-

CBHro-100 от 0 до l00 млн'l отOдо44l
9,5

млн-| + 5
Yо отн.

50 млн-
!5о/о
отн.

95 млн'l
+5уо
отн.

гсо l0528-
20|4

48

от 0 до З2,5

95 млн'|
+5уо
отн.

сь. З25
до l 620

475
млн'I
+5оА
отн.

гсо l0528_
20l4от0

до
3240

св. l620
до З240

гсо l052E_
20l4

от 0 до 44,I

ПНГ-азот l разряд



п должение таблицы А.4

!иапазон измерений
Номинальное значение определяемого

компонента в ГС, пределы допускаемого
откпонения

ГС Ngl

Определяемый
компонент

Тип сенсора
объемной доли, 0/о

(млн-l)

массовой
концентрации,

мг/м]
ГС N92 ГС Ns3 ГС Nc4

Прелелы
догryскаемой

основной
погрешност

й
аттестации,

разряд

Номер ГС
по

реестру
ГСо или
Источник

гс+

отOдо
l00

млн-|

отOдо
44l t}зoT

пнг- 9,5 млн'|
+ 5 0/о отн

50
млн-| + 5

0/о отн,
lразряд

гсо
l0528-
20l4

ФИ",-СвНrо-
500

отOдо
500 млн-l св. l00

до 500
млн'l

отOдо
2202 св. 44l

до
z2oz

l20
млн'
t5Yo
отн.

250 млн'|
* 5 0/о отн.

475 млн-l
+ 5 0/о отн.

l разряд

гсо
l0528_
20l4

отOдо
l00

млн'l

отOдо
441

пнг-
itзот

9,5 млн,|+ 5
о% отн.

50 млн-|
+ 5 0/о mн.

95
млн'l + 5
Yо отн.

l разряд

гсо
l0528-
z0l4

ФИ"п-СвНrо-
l000

отOдо
l000

св. l00
до 1000

отOдо
4405 св. 44l

до
4405

l40
млн'I
+5уо
отн.

500 млн'l
+ 5 о/о отн.

l разряд

гсо
l0528_
z0l4

этилбензол
(CBHIo)

отOдо l0
млн-|

от 0 до 44,1
пнг_
азот

0,95 млн'|
+5% отн.

5 млн'I
* 5 0/о отн.

9,5
млн,l * 5

% отн.
l разряд

гсо
l0539-
20l4

от 0 до l73,2
пнг-
азот

6,5 млн{ + 5
Yо отн.

20 млн'I
+ 5 о/о отн.

38 млн-l
+5Yо
отн.

0 разряд
ФИ--СвНг

40
от 0 до 40 млн-|

гсо
l0539_
z0l4

Фи.,-
СzFгl0

mOдо l0
млн-l

от O до 41,3
пнг_
азот

0,95 млн'I
+ 5 0/о отн,

5 млн-l+ 5
Уо отн.

9,5
млн-l + 5
Vо отн.

l разряд

гсо
l0548-
20l4

отOдо l00
млн-l

от0до4lб пнг-
азот

50 млн-I
*5%отн,

95 млн-|
+5уо
отн.

гсо
l0548_
20l4

Теграфторэтан
СzFд) ФИ"-

с2F4- l00

49

мп_060-2023

95
млн,| + 5
Yо (уTt ,,

950
млн-l

+ 5 0/о сгн.

ФИ"п-СвНrо-
l0Фенилэтилен

(стирол)
(винилбензол)

СвНф

9,5
млн'I

+ 5 0/о отн.
l разряд



п олжение таблицы А.4

мп_Oб0_2023

Номинальное значение определяемого
компоневта в ГС, пределы допускаемого

отклонения
Диапазон измерений

ГС N!] l Гс Nрз гс JФ4

Прелелы
допускаемой

осноsной
пофешности
аттестации,

разряд

Номер ГС по

реестру ГСО илtл
Источник ГС*

Тип сенсора
объемной доли,

% (млн-l)

массовой
концентации,

мг/мз

Определяемый
компонент

от0
до l00
млн-|

отOдо
4зз

пнг_
азот

9,5 млн'
|+5уо
отн.

50
млн-l
!5о/о
отн.

95
млн'I
+5о/о
отн.

0 разряд гсо l0539-20l4

l20
млIf l

!5о/о
отн.

250
млн'l
r5o/o
отн.

4,7 5
млн,l
+5о/о
отн.

0 разряд

от0
до 500
млн-l cB.l00

до 500
млн- |

отOдо
2l60ФИ*-СвНв-500

от0
до l00
млн-|

отOдо
4зэ

пнг-
азот

9,5
млн-l
+5уо
отн.

50
млн,I
*5о/о
отн.

95
млн,l
+5о/о
отн.

l разрял гсо l0539-20l4

св,44l
до

4з20

l40
млн,l
+5уо
отн.

500
млн,I
+5о/о
отн.

950
млн,l
+5уо
отн.

l разряд

от0
до

l000 св. l00
до

|000
млн-I

Фенилэтилен
(стирол)

(винилбензол) (СвНв)

ФИ*-СвНв-l000

от 0 до 42,5
пнг_
anoT

1,8 млr
|+5о/о

отн,

5 млн-I
!5о/о
отн.

q{
мпн,I
+5уо
отн.

l разряд
Микрогаз ФМ с
им-врз-7-м-А2ФИ*-СsНlоОгl0 от 0 до |0

млн,I

пнг-
азот

l8 млн-|
+5о/о
отн.

50 млн-|
+5уо
отн.

95
млн ,

+5уо
отн.

l разрял
Микрогаз ФМ с
им_врз_7-м_А2

от 0 до l00
млн-l

от 0 до 425

н_пропилацетат
CsHroOz

ФИg,-С5Нrоо:-
100

от 0 до 38.5
пнг_
азот

l,8 млн'
|+5о/о

отн.

5 млн-|
+5о/о
отн.

q5
млн ,

+5о/о
отн.

l разряд

Микрогаз ФМ с
им_врз-l0-м-

л2
ФИ--СзНsСlО-l0 от 0 до l0 млн-|Эпихлоргидрин

СзНsСlо

от 0 до 52,67
пнг_
anoT

1,8
млн ,

+5уо
отн.

5 млн-l
I5o/o
отн.

s{
млн-l
*5о/о
отн.

l разряд

Микрогаз ФМ с
им_врз_l4_м_

л2
от 0 до l0 млн-lХлористый бензил

CzHzCl
ФИ--СlНzСl- l0

50

ГС Ng2

св.43з
до

2l60
гсо l05з9_20l4

гсо l0539-20 !4

отOдо
4з20



п жение таблицы А.4

мп_060_202з

Номинальное значение определяемого компонента
в ГС, пределы допускаемого отклонения,Щиапазон измерений

ГС Np2 ГС Ns3 ГС Ns4

Пределы
допускаемой

основной
погрешности
аттестации,

разряд

Номер
ГС по

реесту
ГСо или
Источник

гс,t

массовой
концентрации,

мг/м3
ГС Nel

Тип
сенсора

объемной
доли, О/о (млн'

')

Определяемый
компонент

ПНГ-азот
1,9

млн-|
+ 5 0/о отн.

5 млн-l
*5oZoTH

9,5 млн-|
+5о^
отн.

l разряд

гсо
10534-
z0l4

от 0 до l0 m 0 до l9,2
Фи""_

CzHsOH-
l0

ПНГ-азот
1,9

млн-|+ 5 о/о

отн.

5 млн-l + 5
0/о отн.

9,5 млн'I
+5уо
отн.

гсо
l0534-
z014

отOдо
l0 от 0 до 19

l9
млн-l+ 5 о/о

отн.

50 млн-| + 5
о/о отн.

95
млн,l + 5

0/о отн.

гсо
l05з4_
z0|4

св. l0
до l00

от0
до
l92 cB.l9 до

l92

ФИ"-
CzHsOH-

l00

от0
до
l00

|20
млн-l+ 5 ой

отн.

250 млн'I
* 5 о/о отн.

475 млн-l
+5о/о
отн.

гсо
l0534_
20|4

отOдо
500

от 0 до 960

950 млн-
| +5уо
отн.

гсо
l0534_
20l4

св. 960 до
l920

ПI IГ-азот

500 млн-|+ 5

Уо отн.
750 млн'|

+ 5 0Z отн.
l разряд

от0
до

l000 св.500
до l000

от0
до

l920

Фи""_
CzHsOH-

l000

ПНГ-азот
95 млн-l + 5

0/о отн.
250 млн-I
* 5 о% отн.

475 млн'
| +5уо
отн.

l разряд

гсо
l05з4-
20|4

отOдо
500
млн-l

отOдо
960

4250 млн-|
* 5 о% отн.

lразряд
гсо

l0534-
2014

от0
до

3840 св. 960
до 3840

5 /5 млн-'
+ 5 0/о отн

Фи""-
CzHsOH-

2000

от0
до

2000 св.500
до

2000

Этанол
(CzHsOH)

5млнf+5
Yo отн,

9,5 млн-l
+5уо
отн.

l разрядот 0 до 40,8 ПНГ-азот
1,9

млн-| * 5 0/о

отн.

от 0 до l0
млн-l

Фи""-
CsHoOz-l0

Фурфуриловый
спирт C5Hr,Oz

l разряд

l разряд

l разряд

l925 млн-l
+ 5 ой отн.

М и крогаз
ФМс

им_врз-
24-м-и

5l



п должение таблицы А.4

мп_060_2023

!иапазон измерений

номинальное значение
определяемого компонента в ГС,

пределы допускаемого
отклонения

объемной
доли, Yо
- _i,(млн ,.)

массовой
концентрации,

,,lмг/м-
ГС Ns1 ГС Ns2 гс лъз

Определяемый
компонент

ГС Ne4

Пределы
допускаемой

основной
погрешности
аттостации,

разряд

Номер ГС по
реестру ГСО
или Источник

гс*

ФИ"п-
CzH:NO-3

отOдо3
млн-l

от 0 до 7,6
пнг_
азот

0,19
млн-l
t5o/o
отн,

1,5

млн '

+5оh
отн.

2,85
млн-l
t5o/o
отн.

l разряд
гсо 10534-

2014

ФИ"п-
СuНNо-10

от 0 до 10
млн-l

от 0 до 25,4
пнг_
a}зот

1,9
млн-|
+5уо
отн.

5 млн-|
+5оА
отн.

9,5
млн ,

+5оА
отн.

моноэтаноламин
(2-аминоэтанол)

(CzHNO)
l разряд

гсо l0534-
2014

ФИ"п-СНzО-l0 отOдо 10
млн-l

от 0 до 12,5
пнг_
азот

0,38
млн-l
+5уо
отн.

5 млн-l
+5уо
отн.

Формальдегид
(CHzO) 1 разряд

Фисп-i_
СзНlоН-10 отOдо25 пнг-

азот

3,8
млн-l
+5уо
отн.

5 млн-l
+5ah
отн.

9,5
млЕ-|
+5о^
отн.

1разряд
гсо 10534_

2014

Фи"п_i_
СзНтоН-100

от 0 до 100
млп-1

от 0 до 250
пнг-
азот

19
млн-l
+5о/о
отн.

50
млн-l
+5уо
отн.

1разряд

2-пропанол
(изопропанол) (i-

СзН,zОН)
гсо 10534_

20l4

Тип сенсора

9,5
млн-l
+5оА
отн.

Микрогаз ФМ
с им-гп_94_

м_А2

отOдо 10
млн-l

95
млн-l
+5оh
отн.

52



п одолжение таблиць1 А.4

мп-060-2023

.Щиапазон измерений
номина.льное значение

определяемого компонента в ГС,
пределы допускаемого отклонения

массовой
концентрации,

мг/м3

Определяемый
компонент

Тип
сенсора

объемной доли, О%

(млн-l) ГС N92 гс J\ъз ГС Ns4

отOдо
2

млн-]

от0
до5

оý
млн-l
+5уо
отн,

l млн-l
+5уо
отн,

1,9
млн '

+5о^
отн.

l разряд

Микрогаз ФМ с
им-гп-l04-м-

лz

отOдо
l0

млн-1

от0
до 25

св.5 до
25

z,4
млн-l
+5уо
отн.

5
млн ,

+5уо
отн,

Фи""-
СzНцоz- l 0

отOдо
l0

млн'I
9,0

млн-|
+5уо
отн.

Микрогаз ФМ с
им_гп-l04_м_

л2

от 0 до l00 млн-l от 0 до 250
пнг-
а:}от

l9
млн ,

+5оА
отн,

50 млн-

'+5о/о
отн.

Уксусная
кислота
СzНдоz

Фи.,-
СzНдогl00

95
млн'
+5уо
отн.

Микрогаз ФМ с
им-гп-104-м-

л2

от 0 до 23,З
пнг-
азот

5 млн'|
*5о/о
отн.

9,5 млн-l
+5уо
отн.

1 разряд
гсо l05з9-

20l4

Фи""-i-
СаНя- l00 от 0 до 100 млн'| от 0 до 233

0ý
млн,
+5уо
отн.

50 млн-
1+5уо

отн.

95
млн ,

+5уо
отн.

l разряд

от 0 до 2330
пнг-
азот

Фи""_i_
СлНгl000 от 0 до l000 млн-l

95 млн-

'+5уо
отн.

500
млн-|
+5уо
отн.

l разряд
гсо 10540-

zo14

от 0 до l3980
пнг-
азот

475
млн ,

+5уо
отн.

Фи""-i-
СлНг6000

от 0 до 6000 млн-]

з000
млн-|
+5уо
отн.

l разряд

2-метилпропен
(изобутилен)

(i_C4Hs)

гсо l0540_
20l4

53

гс.I\ъl

Пределы
допускаемой

основной
погрешности
аттестации,

разряд

Номер ГС по
реестру ГСО
или Источник

гс*

пнг_
азот

l разряд

l разряд

Фи",-i_
СцНг10 от 0 до l0 млн-|

1,9
млн ,

+5уо
отн,

пнг-
азот

гсо l0539_
z014

950 млн'
| +5уо

отн.

5700
млн-l
+5уо
отн.



п одолжение таблицы А.4

мп-060_2023

Щиапазон измерений
Номинальное значение определяемого

компонента в ГС, пределы
догryскаемого отклонения

массовой
концентрации,

мг/мз

гс
}lъ l ГС Ns2 ГС Ns3 ГС N94

Пределы
допускаемой

основной
погрешности
аттестации,

разряд

Номер ГС по
реестру ГСО
или Источник

гс+

Тип сенсора
объемной доли,

% (млн-l)

Определяемый
компонент

пнг_
азот

Jмлн,
+5уо
отн.

5 млн'I
+5уо
отн.

9,5 млн'|
+5уо
отн.

l разряд
гсо l0534-

20l4от 0 до l0 млн-l
ФИ.гСцНqОН-

l0

9,2 млн-l
+5уо
отн.

20 млн-l
+5уо
отн.

38 млн'l
+5уо
отн.

от 0 до 40 млн-l от 0 до l2З,3
пнг_
азот

l разряд
гсо 105з4-

20l4
ФИ*-СаНsоН-

40

отOдо
l0

отOдо
з0,8

пнг-
азот

3,0 млн-|
+5оА
отн.

5 млн'|
+5оА
отн.

9,5 млн'l
+5о^
отн.

l разряд
гсо l05з4_

20l4

cB.l0 до
100

от0
до

12з,з
св.

30,8 до
12з,з

l5
млн'l
+5уо
отн.

50
млн'I
+5оА
отн.

95
млн '

+5уо
отн.

lразряд гсо 10534-
2014

ФИ-- ClHqOH
-l00

от0
до l00
млн-]

l -бутанол
(СлНэОН)

от 0 до 30,4
lllII,
;lзот

2,8
млн-l+ 5

Yо отн.

5 млн'l
+5о^
отн.

9,5 млн-l
+5уо
отн.

l разряд
гсо 10657-

2015
ФИ*-СаНllN-

l0 ОТ 0 до l0 млн,|

пнг-
азот

9,3 млн-l
*5уо
отн.

20 млн-l
+5уо
отн.

38 млн-]
+5уо
отн.

гсо l0б57-
20l5от 0 до 40 млн-lФИ"п-СлНlrN-

40

отOдо
30,4

пнг_
llзот

2,8 млн-]
*, 5 о/о

отн.

5 млн-|
+5уо
отн.

9,5 млн-l
+5уо
отн.

l разряд
гсо 10б57_

20l5
отOдо
l0 млн-l

l5
млн-l
+5уо
отн.

50 млн-l
+5уо
отн.

95 млн'I
+5уо
отн.

l разряд
гсо l0657-

20l5

от0
до l00
млн-1 св,l0 до

l00

от0
до 304

св.30,4
до 304

ФИо,
ClHrlN-l00

.Щиэтиламин
(ClHrrN)

от 0 до З0,8

lразрядот 0 до l21,6

54



п должение таблицы А.4

мп_060_2023

.Щиапазон измерений
Номинальное значение определяемого компонента в

ГС, пределы допускаемого откJIонения
Тип

сенсора
объемной доли,

0д

(млнП1

массовой
концентр

ации,
мг/мз

гс Ml ГС Ns2 ГС Ns3 ГС N94

Пределы
допускаемой

основной
погрешности
аттестации,

разряд

Номер ГС
по реестру
ГСо или
Источник

гс*

Определяемый
компонент

от 0 до l0 млн-l
отOдо

13,3
ПНГ-азот J,) млн ,* )

0Z отн.

) млн-'
+5уо
отн.

9,5 млн-|
* 5 0/о отн.

гсо 105з4-
20l4

ФИ.-
СНзоН-l0

П Н Г-азот
l0 млн-1 + 5

0/о отн,

20 млн-l
+5уо
отн.

Фи""-
СНзоН-40 от 0 до 40 млн-l

отOдо
5з,2

38 млн-]
+ 5 0/о отн.

гсо l0534-
20l4

отOдо
l 0 млн'|

отOдо
1з,з

ПНГ-азот 3,5 млн-l+ 5
0/о отн.

)млн'
+5уо
отн.

9,5 млн'|
+ 5 0Z отн.

1разряд
гсо 105з4-

20|4от0
до l00
млн-| св. l0

до l00
св, 13,3

до l3З

95 млн'|
+5уо
отн.

l разряд
гсо l05з4-

20l4

Метанол
(СНзОН)

Фи.,-
СНзОН-

100

отOдо2
включ.

от 0 до 7,66
вкJlюч.

0,6
млн-! * l0 9zo

отн

1 млн'|
+ 10 о/о отн

1,9 млн'I
*l0 % отн l разряд

гсо l0528-
20l4

от0
до з 8,3

св. 7,66 до
38,3

З млн-l + l0
% отн.

5 млн-'
+|0уо

отн.

гсо l0528_
2014

Фи""_
СlНrl0

от0
до l0

св. 2 до
l0

от 0 до 49,8
включ.

)l
млн-l + 10 о/о

отн.

5,2 млн'l
+l0 %
отн.

|2,4
млн'l

+l0 % отн,

отOдо
lз

включ.

гсо l0528_
2014

св.49,8 до
l5з,з

l4,4 млн,|+l0
о/о о'lн

26 млн-l
+l0 %
отн.

з8 млн-Iаl0
7о отн

от0
до 40

св. 13 до
40

от0
до l53,3

l разряд
гсо 10528_

20|4

Фи",-
СlНв40

отOдо
lз

вкJIюч.

1l
млн-|+ 10 о/о

отн.

5,2
млн,l
+l0 о/о

отн,

l2,4 млн-1
* l0 9/о оТн

гсо 10528-
20|4

св,49,8 до
383

l/млн,
+l0 9/о оТн.

55 млн-'
+l0 %о оТн

96 млн-l + 10

7о отн.

от0
до l00

от0
до 383

l разряд
гсо l0528_

20l4

метилбензол
(толуол) (ClHB)

Фи""_
Czц-l00

l разряд

l разряд

l5
млн-l

+5% отн.

50 млнl + 5
0/о отн.

9,5
млн-l * l0

0/о mн.
l разряд

lразряд

от 0 до 49,8
включ. l разряд

св. 13 до
100

55



п должение таблицы А.4

мп_060_2023

Номинальное значение определяемого
компонента в ГС, пределы допускаемого

отклонения
,Щиапазон измерений

массовой
концентрации

, мг/мЗ
ГС Ngl ГС Nр2

Пределы
допускаемой

основной
погрешности
аттестации,

разряд

Номер ГС
по реестру
ГСо или
Источник

гс*

Тип
сенсора объемной доли,

уо
(млн,l)

Определяемый
компонент

пнг_
азот

0,095 млн,l + 5
0/о отн.

0,5
млн,l + 5
% отн.

0,95 млн-
1+5уо

отн.
l разряд

им-гп_158-
м-А2

ФИ"-
СзСьНз

(NCo)_l

0до l

млн '
от 0 до 7,24

2,6-
толуиленди-
изоцианат

СзСоНз
(NCO),

отOдо l1,74
пнг-
азот

0,23 млн,I +5 о/о 1,5 млн-l
+5уо
отн.

2,85 млн-
1+5уо

отн.
l разряд

гсо l0528_
201,4

ФИ"-
CbHsOH-

J
отOдо3 млн-l

1,9млн,|+50lо
отн.

5 млн'|
+5уо
отн.

9,5 млн-l
+5уо
отн.

l разряд
гсо 10528-

20114
от 0 до l0 млн'I от O до З9,1

пнг-
азот

Фи.,-
CoHsOH-

l0

от0
до

39,l

пнг-
а:}от

1,9млн,l+50lо
отн.

9,5 млн-1
+5уо
отн.

| разряд
гсо l0528-

20l4
отOдо
10 млн-|

55 млк-' +l0 %
отн

9б млн'|
+ l0 о/о оТн.

от0
до
l00

млн' от 10 до
t00 млн']

св.
39,l до

390

l/млн,
+l0 %
отн.

Фенол
Ct,HsOH

ФИ"-
CoHsOH-

l00

56

гс }lьз гс.}lъ4

отн.

5 млн'|
+5о/о
отн.от0

до
390



п должение таблицы А.4

мп_060_2023

номинальное значение
определяемого компонента в ГС,

пределы допускаемого отклоЕения
.Щиапазон измерений

объемной
доли, О/о

(млн-1)

массовой
концентрац

ии, мг/м"
ГС Nsl ГС N92 ГС Np3 ГС Ns4

Пределы
допускаемой

основной
погрешности
аттестации,

разряд

Номер ГС по
реестру ГСО
или Источник

гс*
Тип сенсора

компонент

от 0 до 10
млн-l

от 0 до 44,1
пнг-
азот

1,9
млн-l
+5о^
отн.

5 млн-|
!5о/о
отн.

аý
млн-|
+5оА
отн.

1разрядФИ"п-m-СвНtо-
10

от 0 до 100
млн-l

пнг-
,}зот

50
млн-|
+5оА
отн.

95
млн '

+5о/о
отн.

1 разряд
гсо 10528_

20l4
ФИ"п-m-СвНrо-

100

1,3-

диметилбензол
(м-ксилол)
(m-CBHro)

от 0 до 44,1
пнг_
flзoT

5 млн-|
+5оА
отн.

1разрядФИсп-о-СвНtо-
10

отOдо l0
млн-l

от 0 до 442

q5
млн '

+5оh
отн.

1разряд
гсо 10528-

2014
от 0 до 100

млн I

1,2-

диметилбензол
(о-ксилол)
(o-CBHro)

от 0 до 44,1
пнг-
азот

1,9
млн-|
+5уо
отЕ,

5 млн-l
+5уо
отн.

оý
-lмлн ,

t5o/o
отн.

1разряд
гсо 10528_

2014
от 0 до 10

млн-l

|,4-
диметилбензол
(п-ксилол) (р-

CBHro)

ФИ"п-р-СвНrо-
10

5,7

Определяемый

гсо 10528_
2014

от 0 до 442

9,5
млн-|
+5оh
отн.

1,9
млн-l
+5уо
отн.

9,5
-lмлн ,

+5о/о
отн.

гсо 10528-
20l4

пнг_
Еlзот

50
млн-|
+5о^
отн.

95
млн-|
+5оА
отн.

ФИсп-о-СвНtо-
100



п одолжение таблицы А,4

мп-060-2023

номинальное значение
определяемого компонента в Гс,

пределы допускаемого отrutонения
.Щиапазон измерений

гс }Jъl гс л!2 гс ]лъз

Пределы
допускаемой

основной
погрешности
аттестации,

разряд

Тип сенсора
объемной

доли, 0/о (млн'

')

массовой
концентрации

, мг/м3

Номер ГС по

реестру ГСО
или Источник

гс|

Определяемый
компонент

от 0 до l00
млн-l

от 0 до 442
пнг-
азот

млн,
+5уо
отн,

50 млн-
1+5уо

отн.

95 млн'
1+5уо

отн.
l разряд

гсо l0528-
20l4

ФИ--р-СвНrо-
l00

l ,4-диметилбензол
(п-ксилол) (р-

CBHIo)

от 0 до l8,3
пнг_
азот

1,5
млн '

+5уо
отн.

5 млн-'
+5уо
отн.

оý
млн-l
+5уо
отн,

lразряд гсо 105з4-
20l4

Оксид этилена
(СzНцО)

от 0 до 14,1
пнг-
азот

о qý

млн ,

+5уо
отн.

5 млн-'
+5уо
отн.

9,5
млн-|
+5уо
отн.

lразряд гсо l 0546_
z0\4ФИ--РНз- l 0

от 0 до l0
млн-lФосфин (РНз)

от 0 до l0
млн-l

от 0 до 5З,З
азот
пнг_

3,5
млн ,

+5уо
отн.

5 млн-|
+5уо
отн.

Микрогаз ФМ с
им-гп-97-м-

л2
ФИ*-СrоНгl0Нафталин СlоНв

от0
до 0,2
млн-]

отOдо
0,66

пнг-
азот

0,028
млн ,

+5уо
отн.

0,1
млн,
+5уо
отн.

0,19
млн,
+5уо
отн.

'I 
разряд

Микрогаз ФМ с
им-гп-l59-м-

л2

1,9
млн'
+5 уо
отн

lразряд
Микрогаз ФМ с
им-гп_l59_м_

А2

от0
до2
млн'

от0
до
6,6 св.

0,66 до
6,6

0,28
млн ,

+5уо
отн

1,0
млн ,

+5 уо
отн.

ФИ--Вrг2Бром (Brz)

58

ГС Np4

ФИ*-СzНдо-l0 от 0 до 
'l0

млн-l

аý
млн ,

+5уо
отн.

lразряд

св,
0,2 до

2
млн,



II олжение таблицы А.4

мп-Oб0-2023

,,Щиапазон измерений
Номинальное значение определяемого

компонента в ГС, пределы
допускаемого отклонения

массовой
концентраци

и, мг/м3
ГС N91 гс ль2 гс хьз ГС Ns4

Пределы
допускаемо
й основной
погрешнос

ти
аттестации,

разряд

Номер ГС по
реестру Гсо
или Источник

гс*
объемной

доли, О/о

(млн-l;

Определяемый
компонент

отOдо7l пнг-
азот

19 млн-!
+5о/о
отн.

50 млн'
| +5уо

отн.

95 млн-l
+5оh
отн,

гсо 10546-
2014ФИ"-NНз-l00 от 0 до 100

млн-l

500
млн-l
I5o/o
отн.

950 млн-
| +5уо

отн,
l разряд

гсо 1054б-
201'4

от 0 до 710
пнг_
азот

95 млн-l
+5уо
отн.

ФИ",-NНз-
t 000

от 0 до 1000
-lMJlH

Аммиак 0',IНз)

5 млн-l
+5уо
отн.

9,5 млн-l
+5уо
отн.

1 разряд
гсо 10537_

2014от 0 до 25,8
пнг_
а:}от

0,38
млн-| + 5
Уо отн,

ФИ"п-СzНsSН-
10

от 0 до 10
млн-l

от 0 до 51,б
пнг_
азот

1,9 млн'l
+5уо
отн.

10 млн-
| +5уо

отн.

19 млн-|
+5оА
отн,

l разряд
гсо 105з7_

2о14
ФИ",-СzНsSН-

20

Этантиол
(этилмеркаптан)

(CzHsSH)

пнг_
азот

0,38
млн-l + 5

%о отн.

5 млн-l
+5уо
отн.

9,5 млн-l
+5уо
отн.

l разряд
гсо 10537-

20l4
от 0 до 10

млн-l
отOдо20ФИ.п-СНзSН-

10

aвот
п}{г- 1,9 млн-l

*5уо
отн.

l0 млн-
| +5уо

отн.

l9 млн-l
r5o/o
отн.

гсо l0537-
2014

отOдо20
млн,l

отOдо40ФИ"п-СНзSН-
20

метантиол
(метилмеркаптан)

(СНзSН)

50 млн'
| +5уо

отн.

95 млн'l
+5о/о
отн,

l разряд
гсо l05з4-

2о14от 0 до 366
пнг-
азот

l2 млн-l
+5уо
отн.

от 0 до l00
млн-|

этилацетат
(CqHBOz)

59

Тип сенсора

l разряд

отOдо20
млн-l

1разряд

ФИсп-СаНвОz-
100



Il должение таблицы А.4

мп_060-202з

Определяемый
компонент

Тип сенсора

.Щиапазон измерений
Номинальное значеЕие определяемого

компонента в ГС, пределы
допускаемого откJIонения

Пределы
допускаемой

основной
погрешности
аттестации,

разряд

Номер ГС
по реестру
ГСо или
Источник

гс*
объемной
доttи, Yо
(млн-l)

массовой
концентра
ции, мг/м3

Гс Ngl гс },l!2 гс ]Фз гс лф4

Бутилацетат
(CcHrzOz)

ФИ"п-СоНrzОz-
50

отOдо
50 млн-|

отOдо
241,5

пнг_
азот

4,75 млн-|
+ 5 о% отн.

25 млн-
| +5уо

отн.

47,5
млн-l + 5

7о отн.
1разряд

гсо
10534-2014

ФИсп-СьНrzоu -
100

от 0 до l00
млн-l

от 0 до 483
пнг_
азот

9,5 млн'l
+ 5 9/о отн.

50 млн-
| +5уо

отн.

95 млн-|
+5уо
отн.

1разряд
гсо

10534-2014

Пропилен
(пропен) СзНь

ФИ"п-СзНь-10
от 0 до l0

млн-l
отOдо

1,1,5

пнг_
азот

0,38 млн-|
+ 5 о/о оТн.

5 млн-l
+5уо
отн.

9,5 млн-l
+5%
отн.

0 разряд гсо
l05з9-20l4

ФИоп-СзНо-
l00

от 0 до 100
млн-l от 0 до 175

пнг_
азот

9,5 млн'l
+ 5 9/о отн.

50 млн-
| +5уо

отн,

95 млн-l
+5уо
отн.

0 разряд гсо
10539_2014

ФИ.п-СзНо-
300

от 0 до 300
мля'I

от 0 до 56l пнг_
азот

47,5 млн-l
+ 5 о% отя.

285 млн-
l+5%

отн.
0 разряд

гсо
10539-2014

2,3-дитиабутан
(лиметиллисульф

ид) CzHcSz

ФИ"п-СzНьSz-2
отOдо2

млн-l
от 0 до 7,8

пнг-
азот

0,33 млн-|
+ 5 о/о отн.

l млн'l
*5о/о
отн,

1,9
млн-l + 5

о/о отн.
l разряд

Микрогаз
ФМ с ИМ-
гп_77_м_

А2

ФИ"п-СzНьSz-
l0

от 0 до l0
млн-l

отOдо
з9,2

пнг_
азот

1,9 млн-l
+ 5 7о отн.

5 млн-l
+5уо
отн.

9,5 млн'l
*, 5 о/о

отн.
1 разряд

Микрогаз
ФМ с ИМ-
гп_77-м_

л2

60

150
млн-l
+5оh
отн.



ll лжение таблицы А.4

мп-060_2023

Определяемый
компонент

,Щиапазон измерений
Номинальное значение определяемого

компонента в ГС, пределы
догryскаемого отклонения

Пределы
допускаемой

основной
погрешности
аттестации,

разряд

Номер ГС по

реестру ГСО
или

Источник
гс*

объемной
доли, О/о (млв-

')

массовой
концентрации

, мг/м3
гс м1 ГС Ns2 ГС Np3

гс
.I!b4

2,5-фурандион
(малеиновый

ангидрид) ClHzOз

ФИ*-СлНzоз-3 отOдо3млн-l от 0 до l2,2
пнг-
лiот

0,23 млн'
|+5о/о

отн.

2,85
млн ,

+5уо
отн,

lразряд
Микрогаз
ФМ с ИМ-

врз-5-м-Аl

ФИ--СлНzоуl0
от 0 до l0

млн'l
от 0 до 40,8

пнг-
азот

1,9 млн-l
!5о/о
отн.

5 млн-'
+5уо
отн.

9,5
млн-l
+5уо
отн.

М икрогаз
ФМ с ИМ-

врз-5-м-Аl

.Щисульфил
углерода

(сероуглерод) (CSz)
ФИ*-СS:-l0

отOдо l0
млн-|

отOдо31,7
пнг-
азот

0,95 млн'
|+5уо
отн.

5 млн''
+5уо
отн.

9,5
млн-l
+5уо
отн.

гсо l05з7_
20l4

Дцетонитрил
(СzНзN)

ФИ"гСч НзN- l 0
от0

до l0
млн'l

от0
доб
млн , от0

до
17,l

отOдо
l0,2

пнг-
азот

0,8 млн-|
*5о/о
отн.

3 млн-|
+5уо
отн.

млн ,

+5о/о
отн,

l разряд
гсо l0534-

z0l4

отб
до l0
млн'I

св.
l0,2 до
l7,l

6,2
млн'l

+5уо
отн.

8

млн-|
+5уо
отн.

9,8 млн-l
+5уо
отн.

l разряд
гсо l0534_

z014

Циклогексан
(CoHrz)

ФИ*-СьНrr l00
от 0 до l00

млн-|
от 0 до 350

пнг-
азот

l9 млн-|
+5уо
отн.

50 млн-l
+5уо
отн.

95
млн ,

+5уо
отн.

lразряд гсо l0534_
20l4

1,3-бралиен
(дивинил) (ClHb)

ФИ,гСлНь-500
от 0 до 500

млн-|
отOдоll25 пнг_

азот

47,5
млн,l+ 5

0/о отн.

250 млн'l
+5о/о
отн.

475
млн'l
+5уо
отн.

0 разряд

бl

Тип сенсора

1,5 млн'|
*. 5 о/о

отн.

l разряд

lразряд

гсо l05з9_
2014



п одолж ение таблицы А,4

мп-060-202з

Определяем
ый

компонент
Тип сенсора

,Щиапазон измерений
Номинальное значение определяемого

компонента в ГС, пределы допускаемого
отклонения

Пределы
допускаемой

основной
погрешности
аттестации,

разряд

Номер ГС по
реестру ГСО

или
Источник

гс|объемной доли,
% (млн-l)

массовой
концеЕтрации,

мг/м]
ГС Ne2 ГС Ns3

,Щимsтилсул
ьфид CzHbS

ФИ"-
CzHoS -5

от0
до5
млн-|

от0
доl
млн , от0

до
|2,9

отOдо
l0,2

ПНГ-азот
0,05 млн-l
+ 5 0/о отн.

0,5 млн-|
+5уо
отн,

0,99
млн-l + 5
0/o отн.

l разряд
гсо l05з7-

z0l4

oTl
до

)млн ,

св. l0,2
до l 7,1

1,5

млн,
+5уо
отн.

,ý
млн-|

+ 5 0Z отн.

4,15
млн-|
+5уо
отн.

lразряд гсо l05з7-
20l4

ФИ*- CzHoS -

l00
от 0 до l00

млн'l
от 0 до 25Е ПНГ-азот

l9 млнJ
+ 5 0/о отн.

50 млн-|
+5уо
отн.

95 млн-l
* 5 Уо отн.

гсо l0537-
20l4

н-гексан
(CoHll)

ФИ*-СьНrл-
l000

от 0 до 1000
млн-|

от 0 до 3584 ПНГ-азот
79 млн-l

+ 5 0/о отн.

500 млн-
| +5уо

отн.

950 млн'I
+ 5 0/о отн

lразряд гсо 10540-
20l4

Арсин АsНз

ФИ*-АsНз -3 отOдо3 млн'| от 0 до 9,7 ПНГ-азот
0,095 млн-|
+ 5 7о отн.

1,5 млн'|
+5уо
отн.

2,85 млн'|
* 5 0/о отн.

0 разряд
гсо l0545_

zol4

ФИ*-АsНз -

l0 от 0 до l0 млн-| от 0 до 32,4 ПНГ-азот
0,95 млн'l
* 5 0/о отн.

5 млн'|
+5уо
отн.

9,5 млн-l
* 5 о% отн.

0 разряд
гсо l0545_

20|4

этилен Сzнц

ФИ*- CzHl -

з00
от 0 до 300

млн-l
от 0 до 35l П Н Г-азот

l9 млн'|
+ 5 0/о отн

l 50 млн-
| +5о/о

отн.

285 млн'l
+ 5 0/о отн

l разряд
гсо l0540_

20l'4

ФИ."- C:Hl -

l800
от 0 до l800

млн-l
от 0 до 2l06 ПНГ-азот

79 млн-l
+ 5 0/о отн

500 млн-
| +5уо

отн,

950 млн-!
+ 5 о/о отн.

l разряд
гсо 10540_

20l4

62

гс }lъ4ГС Nsl

l разряд



п жение таблицы А.4

мп_060_202з

.,Щиапазон измерений

гс м2 гс Jtз ГС N94

Пределы
допускаемой

основной
погрешности
аттестации,

разряд

Номер ГС
по реестру
ГСо или
Источник

гс,r
объемной

доли, О% (млн-

')

массовой
концентац

ии, мг/мЗ

Тип сенсораОпределяемы
й компонент

47,5 млн'
|+5уо
отн.

250 млн-|
* 5 0/о отн.

lразряд гсо 10540-
2014ПНГ-азотот 0 до 500

млн-l

от 0 до 8334 ПНГ-азот
95 млн-l
+5уо
отн.

l000 млн'l
+ 5 0/о отн.

l900 млн'l
* 5 0й отн.

l разряд
гсо 10540_

20l4ФИ*-СzНlь-2000
от 0 до 2000

млн-|

н-гептан
(ClHro)

от 0 до 22,1 ПНГ-азот
0,6 млн'I
+5уо
отн.

9,5 млн-|
+ 5 0% отн.

l разряд
гсо l0534-

20l4
от 0 до l0

млн-l
ФИ.гСзНlN- l0

0,47 млн'
|+5оА

отн.

5 млн,l + 5
о% отн.

9,5 млн-|
+ 5 о/о отн.

l разряд

Микрогаз
ФМ с ИМ-
гп-l29-о-

л2

mOдо l0
млн'l

отOдо l9,1
ПНГ-азот

ФИ*-СНzоz-l0
Муравьиная

кислота
(CHzOz)

5 млн,l + 5
о/о отн.

9,5 млн'|
* 5 о/о отн.

l разряд
гсо 10549_

20l4ПНГ-азот
0,6 млн'I
+5уо
отн.

Фис"-р-
SFb- l0

отOдо l0
млн-l

0,6 млн-|
+5уо
отн.

5 млн-I + 5
0Z отн.

9,5 млн-|
* 5 0/o отн.

гсо l0549_
20l,4

от0
до
l0

млн-|

от0
до

12,1б
ПНГ-азот

55
млн-l +5Уо

отн

96
млн-l *5 о/о

отн.

гсо 10549_
20l4

от0
до l00
млн-|

m0
до
608

от
|2,1б
до
608

|,|

млн-|
+5

7о отн.

Фи",,-р-
SFo- l00

Гексафторил
серы SFb

Номинальное значение определяемого
компонента в ГС, пределы доrryскаемого

отклонения

ГС Npl

475 млн-l
+ 5 0/о отн.

от 0 до 2084ФИ--С,lНrо-500

5 млн,| + 5
Yо отн.

Акрилонитри
л (СзНзN)

от 0 до l2,1б

lразряд

lразряд

ml0
до
l00

млн ,

бз



п жеЕие таблицы А.4

мп_060-2023

Определяемый
компонент

Тип сенсора

номипальное значение
определяемого компонента в ГС,

пределы допускаемого откJIонения
Пределы

допускаемой
основной

погрешЕости
атгестации,

разряд

Номер ГС по
реестру ГСО
или Источник

гс*
объемной

доли, 7о (млн-

')

массовой
концентраци

и, мг/м"
ГС Nel гс м2 гс Jtз ГС Ns4

2-пропанон
(ачетон) (СзНоО)

ФИ"п-СзНоо-
1000

от 0 до 1000
млн l от 0 ,цо 24l 5

пнг_
азот

76 млн-
|+5уо

отн.

500
млн'l
+5уо
отн.

950
млн-l
+5уо
отн.

l разряд

l ,2-дихлорэтан
(СzНцСlz)

ФИ"п-СzНлСlz-
20

отOдо20
млн-|

от 0 до 82,3
пнг-
азот

1,9
млн-l
+5уо
отн.

l9 млн-
| +5о/о
отя.

1разряд

этилцеллозольв
(2-этоксиэтанол)

СцНrооч

ФИсп-СаНrооz-
20

отOдо20
млн _l отOдо75 пнг-

азот

1,9
млн-I
!5о/о
отн.

l0 млн-
| +5о/о

отн.

19 млн-
| +5уо

отн,
l разряд

Микрогаз ФМ
с ИМ-ГП-93-

о-л2

,Щиметиловый
эфир (CzHoO)

ФИ*-СzНьо-
500

от 0 до 500
млн-|

от 0 до 958
пнг-
азот

95 млн-
|+5Vо

отн.

250млн
4 +5уо

отн.

475
млн-|
+5о^
отн.

1разряд
гсо 10534_

2014

64

,Щиапазоя измерений

гсо 10534-
2014

гсо 10549-
20l4

10 млн'
| +5уо

отн,



Окончание таблицы А.4

мп-060_202з

Определяемый
компонент

Тип сенсора

номинальное значение
определяемого компонента в ГС,

пределы допускаемого отк.понения

Пределы
допускаемой

осЕовной
погрешности
аттестации,

разряд

Номер ГС по
реестру Гсо
или Источник

гс*объемной доли,
7о (млн-l)

массовой
концентраци,]

и, мг/м-
гс ].l!2

2-метилпропан
(изобуган)
(i-ClHro)

ФИ"п-i-
CaHlo-1000

от 0 до 1000
млн-|

от 0 до 2417
пнг_
азот

95
млн ,

+5уо
отн.

500
млн-l
+5уо
отн.

950
-lмлн ,

+5уо
отн,

l разряд

2-метил-l -

пропанол
(изобутанол)
(i-СлНчОН)

Фисп_i-
CaHqOH-20

от 0 до б 1,6
пнг_
азот

2,85
млн-l
+5уо
отн.

l0
млн'l
*5о/о
отн.

l9
млн-l
+5о^
отн.

l разряд
гсо 10534-

20l4

Щиклогексанон
(CoHroO)

ФИ"п-
CoHro0-20

от 0 до 20 млн-| отOдо70 пнг-
азот

1,9
млн-l
+5уо

l0
млн-l
+5уо

l9
млн-!
+5уо

l разряд
гсо 10534_

2ol4

2-бутанон (МЭК)
(ClHBO)

ФИ"п-
СаНво-500

от0
500

млн ,

отOдо
60 млн-l
включ, от0

до
l500

от0
до
l80

пнг_
азот

3,85
млн'l
+5уо

з0
млн,
+5уо

57
млн ,

+5уо
l разряд

гсо 10534_
20|4

св.60
до 500
млн-l

св.
l80
до

l500

47,5
млн ,

+5уо
отн.

250
млн ,

+5уо
отн,

l разряд
гсо l0534_

2014

Тетраэтилортосили
кат (TEOS)
(CBHzoOlSi)

от 0 до l0 млн-l от 0 до 8б,6
пнг_
азот

1,9
млн-!
+5уо

5 млн-l
+5уо

аý
млн,I
*5о/о

l разряд

Микрогаз ФМ
с им_врз-з_

м_А2

Акролеин СзНлО от 0 до 24,9
пнг-
aвот

1,9
млн,l
+5уо

5 млн-'
+5о/о

qý
_lмлн ,

+5о/о
l разряд

гсо l05з4-
2014

+ _ Источником ГС можgг являться баллон ГСо с использованием генератора ГГС-03-03, генераторы газовых смесей - модели Т703 (д.гlя получения

ГС озона в возлухе), источники микропотоков газов и паров (ИМ-ГП), источники микропотоков газов и пара ИМ-ВРЗ и источники микропотоков
паров ИМ-РТ в комплекте с термод и нны м ом, име -Ми газ-ФМ

65

.Щиапазон измерений

гс }l!3 ГС N94ГС Nsl

гсо l0540-
2014

от 0 до 20 млн-l

475
млн ,

+5уо
отн.

ФИ"п-
СвНzооцSi-

l0

от 0 до l0 млн-lФИ"п-
СзНао-l0



Номина.llьное значение определяемого
компонента в ГС, пределы допускаемого

откJIонения.Щиапазон
измерений

гс льl ГС Na2 гс Jtз

Пределы
допускаемой

основной
погрешности
атIестации,

разряд

Номер ГС по
реестру ГСО
или Источник

гс*
Тип сенсора

отOдо4,0%
(от 0 до

l00 % нкпр)
ПНГ-азот 2,0о/о+5Уо

отII
з,8уо+5уо

отн
1 разряд гсо 10540-2014ПП.-Нz-100

отOдо2,0%
(от 0 до

50 % нкпр)
ПНГ-воздух

1,0уо + 5 уо 1,9 %+ 5 уо l разряд гсо 10540-20l4ПП",.Ilz-50

отOдо20% 10уо+5о/о
отн.

19Yo+5Yo
отн.

l разряд гсо 10540-2014

Волорол (Hz)

ПП"-Нz-20 %

от 0 до 4,4 %о

(от 0 ло l00 %
нкпр)

ПНГ-азот 2,2О/о+5О/о 4,0оА+5%
отн.

1разряд гсо 10597-20l5ПП-,-СНц-l00

ПНГ-воздух
|,|О/о+5О/о

отII
2,1 уо+5уо

отн
l разряд гсо l0599_20l5ПП"п-СНл-50Т

о"r 0 до 2,2 Уо
(отOдо50%

нкпр)
от 0 до 2,2 Уо

(отOдо50%
нкпр)

|,1 Уо+ 5О/о 2,1 о/о+5Уо
l разряд гсо 10599_20l5ПП"п-СНц-50

Метан (СН+)

ПНГ-азот
1,15%+5

%
2,1о/о+5Yо 1разряд гсо l0597_20l5ПП"п-СzНа-l00

отOдо2,3%
(от 0 до l00 %

нкпр)

ПНГ-воздух 0,6%+5% 1,1 уо+ 5 % l разряд гсо l0597-2015ПП"п-СzНц-50
0 до 1,15 %

(отOло50%
нкпр)

Этилен (С2На)

Таблица А.5 - Технические характеристики ГС, используемых при проведении поверки газоаЕализаторов с пол)rпроводниковым
пп

мп_060_2023

66

Определяемый
компонеlIт

отн. отн.

ПНГ-азот

отн.

ПI IГ-воздух
отн. отн.



п должение таблицы А.5

мп-060-2023

Определяемый
компонент

Тип сенсора .Щиапазон
измерений

Пределы
допускаемой

основной
погрешности
аттестации,

разряд

Номер ГС по
реестру ГСО
или Источник

гс*гс Jtl ГС Nq2 гс мз

Пропан (СзНв)

ПП"п-СзНв-l00
0 до 1"7 О/о

(от 0 до l00 %
нкпр)

ПНГ-азот 0,85%+5
о/о отн.

1,6О/о+5О/о
отн.

l разряд гсо 10597-2015

ПП"u-СзНв-50Т
от 0 до 0,85 %

(от 0 до
50 % нкпр)

ПНГ-воздух
0,4%+5%

отн
0,8%+5%

о,гн
l разряд гсо l0599-20l5

ПП"п-СзНв-50
от 0 до 0,85 %
(отOло50%

нкпр)
ПНГ-воздух

0,4О/о+5О/о
отн.

0,8уо+5%
о,гн

1разряд гсо l0599_2015

н-бlтан (ClHro)

ПП"п-СqНrо-100
от 0 до 1,4 7о

(от 0 до 100 %
нкпр)

ПНГ-азот 0,7%+5уо
отн.

1,з уо+ 5 %
отн

l разряд гсо l0540-20l4

ПП"п-СсНrо-50
отOдо0,7%
(отOдо50%

нкпр)
ПНГ-воздух 0,35%+5

7о отн.
0,6Yо+5о/о

отн
1 разряд гсо l0540-2014

ПП"п-СаНв-100
от 0 до 1,6 %о

(от 0 ло 100 %
нкпр)

ПНГ-азот
|,5О/о+5Уо

отн.
l разряд гсо l0540_20l4

от 0 до 0,8 7о
(от 0 до

50 % нкпр)
ПНГ-воздух

0,4%+5уо
отн

0,75 о/о + 5
ой отн.

l разряд гсо 10540_20l4

6,7

Номина.тьное значение определяемого
компонента в ГС, пределы допускаемого

отклонения

0,8%+ 5%
отн.

ПП"п-СцНв-50

1_бутен (СаНф



п должение таблицы А,5

мп_060-202з

гс ль2 гс.I!!з

Пределы
допускаемой

основной
погрешности
атгестации,

разряд

Номер ГС по
реестру ГСО
или Источник

гс*

.Щиапазон
измерений

гс JФl

Тип сенсораОпределяемый
компонент

'1,,2уо+5уо
()тII

1разрядПНГ-азот
0,65 уо + 5

о/о отн.
ППсп-i-СцН ro-

l00

от 0 до 1,30 %
(от 0 ло 100 %

нкпр)
0,6l%+5

Yо отн.
l разрядПНГ-воздух 0,32 о/о + 5

7о отн.П[]"u-i-СцН lo-50
от 0 до 0,б5 %
(отOдо50%

нкпр)

2-метилпропан
(изобщан) (i-

CqHro)

1 разряд гсо l0540_20l4ПНГ-азот
0,55%+5

о/о отн.
1,0о/о+5%

()тнПП.п-СsНrz-100
отOдо 1,1 %

(от 0 ло l00 %
нкпр)

1 разряд гсо 10540_20l4ПНГ-воздrх 0,25 о/о + 5
7о отн.

0,5О/о+5О/о
отII

от 0 до 0,55 %
(отOло50%

нкпр)

н-пентан (CsHlz)

ППсп-СsН rz-50

l разряд гсо 10540-2014ПНГ-азот 0,7%+5%
oTtI

1,3oA+5Yo
()тII

отOдо 1,4 %
(от 0 до

l00 % нкпр)
ПП"п-СsНrо- l00

1разряд гсо l0540-20l4ПНГ-воздух
0,35%+5

7о отн.
0,6уо+5уо

отн.

от 0 до 0,7 7о
(отOло50%

нкпр)

Щиклопентан
(CsHro)

ПП"п-СsНrо-50

гсо l0540_20l40,5О/о+5Уо
отII

0,95 уо+ 5

Yо отн.
l разряд

отOдо 1,0 %
(от 0 ло 100 %

нкпр)
ПНГ-азотПП"п-СьНlц-100

0,25 уо+ 5
о/о отн.

0,47 уо + 5
Yо отн.

1 разряд гсо l0540_2014
от 0 до 0,5 7о

(отOдо50%
нкпр)

ПНГ-воздухПП"п-СьНrа-50

68

Номинальное значение опредеJuIемого
компонента в ГС, пределы допускаемого

отклонения

гсо 10540-2014

гсо l0540-20l4

н-гексан (СбНrл)



п олжеЕие таблицы А.5

мп-0б0-2023

Определяемый
компонент

Тип сенсора .Щиапазон
измерений

Номинальное значение определrемого
компонента в ГС, прделы допускаемого

отклонения

Пределы
допускаемой

основной
погрешности
аттестации,

разряд

Номер ГС по
реестру ГСО
или Источник

гс*гс Jt2

Щиклогексан
(CbHrz)

ПП"п-СоНrz-100 ПНГ-азот
0,5оА+5уо

отн
l разряд гсо 10540-2014

ПП"u-СьНlz-50
от 0 до 0,5 7о
(отOдо50%

нкпр)
ПНГ-воздух

0,25 уо+ 5
о/о отн.

0,47 о/о+ 5

7о отн.
1 разряд гсо l0540-2014

ПП*-СzНс-100
,от 0 до 2,4 Yо

(от 0 до
l00 % нкпр)

ПНГ-азот
|,2%+ 5 о^

отн
2,3Уо+5О/о

отн
l разряд гсо 10540_20l4

ПП"п-СzНь-50
отOдо1,2%
(отOло50%

нкпр)
ПНГ-воздlх 0,6О/о+5О/о

отн
|,1 уо+ 5 уо

отн
l разряд гсо l0540-20l4

Метанол
(СНзОН) ПП.п-СНзоН-50

отOдо3,0%
(отOло50%

нкпр)
ПНГ-воздух

1,5 уо+ 5 %
отн

2,85 у" + 5
о% отн.

l разряд гсо l0540-20l4

ПП"п-СьНь-100
от 0 до 1,2 %о

(от 0 до l00 %
нкпр)

ПНГ-азот
0,6о/о+5Yо

отн.
1,1 о/о+5о/о

оl,н
l разряд гсо l0540-2014

ПП"п -СоНь-50
отOдо0,6%
(отOдо50%

нкпр)
ПНГ-воздух

0,3О/о+5О/о
()Tll

0,5'7 уо+ 5
%о отн.

1разряд гсо l0540-20l4

69

гс J\ьзгс.Nъ1

0,95 уо + 5

Yо oTtl.

отOдо 1,0 7о
(от 0 ло l00 %

нкпр)

Этан (CzHb)

Бензол (СьНь)



п олжение таблицы А.5

мп_060-2023

Определяемый
компонент

.Щиапазон
измерений

Номинальное значение определяемого
компонеЕта в ГС, пределы допускаемого

откJIонения

Пределы
допускаемой

основной
погрешности
атгестации,

разряд

Номер ГС по
реестру ГСО
или Источник

гс+гс льl гс Jф2 гс льз

Пропилен
(пропен) (СзНь)

ПП"п-СзНо-100 ПНГ-азот
|,0Yо+5О/о

отн.
|,9уо+5о/о

отн
l разряд гсо l0540-2014

ПП"п-СзНь-50 ПНГ-воздух
0,5о^+5уо

отн.
0,95 уо + 5

7о отн.
l разряд гсо l0540-20l4

Этанол
(CzHsOH)

ПП.п-СzНsоН-
50

возд}х -
1,45%+5

7о отн.
1разряд гсо 10534-20l4

н-гептан (c?H16)

ПП"п-СrНrь-100
от 0 до 0,85 %
(от 0 ло l00 %

нкпр
ПНГ-азот

0,425 о^ + 5

7о отн.
0,8%+5оh

отн.
1 разр"д гсо l0540_20l4

ПП.п-СzНrо-50 ПНГ-воздlх
0,21 %+ 5

о/o отн.
0,4Оh+5Уо

отн
1разряд гсо l0540_20l4

Оксид этилена
(CzHaO)

ПП.п-СzНцо-100
отOдо2,6%

(от 0 до
l00 % нкпр

ПНГ-азот
|,зуо+5О/о

отн.
),ý|9+5О/о

отн
l разряд гсо l0540-20l4

ПП"п-СzНqо-50
от 0 до 1,3 %
(отOдо50%

нкпр
ПНГ-воздух

0,65%+5
7о отн.

1,2уо+5о/о
отн

l разряд гсо l0540-20l4

2-пропанон
(ацетон)
(СзНьО)

ПП"п-СзНьо-50
от 0 до 1,25 %
(отOло50%

нкпр)
ПНГ-воздц

0,625 % + 5

7о отн.
12%+5%

отн.
1разряд гсо l05з4-2014

70

Тип сенсора

от 0 до 2,0 7о
(от 0 до

l00 % нкпр)
отOдо1,0%

(от 0 до
50 % нкпр)

от 0 до 1,50 %о

(отOло50%
нкпр)

0"l5 Уо + 5
% отн.

от 0 до 0,425 %
(отOдо50%

нкпр)



п должение таблицы А.5

мп_0б0-2023

Номинальное значение определяемого
компонента в ГС, пределы допускаемого

откJIонения

ГС Np2 гс }l!з

Пределы
допускаемой

основной
погрешности
аттестации,

разряд

Номер ГС по
реестру ГСО
или Источник

гс*

,Щиапазон
измерений

ГС Nsl

Тип сенсора
Определяемый

компонент

ПНГ-азот 0,8о/о+5%
отII

1,5уо+5уо
отн.

1 разряд гсо 10540-2014
отOдо 1,б %о

(от 0 до
100 % нкпр)

ПП",-i-СдНв-l00

0,75%+5
Уо отн.

l разряд гсо 10540-20l4ПНГ-воздlх 0,4о/о+5оА
ППс,гi-СqНв-50

отOдо0,8%
(отOдо50%

нкпр)

1,5о^+5%
отн.

1 разряд гсо l0540_2014ПНГ-азот 0,85%+5
о% отн.ПП"п-СsНв-100

от 0 до 1,7 %о

(от 0 до 100 %
нкпр)

ПНГ-воздух 0,425 о/о + 5
о% отн.

0,80%+5
ой отн.

гсо l0540-2014
от 0 до 0,85 %
(отOдо50%

нкпр)

1,15%+5
ой отн.

2,1 оА+5%
отн

l разряд гсо !0540-20l4
от 0 до 2,30 %
(от 0 ло l00 %

нкпр)
ПНГ-азотППсп-СzНz-100Ацетилев (C2Hu)

1,3 %+ 5 уо
отн

1разряд гсо 10534_20l4ПНГ-воздух
0,7%+5о^

отн.ПП",,-СзНзN-50Акрилонптрил
(СзНзN)

,7|

отн.

2-метилпропен
(изобlтилен) (i

С+Нв)

1 разрядППсп-СsНв-50

2-метил-1,3-
бутадиен

(изопрен) (CsHB)

от 0 до 1.4 %
(отOло50%

нкпр)



п должение таблицы А.5

мп_060_2023

Определяемый
компонент

Тип сенсора .Щиапазон
измерений

Номинальное значение определяемого
компонента в ГС, пределы допускаемого

отклонения

Пределы
допускаемой

основной
погрешности
аттестации,

разряд

Номер ГС по
реестру ГСО
или Источник

гс*гс }lbl гс ]Ф2 ГС }l'ý3

метилбензол
(толуол) (CzHO

ПП*-СlНr100
от 0 до 1,0 7о

(от 0 до l00 %
нкпр)

0,5о/о+5Yо
отн

0,95%+5
Уо отн.

1разряд гсо 10528_2014

ПП"п-СzНв-50
отOдо0,5%
(отOло50%

нкпр)
ПНГ-воздух

0,25 %+ 5
ой отн.

1разряд гсо l0528_20l4

этилбензол
СвН lo

ПП*- CBHro-
37,5т

от 0 до 0,3 7о

(от 0 до
37,5 % нкпр)

ПНГ-воздух
0,15 %+ 5

%о отн.
0,2'75 %+ 5

oZ отн.
l разряд гсо l0528_20l4

н-октан (CBHrB) ПП"п-СвН rB-50

отOдо0,4%
(отOло50%

нкпр)
ПНГ-воздух

0,2уо+5уо
(,)тн

0,38%+5
7о отн,

1 разряд гсо l0540_2014

этилацетат
(CaHBOz)

ПП.п-СqНвоz-50
отOдо 1,0 %о

(отOло50%
нкпр)

0,5%+5уо
отн

0,95 %+ 5

%о отн.
l разряд гсо 105з4_20l4

Бутилацетат
CoHru Oz

ПП"п-СоНtzОz-
25т

отOдо0,3%
(от 0 до

25 % нкпр)
ПНГ-воздух

0,15%+5
0% отн.

0,28 о/о + 5
%о отн.

гсо 10534_20l4

1,3-бдалиен
(дивинил)

(ClHb)
ПП.п-СцНо-50

от 0 до 0,7 %о

(отOло50%
нкпр)

ПНГ-воздух
0,35%+5

о/о oTll.
0,66 о/о + 5

Уо отн.
гсо 10540_20l4

1,2-дихлорэтан
(CztI+Clz)

ППсп-СzНцСlz-
50

ПНГ-воздух
1,55%+5

о/о отн.
2,9о/о+5Yо l разряд гсо 10549_2014

Диметил-
сульфид (CzHoS)

ПП.п-СzНьS-50
отOдо 1,1 %
(отOдо50%

нкпр)
ПНГ-воздух

0,55%+5
о% отн.

1,0о/о+5Yо
отн.

l разряд гсо 10540_2014

,72

ПНГ-азот

0,4,15 % + 5
7о отн.

ПНГ-воздух

l разряд

1разряд

отн.

от 0 до 3,1 7о

(отOдо50%
нкпр)



lI одолжение таблицы А.5

мп_060_202з

Определяемый
компонент

Тип сенсора .Щиапазон
измерений

Номинальное значение определяемого
компонента в ГС, пределы допускаемого

отклонения

Пределы
допускаемой

основной
пофешности
аттестации,

разряд

Номер ГС по
реестру ГСО
или Источник

гс*гс J,фl ГС Ng2

1-гексен (CoHlz) ПП",'-СоНrz-50
от 0 до 0,6 7о

(от 0 до
50 % нкпр)

0,з уо+ 5 %
отн.

0,57 у" + 5
7о отн.

l разряд гсо l0540-20l4

2-бутанол (втор-
бутанол) sec-

СлНqоН

ППсп-Sес-
СцНqоН-31,2Т

от 0 до 0,5 7о
(от 0 до

з1,2 % нкпр)
ПНГ-воздlх

0,475 у" + 5
7о отн.

1разряд гсо !05з4_20l4

Винилхлорид
(СzНзСl) ПП"п-СzНзС1-50

от 0 до 1,8 %о

(от 0 до
50 % нкпр)

ПНГ-воздр
0,9о^+5уо

отн
1,7| уо + 5

о/о отн.
гсо 10540-20l4

Щиклопропан
(СзНо)

ППсп-СзНо-100
от 0 до 2,4 О/о

(от 0 до
100 % нкпр)

ПНГ-азот
1t2%+ 5уо

отн.
2,зуо+5%

отн
1разряд гсо 10540-20l4

ППсп-СзНо-50
от 0 до 1,2 %о

(от 0 до
50 % нкпр)

ПНГ-воздух
0,6%+5%

отн
1,1 оh+ 5 %

oTIl
1разряд гсо 10540_2014

.Щиметиловый
эфир (CzHoO)

ПП"п-СzНоо-50
от 0 до 1,35 %

(от 0 до
50 % нкпр)

ПНГ-воздух
0,6,7 %+ 5

7о отн,
1,з %+ 5%

отн
l разряд гсо l0534_2014

,Щиэтиловый
эфир (ClHIoO)

ПП"п-СqНrоо-50
от 0 до 0,85 %

(от 0 до
50 % нкпр)

ПНГ-воздух
0,425 оА + 5

о% отн.
0,8о/о+5о/о

отн
1разряд гсо l0534_2014

Оксид
пропилена

(СзНсО)
ПП.п-СзНоо-50

от 0 до 0,95 %
(от 0 до

50 % нкпр)
ПНГ-воздух

0,475 % + 5
oZ отн.

0,9оА+5уо
отн

1разряд гсо l0534-2014

Хлорбензол
CoHsCl

ПП.п-СоНsСl-
з8,4т

отOдо0,5%
(от 0 до

38,4 % нкпр)
ПНГ-воздух

0,25 уо+ 5

7о отн.
0,4,75 % + 5

%о отн.
1 разряд гсо 10549_20l4

,7з

гс Jlьз

ПНГ-воздух

0,25 о/о + 5

%о отн.

1 разряд



п олжение таблицы А.5

мп-060-2023

Определяемый
компонент

Тип сенсора
,Щиапазон
измереяий

Номинальное значение опредеJuемого
компонента в ГС, пределы допускаемого

отклонения

Пределы
допускаемой

основной
погрешности
аттестации,

разряд

Номер ГС по
реестру ГСО
или Источник

гс*гс Jtl ГС N92 гс мз

ПП"п-СцНво-50
от 0 до 0,75 %

ПНГ-воздух
0,7| уо+ 5

о/o отн.
1 разряд гсо l0534_20l4

ППсп-tеrt-
ClHqOH-50

от 0 до 0,9 О/o

(от 0 до
50 % нкпр)

ПНГ-воздух
0,45 уо + 5

о/о отн.
0,85%+5

7о отн.
1 разр"д гсо l0534-2014

2-метокси- 2-
метилпропан

(метилтребутил
овый эфир) (tert-

CsHrzO

ПП"п-tеrt-
CsHlz0-50

от 0 до 0,75 %
(от 0 ло

50 % нкпр)

0,375 % + 5
о% отн.

0,'71 уо + 5
7о отп.

l разряд гсо l05з4_20l4

|,4-
диметилбепзол
(п-ксилол) р-

CBHro

ПП"п,Р-СвНlо-
22,2т

от 0 до 0,2 7о

(от 0 до
22,2%нкпр)

ПНГ-возд}х
0,19%+5

%о отн.
1разряд гсо 10528_20l4

1,2-

диметилбензол
(о-ксилол) о-

CBHro

от 0 до 0,2 Уо

(от 0 до
20 % нкпр)

0,19%+5
7о отя,

1разряд гсо 10528_2014

2-пропанол
(изопропанол)

i-СзН,zо

ПП"п-i-СзНzоН-
50

ПНГ-воздух
0,5Уо+5О/о

oTtt

0,95%+5
7о отн.

l разряд гсо 10534_2014

октен Свн ro
ПП"п-СвНrо-

33,3т

от 0 до 0,3 %о

(от 0 до
J J,J % нкпр

ПНГ-воздух
0,15%+5

7о отн.
0,285 % + 5

7о отн.
1разряд гсо 10540-20l4

74

2-буганон
(метилэтилкетон

) (CIHBO)

(от 0 по
50 % нкпр)

0,з75 % + 5

7о отн.

2-метил- 2-
пропанол (трет-
бутанол) (tert-

СлНяОН)

ПНГ-воздух

0,1 Уо+ 5 О/о

отн.

ПП"п-о-СвН ro-

20т
ПНГ-воздух

0,|уо+5%
отн.

от 0 до 1,0 7о

(от 0 до
50 % нкпр)



п жение таблицы А.5

мп_060_2023

Определяемый
компонент

Тип сенсора .Щиапазон
измерений

Номинальное значение определяемого
компонента в ГС, пределы
допускаемого отклонения

Пределы
допускаемой

основной
погрешности

аттестации, разряд

Номер ГС по
реестру ГСО или

Источник ГС*гс Jфl ГС Ns3

2-метилбран
(изопентан) (i-

CsHrz)

ПП"п-i-СsНrz-
50

от 0 до 0,65 %
(от 0 до

50 % нкпр)
пнг_
возд}х

0, З25о/о + 5
о% отн.

0,6уо+5%
отн

l разряд гсо 10540-2014

метантиол
(метилмеркапта

н) (СНзSН)

ПП"п-СНзSН-
50

от 0 до 2,05 %
(от 0 до

50 % нкпр)
пнг-
воздух

1уо+ 5 %
отн.

|,9а/о+5%
отн.

l разряд гсо 10540_2014

Этантиол
(этилмеркаптан)

(CzHsSH)

ПП"п-СzНsSН-
50

от 0 до 1,4 7о
(от 0 до

50 % нкпр)
пнг-
воздух

0,7уо+5%
отн

1,3 %+ 5 уо
отн

l разряд гсо 10540_2014

Ацетонитрил
(СzНзN)

ПП".-СzНзN-
50

от 0 до 1,5 О/о

(от 0 до
50 % нкпр)

пнг_
воздух

0"75%+5%
отн

1,4Yo+ 5 %
отн

l разряд гсо 10534-20l4

2,3-дитиабlтан
(диметилдисуль
фид) (CzHoSu)

ПП"п-СzНоSz-
50

от 0 до 0,55 %
(от 0 до

50 % нкпр)
пнг-
возд}х

0,2,75 %+ 5

%о отн.
0,52%+ 5 %

отн
l разряд гсо 10537_20l4

Бензин
пп.п-сн_пн_

50
отOдо50%

нкпр
пнг-
воздух

25+ 5%
нкпр

45+ 5 о%

нкпр l разряд

Комплект
газоаналитический

гнп_l
рег.Ns68283- 1 7

,Щизельное
топливо

пп",_сн-пн-
50

отOдо50%
нкпр

пнг-
воздух

25+ 5 О/о

нкпр
45+ 5 уо
нкпр

Комплект
газоапЕlлитический

гнп_l
рег.мб8283-17

Керосин
ппсп-сн_пн_

50
отOдо50%

нкпр
пнг_
воздух

25+5%
нкпр

45+ 5 оА

нкпр l разряд

комплект газоана-
литический Гнп- l

рег.IЪ 68283-17

75

гс.пlъ2

l разряд



Окончание таблицы А.5
Номинальное значение определяемого

компонента в ГС, пределы
скаемого отклонениядоп

Пределы
допускаемой

основной
погрешности
атгестации,

Номер ГС
по реестру
ГСо пли
Источник

гс*ГС N92 ГС Ns3Гс J,lbl

Тип севсораОпределяемьй
компонент

гсо l0597-
2015

|,2уо+5уо
отII

2,3 %+ 5 уо
отн

пнг-от 0 до 4,4 О/о

отOдо l00%H
ПП"п -

CzCroCH1-100

l разрял
гсо l0597-

2015
1,|О/о*5О/о

отн.
2,|%+5уо

отн
пнг_
во

от 0 до 2,2 О/о

от 0 до 50 % НКПР
ПП"п-

CzCroCHc-50

l разряд
гсо 10597-

2015
250 мг/мз
+l0 0/о отн +l0 9/о отн.

475 мг/мПНГ-азотот 0 до 500 мг/м
RклIоч

гсо 10597_
20l 5

2875 мг/мз
+l0 Уо отн.

l разряд+10 7о отн.
525 мг/

1750 мг/м]
+10 9/о отн.

св. 500 до 3000
мг/мз

от0
до

3000
мг/м

з

ПП"п - CzCto
СНц-3000

CplMa
углеводородов
СН (Cz-Cro) (по

метану)

гсо 10597_
2015

1,5з % + 10
о% отн.

1 разрядПНГ-азот
0,85 % + 10

7о отн.

ПП"п -

СzСrоСзНв-
100

гсо l0597_
20l5

0,42%+ 10
Yо отн.

0,76 % + l0
7о отп.

l разрядПНГ-азотот 0 до 0,85 %
от 0 до 50 О/о

ПП"п -

СzСrоСзНв-50
гсо l0597-

2015+ l0 о% отн.
47 5 мr/ l разрядПНГ-азот +10 о% отн.

250 мг/мот 0 до 500
мг/м3 включ

l разряд
гсо 10597-

2015+l0 7о отн
l 750 мг/

+10 7о отн
2875 Mr/

+l0 9/о отн
525 мг/мсв. 500 до

3000 мг/мз

отOдо
3000
мг/м3

ПП"п - CzCro
СзНr3000

Сумма
углеводородов

Cz-Clo
(поверочный
компонент

пропан)

Комплект
газоаналити

ческий
гнп-1

рег.Nэб8283-
17

25+ 10 %
нкпр

45+ l0 уо
нкпр

пнг_
воздухот 0 до 50 % нкПРпп.п -сн-пн_

50Уайт-спирит

ГСО с использованием генератора ГГС-03-03, генераторы газовых смесей - модели Т703* - Источником Гс может являться баллон
иI} па ии tlнисто мки и отоlI вко азогога,} иR в имим п коото l}стои ики гп) кро рачнtlо ва паро (гения ос зоIl кро)воздухе(для луч

кМи азг м-Фм Ilallози tIн генымтес ор вт плектеомк диимl]IIв акопотом
,76

мп_060_2023

.Щиапазон измерений

1 разрял

отOдо1,7%
(от 0 до 100 % НКПР)

1разряд

им-врз
источники



Прилоlкение Б
(обязательное)

Схема подачи ГС, на вход стационарного газоаналпзатора прп проведенпп
поверкп

+
СброG

l - истоrпrик ПГС (ба:шон и.тпл генератор);
2 - рдуктор бшлонньй (только при испоJIьзовании ГС в баллонах под давлепием);

3 - веrrплль точ<ой рryлирвrс.r (TorbKo при испоJIьзовапии ПГС в башопах под давлением);
4 - ротаметр (индикатор расхода);

5 - газоана.lшзатор;
6 - кмиброво.пая насадка.

Рисlток Б.l - Рекомеядуемzц схема подаIш ГС, на вход стшцrонарного газоанализатора при
проведении поверки

(

6

г-

l



мп-060-2023

Рекомендуемая схема подачи ГС, па вход перепосного газоавализатора при
проведенпп поверки

4

1 - истотrик ПГС (ба;шон иrш геяератор);
2 - рдrсгор (pryJuтTop расхода поверотrой газовой смеси);

3 - ка.пибрвошtlля нrюадка;
4 - ротап.rетр (индлкатор расхода);

5 - газоаншшзатор,

Рисупок Б.2- РекомеЕдуемаI схема подаIш ГС, ва вход перносного газо:rнаJIизатора при
прведешrи поверки

,l

5

l
I

78



Приложенпе В
(обязательное)

Метрологи ческие характеристи ки
ным сенсо

мп-060_2023

Таблица B.l - логические ха исин

Опрделяемый
компонентl) Тип сенсора

.Щиапазон измерний
содержания

определяемого
компонента2)])

Прделы допускаемой
основной абсо.lrrmной

погрешности

ИК*-СН.r-l00 от 0 до 4,4 7о
(от 0 до l00 % НКПР)

+0,22%
(+ 5 % нкпр)

ИК*-СНа-l00Т отOдо4,4%
(от 0 до 100 % НКПР)

+0.22%
(+ 5 % нкпр)

ИК"*СНа-50Т от 0 до 2,2 Уо
(от 0 до 50 % HюIP)

+ 0,1з уо
(+ 3 % нкпр)

ИК"-СНа-50 от 0 до 2,2 Yо

(от 0 до 50 % НЮIР)
+ 0,22 о/о

(+ 5 % нкпр)

ИК"п-СН,|-l00 % отOдо 100 % + (0,1+0,049.х) %

от 0 до 500
мг/мз включ.

+ 50 мг/м]

Метан СНц

ИК"-СНq-7000
отOдо
7000
мг/м3 + (0,152.х _ 15,б)

ИКсп-СzСlоСН+-
l00

от 0 до 4,4 о/о

(от 0 до l00 % НКПР)
+ 0,22 о/о

(+ 5 % нкпр)
ИК"п-СzСlоСЦ-

50
от 0 до 2,2 Yо

(от 0 до 50 % НКПР)
+0,22уо

(+ 5 % нкIIр)

+ 50 мг/мз
ИК.л_ CzCroCH+-

3000

от 0до
3000
мг/мз св.500 до

3000 мг/м]
+(0,152х_15,6)

ИIQп-СzСrоСзНg-
l00

отOдо 1,7 %
(от 0 до

l00 % нюIр)
ИК'- СzСrоСзНя-

50
от 0 до 0,85 %

(от 0 до 50 % нкПР)
+ 0,085 %

(+ 5 % нкпр)
от 0 до 500

мг/м3 включ.
+ 50 мг/мз

Сумма углеводородов
Cz-Cro (поверочный
компонент пропан)

ИКсп- CzC lоСзНв-
3000

отOдо
з000
м г/мз

св.500 до
3000 мг/мз

+(0,152x-15,6)

,79

св.500 до
7000 мг/мз

Срша углеводородов
Cz-C ro (поверочный
компонент метан)

от 0 до 500
мг/мз включ.

+ 0,085 %
(+ 5 % нкпр)



Hue пабllu в.1

мп-060-202з

Определяемьй
компонентl) Тип сенсора

.Щиапазон измерний
содержtмия

опредеJIяемого
кошонента2)3)

Прделы допускаемой
осIlовной абсолопrой

погрешности

ИК"п-СzНа-l00
от 0 до 2,3 О/о

(отOдо l00%HI(I]P)
+0,|2%

(+5%нюр)
0 до 1,15 %

(от 0до 50 % НЮР)
+0,|2уо

(+ 5 % HI(IIP)

Этилен С:На
И&,-С:Ц-50

ИК"п-СзНв-100
0 до 1,7 оh

(от 0 до 100 %НКПР)
+ 0,085 %

(+ 5 % нкпр)
от 0 до 0,85 %

(от 0 до 50 % НКПР)
+ 0,05l %

(+ 3 % нюIр)

ИК.,-СзНв-50 от 0 до 0,85 %
(от 0 до 50 % НЮIР)

+ 0,085 %
(+ 5 % нюIр)

ИIGп-СзНв-
l00%

+ (0,1ю,049.х) %

от 0 до 500
мг/м3 вrcтпоч.

+ 50 мг/м3
от0
до

7000
мг/м3

св.500 до
7000 мг/м3

+ (0,152.x _ l5,б)

Пропшr СзНз

ИК"п-СзНв-7000

отOдо1,4%
(от 0 до l00 %НКПР)

+0,07 %
(+ 5 % нкпр)ИIGп-С+Нrо-l00

н-б}тан CaHro

ИК"п-С+Нlо-50
отOдо0,7%

(от 0 до 50 % НЮIР)
+0,07 %

(+ 5 % нкпр)
отOдоl,б%

(от 0 до l00 %НЮIР)
+ 0,08 %

(+ 5 %нюIр)ИК"п-СаНв-l00

mOдо0,8%
(от 0 до 50 % НЮIР)

+ 0,08 %
(+ 5 % HкIIP)

l -б}тен С+Нв
ИIGп-СцНв-50

от 0 до 1,30 %
(от 0 до 100 %НКПР)

+ 0,0б5 %
(+ 5 % нкпр)

иксп_i_
CqHro-100

+ 0,065 %
(+ 5 % нкпр)ИК"п-i-СqНrо-50

от 0 до 0,65 %
(от 0 до 50 % НЮР)

+ 0,055 %
(+ 5 %нюр)ИIGп-СsНrz-l00

от 0 до 1,1 %о

(от 0 до 100 %НЮIР)

от 0 до 0,55 %
(от 0 до 50 % HI(IIP)

+ 0,055 %
(+ 5 % нкпр)

п-пеrrтан CsHtz

И&оСsНrz-50

от 0 до 1,4 %
(отOдо100%НКПР)

+ 0,07 о/о

(+ 5 % нюIр)ИК"п-СsНrо-100

+0,0,1 %
(*5%нюр)

Щишrопеrrтан C5Hr9
ИК"п-СsНrо-50

от 0 до 0,7 %о

(от 0 до 50 % НЮIР)

+ 0,05 %
(+ 5 %нюр)ИК"п-СсНrц- 100

от 0 до 1,0 7о
(от 0 до l00 %НЮР)

отOдо0,5%
(от 0 до 50 % НКПР)

+ 0,05 %
(+ 5 % нкпр)

н-гексшr CoHt+

80

ИК"п-СзНв-50Т

отOдо 100 %

2-метшшропан
(изобуган) i-ClHro

ИКсп-СоНrл-50



ол)lсенuе mабл в,1

мп-060_202з

Опрделяемьй
компопентl)

Тип сенсора

.Щиапазон измерний
содержltнItя

опредеJIяемого
компонента2)3)

Пределы допускаемой
основной абсолютной

погрешности

ИК"п-СоНlz-l00 от 0 до 1,0 %
(от 0 ло 100 "/"НКР)

+ 0,05 %
(+5 %нюр)

Циклогексан CoHtz

ИКсп-СоНrz-50
отOдо0,5%

(от 0 ло 50 % HЮIP)
+ 0,05 %

(* 5 % нкпр)

ИК"п-СzНь-100
от 0 до 2,4 Yо

(от 0 до l00 % НЮIР)
+0,12%

(+ 5 % нкпр)
Этан Cu Нь

ИК"п-СzНс-50
от 0 до 1,2 Vо

(от 0 до 50 % HЮIP)
+ 0,12 о/о

(+ 5 % нкпр)

Пары
нефтепродукrов

иксп-сн-пн_50

+ 0,з уо
(+ 5 % нкпр)метанол Снзон ИКсп-СНзоН-50 от 0 до 3,0 7о

(от 0 до 50 % НЮР)

+ 0,06 о/о

(+ 5 % ншIр)Бензол СьНо ИК.п-СоНо-100

от 0 до 2,0 %о

(отOдо100%НЮIР)
+ 0,1 о/о

(+ 5 % нкпр)ИК.п-СзНо-l00

+0,1 %
(+ 5 % нюIр)

Пропилен (пропен)
СзНо

ИIG"-СзНь-50
от 0 до 1,0 %о

(от 0 ло 50 % НКПР)

+ 0,1б %
(+ 5 % нкпр)

IдGп-
CzHsOH-S0

отOдо 1,55 %
(от 0 ло 50 % НЮР)

+ 0,078 %
(+ 5 % нкпр)ИК"п-СzНrо-l00

от 0 до 0,85 %
(от 0 до 100 % HЮIP)

ИК.п-СчНrс-50
от 0 до 0,425 %

(от 0 до 50 % НЮIР)

+ 0,1з %
(+5 %ншр)

ик.-
CzHlO-100

+ 0,13 %
(+ 5 % нкпр)

оксид этилена CzHaO

ИIGоСzЦо-50 от 0 до 1,3 О%

(от 0 до 50 % НЮIР)

8l

от 0 до 50 % НкIIР +5%нкпр

от 0 до 1,2Yo
(отOлоl00%НШР)

Этанол CzHsOH

+0,042%
(+ 5 % нкпр)

н-гептан С7Нlб

от 0 до 2,6 О/о

(отOло100%НЮIР)



эсенuе mабл B.I

мп_060-2023

Определяемьй
компонентl)

Тип сенсора

,Щиапазоп измерний
содерж:мIiJ{

опредсJIяемого
компопента2)3)

Пределы допускаемой
основной абсо:потной

погрешности

от 0 до 0,5
о/о вкlпоч.

+ 0,05 %
ИIG"-Соz-2,5 от 0 до 2,5

о/о св. 0,5 до
2,5%

+ (0,1.х) %

+0,25%от 0 до 2,5
о/о вкпlоч.отOдо5

% св. 2,5 до
5,0%

+ (0,1.x) %

.Щиоксид утлерда COz

ИК"п-СОz-5

отOдо 1,25 %
(от 0 до 50 % НЮIР)

+ 0,1з уо
(+ 5 % нкпр)

2-пропанон (ачетон1
СзНсо

ИIG"-СзНоо-50

от 0 до 1,6 7о
(от 0 до 100 % НКПР)

+ 0,08 %
(+ 5 %ншIр)

от 0 до 0,8 7о
(от 0 до 50 % НЮIР)

2-метилпропен
(изобупrлен)

i-СдНв ИК"п-iСсНв-50

+ 0,085 %
(+ 5 %нюIр)ИКсп-СsНв-l00

отOдо 1,7%
(от 0 ло l00 % HI(IIP)

+ 0,085 %
(+ 5 % нкпр)

2-метил- 1 ,3 -бугадиеп
(изопрн)

CsHB ИК"п-СsНв-50
от 0 до 0,85 %

(от 0 до 50 % НЮР)

от 0 до 2,30 %
(от 0 до 100 % НЮР)

+ 0,|2 уо
(+ 5 % нкпр)ИIG,-СzНz-l00

от 0 до 1,15 %
(от 0 до 50 % НКПР)

+0,12%
(+ 5 % нкпр)

Ацетилен
CzHz

ИК"-СzНz-50

+ 0,|4 уо
(+ 5 % ню]р)

от 0 до 1,4 7о
(от 0 до 50 % HЮIP)Акрилонитрил СзНзN ИК'-СзНзN-50

+ 0,05 %
(+ 5 % ншIр)

отOдо1,0%
(от 0 до 100 % HЮIP)ИК"оСzНв-100

+ 0,05 %
(+ 5 %нюр)

отOдо0,5%
(от 0 ло 50 % НЮР)ИК--СzНв-50

+0,024%
(+ 3 % нкпр)

ИК"п- CBHto-
37,5т

+ 0,03 %
(+ 3 % ншIр)

отOдо0,4%
(от 0 до 50 % НЮР)

этилбепзол
CBHro

82

ик"п_i-
СцНв-l00

+ 0,08 %
(+ 5 % нюIр)

Мегилбензол (тоrryол)
CzHB

отOдо0,3%
(от 0 ло З7,5 % НЮР)

ИКп- CBHro-50



нuе mаб!,I bl В.]

мп-060-2023

Опреде.пяемьй
компонентl)

Тип сенсора

.Щиапазон измерений
содержaш{ия

опредеJIяемого
компонента2)])

Пределы допускаемой
основной абсо,lпотrrой

погрепшости

н-октан CBHtB
отOдо0,4%

(от 0 ло 50 % НКПР)
+0,04%

(+ 5 % нюIр)

ЭтилаIетат СцНвОz
ИК"п-

CqHBOz-50
отOдо1,0%

(от 0 ло 50 % НКПР)
+ 0,| уо

(+ 5 % ншIр)

ИК"п-
CoHrzOz-25T

отOдо0,3%
(от 0 до 25 % НЮIР)

+ 0,озб уо
(+ 3 % нкпр)

ИК.п-СоНrzОz-50
отOдо0,6%

(от 0 до 50 % НКПР)
+0,06уо

(+ 5 % нкпр)

+ 0,0'7 уо
(+ 5 % ню]р)

1,3-бугадиен
(дивинил)

С+Но
ИК*-СrНо-50

отOдо0,7%
(от 0 до 50 % НКПР)

+ 0,3l %
(+ 5 % нюIр)

1,2-дихлорэтан
CzH+Clz

IпGn-
CzHaClz-50

+ 0,|l о/о

(+ 5 % нюIр)
,Щиметилсульфид

CzHbS
ИК",-СzНьS-50

отOдо 1,1 %
(от 0 до 50 % НЮIР)

отOдо0,6%
(от 0 до 50 % НКПР)

+ 0,06 %
(+ 5 % нкпр)1-гексен СrНlч ИКсп-СоНlz-50

от 0 до 0,5 О%

(от 0 до
31,2 % нкпр)

+ 0,051 %
(+ з % нкпр)

2-бутанол
(втор-бlтшол)
sЭХ-СцНsоН

ИК"п-sЭХ-
CaHsOH-31,2T

+ 0,18 %
(+ 5 %нюр)

от 0 до 1,8 9/о

(от 0 до 50 % HКIIP)Винилхлорид СzНзСl ИК"п-СzНзС1-50

от 0 до 2,4 Yо

(отOдо100%НКПР)
+ 0,12 О/о

(+ 5 % нюIр)ИК"п-СзНо-100

отOдо1,2%
(от 0 до 50 % HЮIP)

+ 0,|2 уо
(+ 5 % нкпр)

Щиклопропан
СзНь

ИК.п-СзНь-50

+0,|4%
(* 5 % нкпр)

от 0 до 1,35 %
(от 0 до 50 % HKIP)

.Щиметиловьй эфир
CzHcO

ИК"п-СzНоО-50

+ 0,085 %
(+ 5 % нюIр)

от 0 до 0,85 %
(от 0 до 50 % НКIIР)

,Щиэтиловьrй фир
C+HroO

ИК"п-СцНrоО-50

+ 0,095 %
(+ 5 %ню]р)

от 0 до 0,95 %
(от 0 до 50 % HШIP)

Оксид проrпrлена
СзНоо

ИК.'-СзНсо-50

+ 0,0з9 %
(+ з % нюIр)

ИК.п-СьНsСl-
38,4т

от 0 до 0,5 %о

(от 0 до 38,4 % НЮР)Хлорбензол СбНsСl

+ 0,075 уо
(+5 %ншр)ИК.п-С+НвО-50

от 0 до 0,75 О/о

(от 0 до 50 % HKrIP)

2-бутанон
(метилэтиrп<етон)

СцНsо
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ИК"п-СвНrв-50

Б}тилацетат
CbHrzOz

от 0 до З,1 %
(от 0 до 50 % HKIP)



нuе mабllu в.1

мп_060_2023

.Щиапазон измерний
содерхtlния

опредеJIяемого
компонента2)з)

Прлелы
доrrускаемой

основпой абсоrпотной
погрешносп{

Опрделяемьй
компонентl)

Тип сенсора

+ 0,|2 о/о

(+ 5 %ншIр)

2-метил-2-пропанол
(трет-буганол) tert-

CqHsOH

ИК"п-tеrt-
СцНqоН-50

от 0 до 1,15 %
(от 0 до 50 % НКПР)

отOдо0,8%
(от 0 ло 50 % НЮР)

+ 0,08 %
(+ 5 % нкпр)

2-метокси-2-
метилпропан

(метилтретбугиловьй
эфир) tert-CsHrzO

ИК"п-tеrt-
CsHrz0-50

+0,02,7 %
(+ з % нкпр)

1,4-диметилбензол (п-
ксилол) p-Csнlo

ИК"п-р-СвНrо-
22,2т

от 0 до 0,2 О/о

(от 0 ло 22,2 % НКПР)

отOдо0,2%
(от 0 до 20 % НКПР)

+ 0,03 %
(+ 3 % нюIр)

1,2-дтметплбензол (о-
ксIшол) o-csнl0

ИIGп-о-
CBHlo-20T

отOдо1,0%
(от 0 ло 50 % HKrIР)

2-пропанол
(изопропанол)

i-СзНlоН

ик''-i_
СзНzоН-50

+0,027 уо
(+ з % ню]р)

окrен
CBHrc

ИIGп-СвНrь-
33,3т

отOдо0,3%
(от 0 ло 33,3 % НКПР)

от 0 до 0,65 %
(от 0 ло 50 % HЮIP)

+ 0,065 %
(+ 5 % нкпр)

2-метилбутан
(изопептан) iC5Hrz ИК"п-i-СsНrz-50

+ 0,2| уо
(+ 5 % нкпр)

от 0 до 2,05 %
(от 0 до 50 % НКПР)

метантиол
(мети.гп,.rеркаптап)

СНзSН
ИК"п-СНзSН-50

+ 0,|4 уо
(+ 5 % HкIIP)

Этантиол
(этилмеркаrrгаr)

CzHsSH

иIQп_
CzHsSH-S0

от 0 до 1,4 %
(от 0 до 50 % НЮР)

отOдо1,5%
(от 0 ло 50 % HЮIP)

+ 0,15 %
(+5%нюр)

Ацетонитрил
СzНзN

ИIG,-СzНзN-S0

+ 0,055 %
(+ 5 % нкпр)

от 0 до 0,55 %
(от 0 ло 50 % НЮР)

.Щимеmллвсуlьфил
CzНbSz

ИК"п-СzНьSz-50

от 0 до 25Yо +2уоКислород Oz

+5уоИК*-Nzо-1000 от 0 до 1000 млн-l

+5о/оот 0до l7o
Оксид азота

(Закись азота) NzO ИIG,-Nzо-l

иIG,-сн-
пн -50

от 0 до 50 % НКПРБензина)5)
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+0,1 %
(+ 5 % ню]р)

ИIG"-оz-25

+ 5 % HKIIP



Опрделяемый
компонент|)

Тип сенсора

.Щиапазон измерний
содержания

опр€деляемок)
компонента2)з)

Прделы допускаемой
основной абсолютной

погрешности

.Щизельное топливо4)6)
ик.п_сн-
пн -50 от 0 до 50 % нкПР +5%нкпр

Керсиgа)7) иIQ"-сн-
пн _50 от 0 до 50 % нКПР +5%нкпр

Уайт-спирита)8) от 0 до 50 % нкПР +5%нкпр
l) при контроле компонентов, указанньD( в Руководстве по эксплуатации, но не

приведённьп< в таблице, газоанализаторы применяются дlя определения содержания
компонентов по методикitI\,l измерний (МИ), разработанЕым и аттестовilнным в
соответствии с ГоСТ Р 8.563-2009l

2) диапазон показаний вьп<одньп< сигнat,,rов соответствует диапазону от 0 до 100 %
НКПР или диапазону измерний;

]) значения НКПР NIя горючих газов и паров в соответствии с
ГОСТ Р МЭК 31бl0.20-1-2020;

а) пары нефтепrюдусгов явJIяются смесью углеводородов, поэтому калибрlтотся
по конкретной марке топлива, с укaванием марки в паспорте на прибор;

5) пары бензина по ГОСТ 1012-201 3, ГОСТ Р 51 86б-2002;
6) пары дизельного топлим по ГОСТ 305-201З, ГОСТ З25l1-2013,

ГОСТ 52368-2005;
7)пары керсина по ТУ 38.401-58-8-90. ОСТ 38 01408-86;
8) 

уайт-спирит по ГОСТ Р 52368-2005;
Х - содержание определяемою компонента в поверочной газовой смесп, Yо

(мг/м]).

окончаше tпаб.lu

Таблица В.2 - М логические ха исин ным сенсо

мп-060-2023

к

Опрделяемый
компонентl) Тип сенсора

.Щиапазон измерний2)
содержавrя определяемого

компонента

Прделы
допускаемой

основной
погрешности, 7о

объемной доли,
млн _I

массовой
концентрации3),

мг/м3

относител
ьной

1,1,1,2-
тетрафторэтан

Cu HzFa
(Rl34a)

ИК.п-R134а-
1000

от 0 до l00
включ.

от 0 до 424
включ

+20

св. l00 до 1000 св. 424 ю 4240 t20

ИК"-Rl34а-
2000

от 0 до l00
вкJIюч.

от 0 до 424
включ

+20

св. 424 до 8480 +20
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в,1

ик."_сн-
пн _50

прив
еден
ной к
впи

св. 100 до 2000



1жeчue mаблu в.2

мп-060_2023

.Щиапазон измерний2) содержания
определяемого компонента

Прлелы
дотryскаемой

основной
по %Определяемый

компонент|) Тип сенсора

объемной доли,
млн-l

массовой
концептрации3),

мг/мз

приве
денно
йк

впи

относител
ьной

от 0 до 100
включ.

от 0 до 499
вкJIюч.

+20ик"_Rl25_1000
св. 100 до l 000 св. 499 до 4990 +20

от 0 до l00
включ.

от 0 до 499
включ.

+20

Пентафторэтан
CzHFs
(Rl25)

икс"-R125_2000
св. 100 до 2000 св. 499 до 9980 +20

отOдоl00
вклlоч-

от 0 до 3б0
вкJIюч.

+20ИКсп_Ю2-1000

св. 100 до 1000 св. 360 до 3600 +20
отOдоl00

вкJIюч.
от 0 до 360

включ.
+20

Хлорлифтор-

СНСlF:(Ю2)
метан

ИКсп-R22-2000
св. l00 до 2000 св. 360 до 7200 +20

отOдо50
вкпюч.

отOдо25l
вкJIюч.

+20.Щихлорли-
фторметан
CCllFz(R12)

ИКсп-Rl2_100
св. 50 до l00 св. 25l до 503 +20

при контрле в воздaхе рабочей зоны компонентов, указанньж в Рlководстве по
эксплуатации! но не приведенньD( в таблице, ftвоанализаторы применяются в качестве
индикаторов для предкrрительной оценки содержания компояекгов с последующим анаJ,Iизом
по методикам (методам) измерний (ми), разработанным и аттестованным в соответствии с
ГОСТ Р 8.5б3_2009;

2) пересчет значений объемной доли Х, млн-l, в массовую концентрацию С, мг/мЗ,
проводяг по фрмуле: С:Х.Мл/m, где С - массовая концентрация компонента, мг/м]; М -
молярная масса компонентц г/моль; Vm - молярный объем газа-разбавителя - воздухц равный

дм]/моль.овиях оС и 'l0l 3 кПа по ГоСТ l2.1.005-8824
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Таблица В.3 - логические стики с катмитичесюлм сен ý,

мп_060-2023

рак rcl

Опрлеляемьй
компопентl) Тип сенсора

.Щиапазон измерений
содерж:lния опредеJIяемого

компонента2)3)

Прделы доrryскаемой
основной абсо.rпотяой

погрешности

Метан СНс

ТКс"-СНл-50Т от 0 до 2,2 Уо
(от 0 до 50 % нкПР)

+ 0,13 %
(+ 3 %нюр)

TK""-CH1-50 от 0 до 2,2 Yо

(от 0 ло 50 % НКПР)
+0,22%

(*5 %нюр)

тк.''-сн4-7000 от 0 до 7000
мг/м3

от 0 до 500
мг/м3 вк;поч.

+ 50 мг/мз

св.500 до
7000 мг/м]

+ (0,152.x _ l5,б)

TIQ" -CzH1-50T от 0 до 1,15 %
(от 0 до 50 % HЮIP)

+ 0,069 %
(+ 3 % нкпр)

ТК"п-СzЦ-50 от 0 до 1,15 %
(отOдо50% нкпр)

+0,12%
(+ 5 % нкпр)

Пропан
СзНв

TK"n -СзНв-50Т от 0 до 0,85 %
(от 0 до 50 % НКПР)

ТК.п -СзНв-50 от 0 до 0,85 %
(от 0 до 50 % НКПР)

+ 0,085 %
(+ 5 %НШР)

TK"n- СзНв-l00 отOдо1,7%
(от 0 до l00 % НЮIР)

+ 0,0,051 %
(+ 3 % нкпр)

TK"n- СзНв-7000
отOдо
7000
мг/мз

от 0 до 500
мг/м] вкrпоч.

+ 50 мг/м]

св.500 до 7000
мг/м3

+ (0,152.х - l5,6)

н-буган CaHro

TK"n -CaHro-50T отOдо0,7%
(от 0 ло 50 % НЮР)

TK"n -СцНrо-50 от 0 до 0,7 О/о

(от 0 ло 50 % НЮIР)
+ 0,07 о/о

(+ 5 % нкпр)

l -буген СцНв

TK"n -СаНв-50Т + 0,048 %
(+3 %нюр)

ТК' -СсНr50 отOдо0,8%
(от 0 до 50 % HЮIP)

+ 0,08 %
(+ 5 % нкпр)

2-метилпропшr
(изобугап) lClHro

ТIGп -i-C+Hlo-
50т

от 0 до 0,б5 %
(от 0 до 50 % HЮIP)

+ 0,0з9 %
(+ 3 % нкпр)

Жсп -i-CцHro-50 от 0 до 0,65 %
(от 0 до 50 % HЮIP)

+ 0,0б5 %
(+ 5 %HI(IIP)

87

Этилен CzHa

+ 0,051 %
(+з %нюр)

+0,042уо
(+з %НюР)

от 0 до 0,8 7о
(от 0 до 50 % НШIР)



п олжение таблиць] В.3

Прделы допускаемой
основной абсолютной

погрецшости

Опрлеляемьй
компонентl)

Тип сенсора

.Щиапазон измерпий
содержаЕшr

опредеJIяемого
компонепrа2)3)

+ 0,033 %
(+ 3 % нкпр)

Ж"п -
CsHrz-50T

от 0 до 0,55 %
(от 0 до 50 % НКПР)

н-пентан C5Hl2

TKn -CsHrz-50 от 0 до0,55 %
(от 0 ло 50 % НКПР)

+ 0,055 %
(+5 %нюр)

+ 0,042 о/о

(+ 3 % HюIP)
TIG' -

CsHro-50T
отOдо0,7%

(от 0 ло 50 % HI(IIP)

+ 0,07 о/о

(+ 5 % нкпр)

Циклопеrrгап
CsHro TK"n -

CsHro-50
от 0 до 0,7 о/о

(от 0 до 50 % НШIР)
+ 0,03 %

(+3 %нюр)
TK"n -

CoHrq-50T
от 0 до 0,5 Уо

(от 0 до 50 % НКПР)

+ 0,05 %
(+5%нюр)

TIG'-
CcHr1-50

от 0 до 0,5 Уо
(от 0 до 50 % НКПР)

+ 0,03 %
(+ 3 % нюIр)

ТКсп -

CbHrz-50T
от 0 до 0,5 Уо

(от 0 до 50 % НКПР)

+ 0,05 %
(+ 5 % нкпр)

fIиклогексан
CcHrz ТКсп -

CoHrz-50
от 0 до 0,5 Уо

(от 0 до 50 % НКПР)

+0,0,72%
(+ 3 % нкпр)

ТКсп -
CzHo-50T

+ 0,12 о^

(* 5 % нкпр)

Этан CzHc
ТКсп -

CzHo-50
отOдо1,2%

(от 0 ло 50 % НКПР)
отOдоЗ,0%

(от 0 до 50 % HШIP)
+ 0,18 %

(+ 3 % нюIр)ТК*-СНзоН-50Т

+ 0,З О/о

(+ 5 % нюIр)

Метанол
СНзоН TK.n-

СНзоН-50
отOдо3,0%

(от 0 ло 50 % НКР)
от 0 до 0,6 9/о

(от 0 до 50 % НКПР)
+ 0,036 %

(+ 3 % нкпр)TK"n -CoHc-50T

+ 0,06 %
(+ 5 % нкпр)

Бензол СьНь

TK"n -СсНь-50
отOдоO,б%

(от 0 ло 50 % НКПР)

+ 0,06 %
(+ 3 %нюIр)ТК"п -СзНо-50Т

от 0 до 1,0 О/о

(от 0 ло 50 % НКПР)

+ 0,| о/о

(+5%нюр)

Пропилен
(пропен)

СзНо TIQ" -СзНь-50
от 0 до 1,0 о/о

(от 0 до 50 % НКПР)

+ 0,093 %
(+ з % ншIр)

TK"n -CzHsOH-
50т

от 0 до 1,55 %
(от 0 до 48,3 % НКПР)

+0,1буо
(+ 5 %ню]р)

Этанол
CzHsOH

ТК- -CzHsOH-SO
отOдо 1,55 %

(от 0 ло 48,3 % HKIP)
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н-гексан СбН14

от 0 до 1,2 Уо
(от 0 ло 50 % НКПР)



п должение таблицы В.3

мп_060-2023

Определяемьй
компонентl) Тип сенсора

.Щишtазон измерений
содержаниrI

опредеJиемого
компонента2)3)

Прделы догryскаемой
основной абсоrпотной

погрешности

TIG' -
CzHrb-50T

от 0 до 0,425 %
(от 0 до 50 % нЮIР)

+ 0,025 уо
(+ 3 % нкпр)н-гептaм

CzHro TK"n -
CzHrb-50

от 0 до 0,425 %
(от 0 до 50 % НШР)

+0,042%
(+ 5 % ню]р)

ТКсп -
CzH+0-50T

от 0 до 1,3 О%

(от 0 до 50 % нКР)оксид этилеЕа
СzНцо TK"n -

CzH+0-50
+ 0,|з уо

+5уо
T&n -

СзНьо-50Т
от 0 до 1,25 %

(от 0 до 50 % нкПР)
+ 0,075 %

(+ 3 % нкпр)2-пропанон (ачетон1
СзНоо TKn -

СзНоо-50
отOдо 1,25 %

(от 0 до 50 % нкР)
TK"n -Hz-50T

(отOдо50% нкпр)
от 0 до 2,0 о/о

+ 3 % нкпр
+ 0,12 уо

Водорл
Hz

TK"n -Hz-50 от 0 до 2,0 О%

от 0 до 50 % HЮIP
тксп -i_

СсНг5OТ
отOдо0,8%

(от 0 до 50 % нкПР)
+ 0,048 %

(+ 3 %нкпр)2-метллпропен
(изобрилен)

i-CcHB TK"n -i_

СаНв-50
отOдо0,8%

(от 0 до 50 % НЮР)
+ 0,08 %

(+ 5 % HюIP)

TK"n -
CsHB-50T

от 0 до 0,85 %
(от 0 до 50 % НКПР)

+ 0,051 %
(+ 3 % нкпр)

TK"n -
СsНя-50

от 0 до 0,85 %
(от 0 до 50 % HЮIP)

+ 0,085 %
(+ 5 % нюIр)

TIGп -
CzHz-50T

от 0 до 1,15 %
(от 0 до 50 % НКПР)АцЕтилен

CuHz TIG. -
CzHz-50

от 0 до 1,15 %
(от 0 до 50 % нкПР)

+0,12уо
(+ 5 %ншр)

TIG. -
СзЦN-50Т

+ 0,084 %
+ 3 % HKI]PАкрилонrгрил

СзНзN TIGл -
СзНзN-50

от 0 до 1,4 О/о

(от 0 до 50 % НКПР)
+ 0,14 %

(+ 5 % нюр)
метилбензол
(толуол) CzHB

TK"n -
CzHB-S0T

от 0 до 0,5 О/о

(от 0 до 50 % НКПР)
+ 0,0з %

(+ 3 % нюIр)

89

+ 0,078 %
(* 3 % нкпр)

отOдо 1,3 %
(от 0 до 50 % НЮР) нкпр)

+ 0,13 %
(+ 5 % НКПР)

+0,2уо
(+ 5 %нк]р)

2-метил-l,3-
буrадиен
(изопрн)

CsHB

+0,069%
(+ 3 % нкпр)

отOдо 1,4 %
(от 0 до 50 % НКПР)



п олжение таблицы В.3

мп_060_2023

.Щиапазон измерений
содержfirи,I

опредеJUIемого
компонента2)3)

Прделы допускаемой
основной абсолютной

погрешЕости

Опрделяемьй
компонентt)

метилбензол
(толуол) СlНз

TK"n -
СzНг50

отOдо0,5%
(от 0 ло 50 % НКПР)

+ 0,05 %
(+ 5 %нюIр)

+ 0,024 о/о

(+ 3 % нкпр)Этилбензол CBHro
TIC, -

CBHro-37,5T

от 0 до 0,4 7о

(от 0 до 50 % НКПР)
+ 0,024 уо

(+ 3 % нкпр)TK"n -CBHrB-50T

отOдо0,4%
(от 0 до 50 % НКПР)

+ 0,04 уо
(+ 5 % нкпр)

н_окган
CBHrB

TK"n -CBHrB-50

отOдо1,0%
(от 0 до 50 % НКПР)

+ 0,06 %
(+ 3 % нкпр)TK"n -CсHBOz-S0T

+ 0,1 О/о

(+ 5 % нкIIр)
отOдо 1,0 %

(от 0 до 50 % НКПР)

ЭтилшIетат
CqHBOz

TK"n -CqHBO:-50

+ 0,093 %
(* з %нюр)

от 0 до 1,55 %
(от 0 до 50 % НК]Р)ТК"п -СзНоОz-50Т

+0,|6%
(+ 5 % нкпр)TK.n -СзНоОz-50

отOдо 1,55 %
(от 0 до 50 % НКПР)

Метилацgтат
СзНсОz

+0,0з6%
(+ 3 % нкпр)

от 0 до 0,3 Уо

(от 0 ло 25 % НКР)
TK"n -CoHtzOz-

25т

+0,042%
(+ 3 % нкпр)

от 0 до 0,7 Уо
(от 0 до 50 % НЮIР)

Бlтилацетат
CoHrzOz

TK"n -СзНоОz-50Т

+ 0,042 о/о

(+ 3 % нюIр)
отOдо0,7%

(от 0 до 50 % НЮР)TIG, -СqНь-50Т

отOдо0,7%
(от 0 до 50 % НЮIР)

+ 0,0'7 уо
(+ 5 % HкIIP)TK"n -CqHo-50

1,З-бралиен
(ливинил)

СцНо

отOдо3,1 %
(m 0 ло 50 % НЮIР)

+ 0,19 %
(+ 3 % нкпр)TIG" -СzНдСlz-50Т

+ 0,з| уо

(+ 5 % нкпр)
от 0 до 3,1 %

(от 0 до 50 % НКПР)

1,2-дихлорэтан
CzH+Clz

+ 0,066 %
(+ 3 % HшIP)

отOдо 1,1 %
(от 0 до 50 % НКПР)ТК* - CzHbS-5OT

+ 0,11 %
(+5 %нкр)

от 0 до 1,1 Уо
(от 0 до 50 % НКПР)TK"n - CzHoS-5O

,,Щиметилсульфил
CuHbS

+ 0,036 %
(+ 3 % HшIP)

отOдоO,б%
(от 0 до 50 % НКПР)TK"n -CcHrz-50T

+ 0,06 %
(+ 5 %нк]р)

от 0 до 0,6 Уо
(от 0 ло 50 % HЮIP)TK"n -CcHrz-50

1-гексен
CoHrz

90

Тип сенсора

отOдо0,3%
(от 0 ло 37,5 % HKIP)

TK* -CzHaClz_50



п олжение таблицы В.3

мп_060-2023

Пределы допускаемой
основной абсолютной

погрешности

Опрделяемьй
компонент1)

,Щиапазон измерений
содержд{шI

опр€деJIяемого
компонента2)3)

+ 0,051 %
(+ 3 % ншIр)

2-бlтанол (втор-
бlтанол) sЭХ-

СлНsоН

отOдо0,5%
(от 0 до 31,2 % НЮIР)

+ 0,1l %
(+ 3 % нюIр)

отOдо1,8%
(от 0 до 50 % НЮIР)

Виниrп<лорид
СzНзСl

TK"n -СzНзСl-
50т

от 0 до 1,2 7о
(от 0 до 50 % НКПР)

+0,072%
(+ 3 % нюIр)TIQ, -СзНь-50Т

Щиклопропшr
СзНr

TKcn -СзНь-50
от 0 до 1,2 7о

(от 0 до 50 % НКПР)
+ 0,12 уо

(+ 5 % нкпр)
Ж"п -CzHcO-

50т
от 0 до 1,35 %

(от 0 до 50 % HЮIP)
+ 0,08l %

(+ 3 % нкпр),Щиметиловый эфир
CzHoO TIG' -CzHb0-50 от 0 до 1,35 %

(от 0 до 50 % НЮIР)
+ 0,14 уо

(+ 5 %нюр)
+ 0,05l %

(+ 3 % НКР)
TIG. -CaHroO-

50т
от 0 до 0,85 %

(от 0 до 50 % НКПР).Щиэтиловьй фир
СлНrоО TIG' -ClHro0-50 от 0 до 0,85 %

(от 0 до 50 % НКПР)
+ 0,085 %

(+ 5 % нкпр)
от 0 до 0,95 %

(от 0 до 50 % НЮIР)
+ 0,057 о/о

(+ 3 % нкпр)
TK"n -СзНоо-

50т
от 0 до 0,95 %

(от 0 до 50 % НКПР)
+ 0,095 %

(+ 5 %HKIP)

Оксид пропилена
СзНьо

TK"n -СзНоо-50

+ 0,0з9 %
(+ 3 % нюIр)

Хлофензол
CcHsCl

Ж"п -CcHsCl-
38,4т

от 0 до 0,5 7о
(от 0 ло 38,4 % НЮР)

от 0 до 0,75 %
(от 0 до 50 % НЮР)

+ 0,045 %
(+ 3 % нкпр)

TK.n -СqНво-
50т

+ 0,075 %
(+ 5 % нкпр)TIG. -СаНво-50

от 0 до 0,75 %
(от 0 ло 50 % HKIP)

2-бланон
(мегилэтиrп<етон)

СцНво

+ 0,054 %
(+ 3 % нюIр)

от 0 до 1,15 %
(от 0 до 50 % НЮIР)

+ 0,09 уо
(+ 5 % ншIр)

2-метил- 2-пропанол
(трет-буганол)

tегt-санsон TIG' -tert-
CaHqOH-S0

+ 0,048 %
(+3 %HIшP)

TK"n -tert-
CsHrz0-50T

отOдо0,8%
(от 0 до 50 % HЮIP)

от 0 до 0,8 О/о

(от 0 до 50 % НКПР)
+ 0,08 %

(+ 5 % HшIP)
ТIGп -tert-
CsHrz0-50

+ 0,027 о/о

(+3 %ншр)
T}Gn -PCBHro-

22,2т
от 0 до 0,2 7о

(от 0 до 22)%НКIlР)
1,4-диметилбензол
(п-ксилол) p-CBHro

91

Тип сенсора

TK"n -ýх-
C+HsOH-31,2T

ТIGп -tert-
CсHqOH-S0T

отOдо 1,15 %
(от 0 ло 50 % НЮ]Р)

2-мgrокси- 2-
метилпропatв

(метилтребlтиловы
й эфир)

teгt-CsHrzO



п должение таблицы В.3

мп_Oб0_2023

Тип сенсора

.Щиапазон измерпий
содержiшия

опредеJurемого
компонента2)3)

Прделы допускаемой
основпой абсолотпой

погрешности

Определяемьй
компонентl)

+ 0,0з %
(* з % нкпр)

l,2-диметилбепзол
(о-ксилол) o-CBHro

TK"n -O-CBHto-
20т

от 0 до 0,2 %о

(от 0 до 20 % НЮIР)

+ 0,| о/о

(+ 5 % нкпр)
2-пропапол

(изопропаяол) i-
СзНzоН

от 0 до 1,0 7о

(от 0 до 50 % HKIP)
!0,45%

(+ з % нкIр)ТК"п -NНз-50Т
от 0 до 7,5 %о

(от 0 до 50 % НКIIР)
+0"l5%

(+ 5 % HкIIP)

АммиакNНз
TIG. -NHз-50

от 0 до 7,5 7о
(от 0 до 50 % НЮIР)

+ о,027 о/о

(+ з % нкпр)Оюен CBHro
TIG' -CBHlb-

зз,3т
от 0 до 0,3 7о

(от 0 до 33,3 % НШР)

+ 0,039 %
(+ 3 % нкпр)

TIG. -i-CsНrz-
50т

от 0 до 0,65 %
(от 0 до 50 % HЮIP)

от 0 до 0,65 %
(от 0 до 50 % НКПР)

+ 0,0б5 %
(+ 5 % HшIP)

2-метилбlтан
(изопентан) iCsHlz

TK.n -iCsHrz-50

+ 0,2l уо
(+5 %шШР)TK.n -СНзSН-50

от 0 до 2,05 %
(от 0 до 50 % НЮР)

мgтантиол
(мегиm.леркаптап)

СНзSН

+ 0,|4 о/о

(* 5 %нюIр)
от 0 до 1,4 %о

(от 0 до 50 % НЮ]Р)
TK"n -CzHsSH-

50

Этантиол
(эти-тшеркаптан)

CzHsSH
+ 0,15 %

(+ 5 % нкпр)TK"n -СzНзN-50
отOдо 1,5 %

(от 0 до 50 % HKrIР)Ацетонитрил СzНзN

+ 0,055 %
(+ 5 % нкпр)

от 0 до 0,55 %
(от 0 до 50 % НЮР)

Диметилдисульфид
CzHbS2

ТК- -CzHbSz-SO

+5%нкпрот 0 до 50 % НКПРБензина)5) тк"п-сн-пн_50

+5%нкпртк"'_сн-пн_50 отOдо50%нЮР.Щизельное
топливо4)6)

от 0 до 50 7о НКПРтксп_сн-пн_50Керосина)7)

+5%нкпрот 0 до 50 % нкПРУайт-спирита)В) тк""_сн_пн-50

TK"n -i-СзНтОН-
50

+5%нкпр

92



Окончание таблицы В.3

мп-060-2023

Опрлеляемый
компонент|)

.Щиапазон измерний
содержания определяемого

компонента2)3)

Прлелы допускаемой
основной абсолютной

погрешЕости

TK"n -
C:CroCH1-50T

от 0 до 2.2 о/о

(от 0 до 50 % НКПР)
+ 0,13 %

(* 3 % нкпр)

TK"n -
CzCroCHc-50

от 0 до 2,2О/о
(от 0 до 50 % НКПР)

+ 0.22 уо
(+ 5 % нкпр)

от 0 до 500
мг/м3 включ

+ 50 мг/мr

+ (0,152 Х - 15,6) мг/м3

отOдо
3000 мг/м3 св. 500 до

3000 мг/мз

TK.n- CzCro
СН+-3000

CytlrMa

угле водородо в по
метану Cz-Cto
(поверочный

компонент метан)

+ 0,05l %
(+ 3 % нкпр)

от 0 до 0,85 7о

(от 0 до 50 % НКПР)
TK"n -

СzСrоСзНr-50Т

+ 0.085 %
(+ 5 % нкпр)

от 0 до 0,85 %
(от 0 до 50 % НКПР)

TK,n-
СzСrоСзНв-50

от 0 до 500
мг/м3 включ.

+ 50 мг/м3

+ (0,152,Х - 15,6) мг/м3

отOдо
3000 мг/мз

TK"n- Сч Cto
СзНr3000

Срrма
углеводородов

Cz-Cro (поверчный
компонент прпан)

l) при коrrгрле компонеЕгов, укirзанньн в Руководстве по эксплуатации, но не

приведённьп< в таблице, газоанализаторы применяются для определения содержания

компонеЕтов по методикalм измерний (МИ), разработанным и аттестомнным в

соответствии с ГОСТ Р 8.563-2009;
2) диапщон показаний вьIходньн сигнalлов соответствует диапzrзоЕу от 0 до l00 %

НКПР или диапазону измерний;
З) значения НКПР для горючих газов и парв в соответствии с

ГОСТ Р МЭК 3lб10.20-1-2020;
а) пары нефтепрд}тсгов явJUIются смесью углеводордоц поэтому калибруются по

конкретной марке топлим, с }казанием марки в паспорте на прибор;
5) пары бензина по ГоСТ 1012-2013. ГосТ Р 51866-2002;
6) - пары дизельного топлива по ГоСТ 305-2013, ГосТ 325l1-20l3,

ГоСТ 52368-2005:
7) пары керосина по ТУ з8.401-58-8-90, осТ 38 01408-86;

.]воо cNlи }1г lMон газипв вео еси,ояе}! кого п\1 но нтаех со о

9з

Тип сенсора

св. 500 до
3000 мг/м3

Е) 
уайт-спирит по ГОСТ Р 52368-2005;



Таблица В.4 - гические ха с эле сен

мп_060-2023

Опрлеляе
мьй

компонентl)
Тип сенсора

Прделы
допускаемой

основной
погрешности, %

объемной доли,
% (мпя-')

массовой
концентации

з), мг/м3

приведен
ной к
впи

отЕосите
льной

Сероводород
HzS

от 0 до 7,1
млн _l

от 0 до l0,0
включ

+15

ЭХ"п-НzS-20

отOдо l0 млн-l
вкпоч-

от 0 до l4,2
включ.

+ 10

св. l0 до 20
M,,IH l

св. l4,2 до
28,4

+ 10

ЭХ.п-НzS-50

отOдо5млн-l
вкJIюч.

от 0 до 7,1

включ.
+ 15

св. 5 до 50
млн-l

св. 7,1 до 7l

ЭХ"п-НzS-100

отOдо l0
млн-l вк.тпоч. включ.

+10

св. 10 до l00
мrш-l

св. |4,2 до 142 + 10

ЭХ.п-НzS-200

от 0 до 20 м;ш-l
вкJIюч.

от 0 до 28,4
включ.

+ 15

св. 20 до
200млн-l

св.28,4 до 284

ЭХ*-НzS-2000

от 0 до 284
вкJIюч.

+ l5

св. 200 до
2000 млн-l

св. 284 до
2840

+ l5

Оксид этилена
CzHaO

ЭХ"п-СчЦо-5

от 0 до 0,5 мrш-
l вкJIюч.

от 0 до 0,915
вкJIюч,

+20

св. 0,5 до 5 млн-
l

св.0,915 до
9,15

+20

ЭХ*-СztI+о-20

отOдо5мrпr-l
вкJIюч,

от 0 до 9,15
вкJlюч.

+20

св. 5 до 20мrш-l
св. 9,15 до

з6,6
+20

ЭХ*-СzНсо-l00

от 0 до 9,15
включ

св. 5 до 100
млн-1

св. 9,15 до l80 +20

Хлористый
водород

HcL
эх"п-нсL-20

отOдо3млн-l
вкJIюч.

от 0 до 4,56
вкJIюч

+20

св, 3 до 20
м.тп1-1

св. 4,56 до
з0,2

+20

94

.Щиапазон измерний2)
содержаниJI опредеJIяемого

компонента

ЭХ"п-НzS-7,1

+15

от 0 до l4,2

+15

от 0 до 200 млн-
l вкпоч.

+20отOдо5млн-l
вкJIюч.



должение таблицы В,4

мп_Oб0-202з

,,Щиапазон измерений2) содержания
Прделы

допускаемой
основной

погрешности, ОйОпрделяемый
компонеrrтl)

Тип
сенсора

объемной доrш,
% (млн-')

массовой
коrrцектрации3

), мг/м3

приведе
нной к
впи

относите
льной

отOдо3мтпr-l
вкJIюч.

от 0 до 4,56
вкJIюч.

+20
эх"п_нс1_30

св. 3 до 30млн-l
св. 4,56 до

45,6
+20

отOдо3
млн-l вкlпоч.

от 0 до 4,56
вкJIюч.

+20

св. 4,56 до
75,6

+20
эх"п-нс1-50

св. 3 до 50
млн-l

отOдо l0
млн-l включ.

от 0 до lЗ,56
вкJlюч.

+20

Хлористьй
водород

HCl

эх",-нс1-100 cB.l0 до
l00 млн-l

св. l3,56 до
l5|,2

+20

от 0 до 0,08
включ.

+20от 0 до 0,1 млн-l
включ.

эх"п-нF-5
св. 0,1 до 5 rrдтпr-l

св. 0,08 до
4,l5

+20

отOдоlмлц-l
включ.

от 0 до 0,8
включ.

+20

св. 1до 10 ьшпr'l св. 0,8 до 8,3 +20
эх"п-нF-l0

от 0 до 0,8
вкJIюч.

+20отOдо l млн-l
вкJIюч.

св. 0,8 до 16,6 +2о
эх.п-нF_20

св. l до 20 млн-l

+20отOдо l
м;пt-| вкJпоч.

от 0 до 0,8
вкJIюч.

+20
эх""-нF-50

св. l до 50 м;п1-1 св. 0,8 до 41,5
от 0 до 0,8

вк-r]Iоч_
+20отOдо 1 млн-l

(Dтористьй
водород НF

эх."-нF_l00
св. 1до l00

млн-l
св. 0,8 до 83

от 0 до 0,05 лдпr'l
вклк)ч

от 0 до 0,1
включ

+20
ЭХ"п-оз-0,25

св. 0,05 до 0,25
м.тп1-1

св. 0,1 до 0,5 +20

от 0 до 0,1 млн-l
вкJIюч

от 0 до 0,2
вк--Iюч

+20

+20
Э&ооrl

св. 0,1 до l r"rпr'l св.0,2 до 2

+20

Озоп
Оз

ЭХ"п-Оз-100 от 0 до l00 млн-l от 0 до 199,1

95

опредеJurемого компонента

вкJIюч.

+20



п должение таблицы В.4

мп_060-202з

.Щиапазон измерений2) содержаншr
опредеJuемого компонента

Пределы
допускаемой

основной
погрешности, 7оОпрде:rяемый

компонент1)
Тип сенсора

объемной доли, 7о
(млн-l)

массовой
концентаци

,З), мг/МЗ

приведе
нной к
впи

относи
тельно

й

от 0 до l0 млн-l
вк.lюч.

от 0 до 13,4
вкJIюч.

+20
моносилан
(силан) SiHq

ЭХ.п-SiН,а-50
св. 10 до 50

млн-l
св. 13,4

до б7
+20

включ
+20от 0 до 5млн-l

вкJIюч.
эх"п_Nо-50

св. 5 до 50млн-l
св. 6,25 до

62,5
от 0 до 50 млн-l

вк.,Iюч
от 0 до 62,5

включ
+20

Оксид
азота
No

э&"_Nо-250
св. 50 до 250 млн-l

св. 62,5 до
з12,5

+20

отOдоlмлн-l
включ.

от 0 до 1,9l
включ

+20

св. 1,9l до
з8,2

+20

Диоксид
азота NOz

св. 1 до 20млн-t

отOдоlмлн-l
включ

от 0 до 2,8
вклк)ч-

+20Диоксид
хлора ClOz ЭХ"п- ClOz-l0

св. 1 до l0 млн-l св. 2,8 до 28 +20
от 0 до 0,4 млн-l

включ.
от 0 до 0,5

включ.
+20

ЭХ*-СНzо-10
св. 0,4 до l0

lNlлн
св. 0,5 до

12,5
+20

от 0 до 0,4 млп-l
включ.

от 0 до 0,5
вк.люч.

+20

св. 0,5 до 12 +20
Э}L,-СНzо-100

св. 0,4 до 100
lмлн

+20отOдо l0
млн-l вктпоч.

от 0 до 7,1
вкJIюч.

+20
ЭХ.п-NНз-l00

св. 10 до l00 шпr'l св. 7,1 до 71

отOдо30
мlп1-1 вк.lпоч.

от 0 до 2l,3
вкJIюч

+20

+2о
ЭХ"п-NНз-500

св. 30 до 500 млн-l
св.21,3 до

355

+20от 0 до 100
млн-l включ.

отOдо71
включ.

+20

Аммиак
NНз

ЭХ"п-
NНз-1000 св. 100 до 1000

млн-l
св. 7l до 710

96

от 0 до 6,25

+20

ЭХ"п-NОz-20

Формальдегид
CHzO



п должение таблицы В.4

мп-060-2023

.Щиапазон измереппй2) содержания
Пределы

допускаемой
основной

погрешности, О%

массовой
концентаци

,3), мг/МЗ

приведе
нной к
впи

относи
теJIьно

й

Определяемьй
компонентl)

Тип сенсора

объемной до.шr, Ой

(rон-')

+15от 0 до 0,5мшr-l
вкJIюч

от 0 до 0,56
включ.

св. 0,5 до 10 млн-l
св. 0,5б до

||,2
+ 15

эх",-нсN-10

+15отOдоlмлн-1
вкJIюч.

от 0 до 1,12
вкJIюч.

эх"п-нсN_15
св. 1 до 15 Mrпr-l

св. 1,12 до
16,8

+ 15

вкJIюч.
отOдо5млн-1

вкJIюч.
св. 5,6 до 33,6 + 15

эх"'.нсN-30
св. 5 до 30 млн-I
отOдо 10 млн-l

вкJIюч
отOдо 11,2

включ
+ 15

св. 1 1,2 до
|12

+ 15

Цианистьй
водород

HCN

эх""-нсN-100

от 0 до l7,4
вкJIюч.

+20от 0 до 15 млн-l
включ.

+20
эх"п-со_200

св. 15 до 200 млн-l

+20от 0 до 15 млн-l
включ.

от 0 до l7,4
вкJIюч.

св. 17,4 до
580

+20
эх",-со_500

св. 15 до 500 млн-l

от 0 до 1000 млн-l
вкJIюч.

св. l 160 до
5800

Оксид
}тлерода

со

эх",-со_5000
св. 1000 до 5000

lмлн

+20отOдоlмлн-l
включ.

от 0 до 2,66
включ

св. 2,66 до
13,3

+20св. 1до5млн-l

ЭХ"п-SОz2-5

от 0 до l3,3
вк.пюч.

+20отOдо5млн-1
вкJIюч.

св. 5 до 15
мlп1-1

св. l3,3 до
1qq

.Щиоксид серы
SOr

97

опредеJUIемого компонеЕта

+ 15
от 0 до 5,6

св. 10 до 100 млн-l

св. 17,4 до
2з2

+20отOдо l 160
вкJIюч.

+20

+20
ЭХ.п-SОz-15



п ние таблицы В.4

мп_060_202з

Прлелы
допускаемой

основпой
погрешности, О/о

.Щиапазон измерений2) содержания

массовой
концегграцrи3),

мг/м3

приведе
нной к
впи

опrоси
теJIьно

й

Опрделяемый
компопентl) Тип сенсора

отOдо5
млн- l вкrпоч.

от 0 до l3,3
вкJIюч.

+20

св. 13,3

до 5з,2
+20

Э)G,-Sоч-20
св. 5 до 20 млн-l

отOдо l0
млн-l включ

от 0 до 26,6
вкJIюч.

+20

св.26,6
до l33

+20
ЭХ"п-SОz-50

св. 10 до
50 млн-l

отOдо l0 мrпr-l
включ

от 0 до 26,6
вкJIюч,

+20

св.26,6 до266 +20
ЭХ.п-Sоz-l00

св. 10 до 100 млн-l

+20от 0 до l00 млн-l
включ

от 0 до 2бб
вкJIюч.

+20св. 100 до 2000
млн-l

св.266 до 5З20

,Щиоксид серы
SOz

Э&"-Sоz-
2000

от 0 до 0,3 млн-l
включ.

от 0 до 0.88
вкJIюч

+20

св. 0,88 до 14,75 +20
ЭХ"п-Сlz-5

+20отOдо5млн-l
включ,

от 0 до l4,7
вкJIюч.
св. |4,7
до 44,2

ЭХ.п-Сlч-l5
св. 5 до 15

Iмлн
от 0 до l4,7

вкjIюч
+20отOдо5млн-l

вклк)ч

св, l4,7 до 59 +20св. 5 до 20 млн-l

Хлор Clz

Э>L-с12-20

+5от 0 до l0 О/о

вкJIюч.

+5
Кислород Oz ЭХ"п-оz-30

св. 10до30%

+l0от 0 до 8,0от 0 до l00 млп-l
вIсlюч

+l0
св. 8,0 до 80,0

Водород Hz ЭХ"п-Нz-l000
св. 100 до 1000

мlпt-l

98

опредеJIяемого компопента

объемной доли, О/о

(млн-l)

св. 0,3 до 5 млп-l

+20

вкJlюч.



JDкение таблицы В.4

мп_060-2023

.Щиапазон измерений2)
содержilния опредеJIяемого

компонеЕта

Пределы
допускаемой

основной
погрешности, о^

объемной доли,
% (млн-l)

массовой
концеIrтраци

пЗ), мг/м3

приведен
ной к
впи

относите
льнои

Опрделяемьй
компонентl)

Тип сенсора

+ 10
от 0 до 1000
млн-l вктпоч.

от 0 до 80,0
вкJIюч.

св. 1000 до
10000 млн-l

св. 80,0 до
800

+l0
ЭХ.п-Нz-l0000

+l0от 0 до 10000
мlп1-1 вкlпоч.

от 0 до 800
вкJIюч.

св. 10000 до
20000 мrпr-l

св. 800 до
1600

+l0

Водорд Hz

ЭХ*-Нz-20000

+20от 0 до 0,12
м,lп1-1 вкlпоч

от 0 до 0,3
вкJIюч.

св. 0,12 до 0,5
млн-l

св. 0,3 до
|,24

+20

НесиммЕт-
ршшrьй

диметилгид_
разин CzHBM

Э&п-
CzHBM-O,5

отOдо5млн-l
включ

от 0 до 6,65
вкJIюч

+20

э&п-
СНзоН-20 св. 5 до 20

млн-1
св. 6,65 до

26,6

+20отOдо5м;пr-l
включ

от 0 до 6,б5
вкJlюч

+20св. б,б5 до
66,5

Э>(",-
СНзоН-50 св. 5 до 50

м;п1-1

+20отOдо 13,3

вкJIюч.

+20

ЭХ"п-
СНзоН-l00 св. 10 до l00

млн-l

+20от 0 до 2б,6
включ

отOдо20
млп-l вкlпоч.

+20св. 20 до 200
млн-1

сs.26,6 до
266,0

ЭХ"п-
СНзоН-200

от 0 до l33,0
включ

+20от 0 до 100
l вк"lючмлн

+20св. l00 до 1000
млн-l

св. 133,0 до
1330

э>Lп_
СНзоН-l000

Метанол
СНзоН

+20от 0 до 0,4
lмлн включ

отOдо 1

вкJIюч.

св. 1 до 10

э>Gп_

CzHsSH-4 св. 0,4 до 4
млп-l

Этшrтиол
(этилмеркап-
тан) CzHsSH

99

+20

отOдо l0
мlп1-1 вкlпоч.

св. 13,3 до
133,0

+20



п должеIrие табшrцы В.4

мп_060_2023

Прелелы
доrryскаемой

основной
погрешности, Уо

,Щиапазон измерений2) содержiшия
опредеJIяемого компонента

массовой
ковцеrrграции]),

мг/м3

привед
енной к
впи

относи
тельно

й

Опредеrrяемый
компонентl)

Тип сенсора

объемной доли, Ой

1шпr-')

+20от 0 до 0,4 млн-t
включ.

от 0 до 0,8
включ,

+20св. 0,4 до 4 млн-l

МЕтантиол
(метиrпr.rер-

каптан) СНзSН
Э&"-СНзSН-4

от 0 до 0,4l
включ.

+20от 0 до 0,1 млн-l
включ.

+20cB.0,1 до 1 млн-l cB.0,4l до 4,l l
Э}G,-СоСlz-1

+20от 0 до 0,2 мrпr-l
включ.

от 0 до 0,82
вкJIюч.ЭХ*-СоСlz-4

от 0 до 0,16 +20от 0 до 0,1 млн-l

+20св.0,1б до 1,58св. 0,1 до l млн-l

<DTop Fz ЭХсп-Fz-l

от 0 до 0,14
включ.

+20от 0 до 0,1 млп-l
включ

св. 0,14 до 1,4l
ЭХ.п-РНз-1

св. 0,1 до l млн-1

+20
включ.от 0 до l млн-l вкlпоч.

+20cB.1,4l до l4,1
ЭХ"п-РНз-10

св. 1 до 10 млн-l

Фосфин
РНз

+20от 0 до 0,32
включ

от 0 до 0,1 млн-l

+20св.0,32 до3,24св. 0,1 до 1 мrпr-l

Арсин
АsНз

ЭХ"п-АsНз-1

+20отOдо5включ.отOдо2млн-l
вкJIюч

+20св. 5 до 25св. 2 до l0 млн-l

+20от 0 до 12,5
включ.

отOдо5млн-l
вкJIюч

+20cB.l2,5 до 75,0св. 5 до 30 млн-l

Уксусная
кислота
CzHlOz

ЭХ"п-СzНлОz-30

100

св. 0,8 до 8

Кафонп;п<лорид
(фосген)
COClz

включ.вкJIюч.

+20

от 0 до 1,4l

вкJIюч.

ЭХ.п-СzНцОz-l0



Опрделяемьй
компонентl) Тип сенсора

.Щиапазон измерниf ) содержания
определяемого компонента

Прлелы
допускаемой

основной
погрешности, 7о

объемной доли, Уо
(млн-l)

массовой
концентраци

и3). мг/мз

приведе
нной к
впи

относи
тельно

й

Гидразин
NzНц

ЭХсп-NzНц-2

от 0 до 0,2
Iмпн вклtоч.

от 0 до 0,26
включ

+20

св. 0.2 до 2 млн-l
св. 0,26 до

2,66
+20

|) при коrrгрле компонентов, указанных в Щ,ководстве по эксплуатации, но не
приведённьD( в таблице, пвоанаJlизаторы применяются для определения содержания
компонентов по методик:lм измерний (МИ), разработаЕным и аттестованным в
соответствии с ГОСТ Р 8.563-2009;

2) пересчет значений объемной доли Х, млн-l, в массовую концентрацию С, мг/м3,
прводят по формуле: С=Х,М/Vn1, где С - массовtl,я концентрация компонента, мг/м3: М -
молярная масса компонента, г/моль; Vб - молярныЙ объем газа-разбавителя - возд}ха,

равньй 24,06, при условиJlх (20 С и l01,3 кПа по ГОСТ 12.1.005-88), дrлЗ/моль.

окончание таблицы В.4

Таблица В.5 - М логические ха стики с ионизационным сенсо Nl Ф

мп_060_2023

,Щиапазон измерний2) содержания
определяемого компонента

з)
массовой

концеЕтрации
мг/м"

привед
енной
к ВПИ

относи
тельно

й

Определяемый
компонентl)

Тип сенсора

отOдо5вк;поч.от 0 до 1,9
вюlюч

+20св. 1,9 до l0 св. 5 до 26
ФИсп-СzНзС1-10

+20отOдо26
вкJIюч.

отOдоl0
включ.

+20
ФИсп-СzНзС1-100

св. 10 до 100

+20от 0 до 260
вкJIюч.

от 0 до l00

+20св. 2б0 до l300
ФИ"п-СzНзС1-500

св. l00 до 500

от 0 до 100
отOдо

260

+25св. l00 до 1000
\lл н

ФИ"п-СzНзСl-
l000

Винилхлорид
СzНзСl

l0l

Прделы
допускаемой

основной
погрешности. 0%

объемIrоЙ доли,
(млн-l)

+20

св. 26 до 260

+25

св. 260 до 2600



п лжение таблицы В.5

мп_Oб0-2023

.I[иапазон измерниrf) содержания
определяемого компонента

Прделы
доrryскаемой

основной
погршности, О%

относит
ельной

Опрделяемый
компонентl)

Тип сенсора

массовой
1,концентрации-,,

мг/м-
отOдо l5

вкJIюч.
+20от 0 до 4,6

вкJIюч.
+20

ФLLп-
СоНо- l0

св. 4,6 до l0 св. l5 до 32,5

+20отOдо 10
вкJIюч.

от 0 до 32,5
вкJIюч.

ФI4п-
CbHc-l00

св. l0до l00 св. 32,5 до 325

+20от 0 до l00
вкJIюч.

от 0 до 325
вкJIюч.

Фи.''-
СьНь-500

св. 100 до 500 св. 325 до l620
от 0 до 500 млн-l от 0 до 1620 +25

+25ФИ""-СоНь- l000 св. 500 до 1000
млн-l

св. 325 до 3240

Бензол СоНь

+20отOдо2вкJпоч.
от 0 до 8,8

включ
+20

ФИ"п-СвНrо- l0
св. 2 до l0 св. 8,8 до 44,1

от 0 до 44,1
вклк)ч_

+ 15
отOдо 10

вкJIюч.
св. 44,1 до 44l + 15

ФИ"п-
CBHro-100

св. l0 до l00

+ 15
от 0 до 44l

вкJIюч.
+ 15св. 100 до 500 св. 44l до 2205

ФИ"п-СвНrо-500

от 0 до 44l +25от 0 до l00 млн-l

+25св. 100 до 1000
млrl св. 44l до 4405

этилбснзол
CBHro

ФИ.п-СвНrо-l000

от 0 до 8,6
включ.

+20отOдо2вкJпоч.

+20св. 2 до 10 св. 8,б до 4З,3

ФИ."-
CBHB-l0

от 0 до 29,9
вкJIюч.

+20от 0 до 6,9
вкJIюч.

св.29,9 до 173,2 +20св. 6,9 до 40

ФИ"п-
СвНв40

от 0 до 433
вкJIюч.

+20от 0 до l00
вкJlюч.

св 433 до 2l65св. 100 до 500
ФИ"п-СвНr500

+20от 0 до l00 млн-l от 0 до 433

+20св. 441 до 4320cB.l00 до 1000
MJIH't

Фенилэтилен
(стирол)

(винилбензол)
СвНв

+20отOдо2вк.lпоч.
от 0 до 8,5

включ.

+20св. 8,5 до 42,5св. 2 до l0

н-пропилацетат
CsHroФ

ФИ"п-
CsHroO:-l0

102

приведе
нной к
впи

объемной доли,
% (млн-1)

+20

+20

от 0 до l00
вкJIюч.

+20

ФИсп-СвНв-l000



п таблицы В.5

мп-060-2023

,Щиапазон измерений2) содержilния
опредеJIяемого компонента

Прлелы
допускаемой

основной
погрешности, 7о

объемной доли,
% (млн-')

массовой
1rконцентрации-',

мг/м3

привед
енной к
впи

относи
тельно

й

Определяемый
компонентl)

Тип сенсора

отOдо30
вкJlюч.

+20

*20

н_пропилацетат
СsНrоФ

ФИ"п-СsНrоОz-
l00

св. 30 до l00 св. l2'l,5 до 425

отOдо2вк,тпоч.
от 0 до 7,7

включ
+20Эпихлоргидрин

СзНsСlо
ФИ"п-

СзНsСlо-10
св. 2 до 10 св. 7,7 до 38,5

отOдо2включ. от 0 до l0,5
включ.

+20

св. 2 до l0 св. 10,5 до 52,67

Хлористый
бензил
CzHlCl

ФИ"п-
ClHuC1-10

от 0 до 8,б
включ

+20отOдо2вкJпоч.

св. 8,б до 40,8 +20

Фlрфуриловьй
спирт С5НсФ

ФИ"п-СsЦОz-
l0

св. 2 до l0

от 0 до 3,84
включ.

+20отOдо2вкrпоч.

св,3,84 до l9,2 +20

ФИ,п-
CzHsOH-10

св. 2 до l0

+20отOдо l0
включ.

от 0 до 19,2
включ

+20св. l0 до l00 cB.l9,2 до l92

ФИ"п-
CzHsOH-100

от 0 до 9б0 +20ФИ"п-
CzHsOH-1000

от 0 до 500

+ 15
от 0 до 500

вкJIюч.
от 0 до 960

вкJIюч

+ l5св. 960 до 3840

ФИ.п-
CzHsOH-2000

св. 500 до 2000

Этшrол
CzHsOH

от 0 до 0,5
включ.

+20от 0 до 0,2
вкJIюч.

+20св. 0,2 до 3 св. 0,5 до 7,6

ФИ"п-
CzHlNO-3

+20отOдо2вкпtоч-
от 0 до 5,1

вкJIюч

св. 2 до l0 св. 5,1 до 25,4

Моноэта-
ноламин (2-

аминоэтанол)
CzHlNO ФИ"п-

CzHNO-10

103

от 0 до 127,5
вк.шоч.

+20

+20

+20



п олжение таблицы В.5

мп-0б0-2023

Прлелы
допускаемой

основпой
погрешпости, 7о

.Щиапазон измерний2) содержilния
определяемого компонента

приведе
нной к
впи

относи
тельно

й

Определяемьrй
компонентl)

Тип сенсора

объемной доли,
% (Mrпr-l)

массовой
1\концеFграции-,,

мг/м-
от 0 до 0,5

вкJIюч
+20от 0 до 0,4

включ.

св. 0,5 до 12,5

Форма:ьдеrид
CHzO

ФИ"п-
CHzO-10

св. 0,4 до 10

отOдо4включ. отOдо l0
вкJIюч.

+20

св. 10 до 25 +20

Фи"п-i-
СзНчоН-l0

св. 4 до l0

+20отOдо20
вкJIюч.

отOдо50
вкJIюч.

св. 50 до 250 +20

2-пропанол
(изопропанол)

iСзН,zоН Фи"п-i-
СзНzоН-l00

отOдо5вктпоч. +20отOдо2вк.lпоч.

св. 5 до 25 +20
ФИ"п-СzЦоz-

l0 св. 2 до 10

от 0 до 250 +20

Уксуснм
кислота
СzНцоz ФИ"п-СzLI+оz-

l00 от 0 до 100

отOдо2включ
от 0 до 4,б

включ
+20

св. 4,6 до 23,3 +20

от 0 до 23,3
включ-

от 0 до l0
вкJIюч.

+20св. l0 до l00 св. 2З,3 до 23З

Фисп_i_
СцНв-100

от 0 до l00
включ

от 0 до 233
вкJIюч.

+ l5

св. 100 до 1000

Фисп-i-
СцНr-l000

от 0 до 500
включ.

отOдо 11б5
вкJIюч.

+ 15

св. 1 lб5 до
l з980

+ 15

2-метилпропен
(изобупллен)

(ЛОС по
изобуrилену)

i-C+HB

Фисп_i-
СлНr6000

св. 500 до 6000

+20от 0 до 3,2
вкJlюч.

от 0 до 9,9
вк-]Iюч

св. 9,9 до 30,8 +20

ФИ"п-СсНqоН-
l0

св. 3,2 до 10

от 0 до 29,9
вкJIюч.

+2оот 0 до 9,7
включ

1-бршtол
C+HsOH

ФИ"п-СqНsоН-
40

св. 9,7 до 40

104

+20

св. 20 до 100

Фи"п-i-
СцНг10

св. 2 до 10

+20

св.2ЗЗ до 2З30 + 15

св.29,9 до |2З,З



п должеЕие таблицы В.5

мп-060-2023

,Щиапазон измерпий2) содержания
опредеJIяемого компонеЕта

Прделы
доrryскаемой

осrrовной
погрешности, 7о

приве
денно
йк

впи

Опрдеrrяемьй
компонентl)

Тип
сенсора

объемпой доrш,
% (млн'l)

массовой
1rконцекграции-,,

мг/м-

относи
теJIьно

й

от 0 до 10 вrcгпоч.
от 0 до 30,8

включ
+20

l -буганол C+HsOH
ФИ.п-

CaHsOH-
100 св. l0 до 100 св.29,9 до |2З,З +20

+20отOдо3вкrпоч, от 0 до 9,1
включ

ФИ"п-
CцHrrN-l0

св. 3 до l0 св. 9,1 до 30,4 +20

от 0 до 9,8 вкпоч. от 0 до 29,8
включ

+20

св. 9,8 до 40 св. 29,8 до 121,6 +20
от 0 до З0,4 +20от 0 до 10 вктпоч.

.Щиэтиламин
C+HrrN

св. 10 до l00 св. 30,4 до 304 +20

ФИ"п-
CaHrrN-l00

от 0 до 3,75
вкJIюч

от 0 до 4,98
включ

+ 15ФИ.п-
СНзоН-10

св. 3,75 до 10 св. 4,98 до l3,3 +l5
от 0 до l4,9

включ
+ 15

+ l5

ФИ"п-
СНзоН40

св. l 1,2 до 40

от 0 до 10 вктпоч.
от 0 до l3,3

включ
+20

св. 10 до 40 св. l3,3 до l33 +20

Метанол
СНзоН

ФИ"п-
СНзоН-100

+20отOдо2вк.lпоч.
от 0 до 7,бб

вклIоч-
+20

ФИ.п-
СzНг10

св. 2 до l0 св. 7,бб до 38,З

отOдо l3 вшпоч.
от 0 до 49,8

вкпюч
+15

св. l3 до 40 св. 49,8 до 153,3 +15

ФИ"п-
СzНr40

от 0 до 49,8
включот 0 до 13 вктпоч.

+ 15

метилбензол
(тоrтуол)

CzHB

ФИ"п-
CzHr100

св. l3 до l00

от 0 до 0,98
включ

+20от 0 до 0,25
вкJIюч.

+20св. 0,25 до 3 св. 0,98 до l 1,74

Фенол
CbHsOH

ФИ"п-
CbHsOH-3

l05

ФИ"п-
CaHrrN-40

включ.

отOдо l1,2
вкJIюч-

св. 14,9 до 53,2

+ 15

св. 49,8 до 383
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.Щиапазон измерний2) содержания
опредеJIяемого компонента

Прлелы
допускаемой

основной
погрешности, %о

объемной доли,
("n"-')

массовой
концентра-
цииЗ), мг/м3

приведе
пной к
впи

относи
теJIьпо

й

Опрлеляемый
компонент1)

Тип сенсора

отOдо2включ. от 0 до 7,8
вкJIюч

+20ФИ"п-
CbHsOH-10

св. 2 до 10 св. 7,8 до 39,1 +20
от 0 до 8,82

вкJIюч.
+20отOдо l0

включ.
св. 8,82 до 44,1 +20

Фенол
CoHsOH

ФИ"п-
CcHsOH-l00

св. l0 до l00

отOдо2вкrпоч. от 0 до 8,82
вкJIюч

+20ФИ"п-m-
CBHro-10

св. 2 до 10 св. 8,82 до 44,1 +20

от 0 до l0 включ.
от 0 до 44,2

включ.
св.44,2 до Ц2 + 15

|,2-
дrшетилбензол
(о-ксилол) о-

CBHro
ФИ"п-о-

CBHro-100
св. l0 до l00

+20отOдо2включ. от 0 до 8,82
вкпк)ч.ФИсп-m-

CBHro-10
св. 8,82 до 44,1

отOдо 10 включ.
от 0 до 44,2

вкJIюч
+ 15

l,3-
димgтилбензол
(м-ксилол) m-

CBHro ФИ"п-m-
CBHro-100

св. l0 до l00 св. 44,2 до 442

отOдо2включ. от 0 до 8,82
включ

+20

+20

ФИсп-m-
CBHro-10

св. 2 до l0 св. 8,82 до 44,1

от 0 до 44,2
вклIоч

от 0 до l0 включ.

св. l0 до 100 св. 44,2 до 442 + 15

1,4_

диметилбензол
(п-ксилол) р-

CBHro ФИ"п-Р-
CBHro-100

отOдо2
вкJIюч.

от 0 до 12,16
вк.lюч

+20

ФИсп-Р-
SFo-10

св. 2 до 10
св. 12,1б до

60,8

+20от 0 до 10
вкJIюч.

от l2,16 до
60,8 вктпоч.

св. 60,8 до 608 +20

Гексафторил
серы SFб

ФИ"п-Р-
SFb-l00

св. l0 до l00

+20отOдо l вкrпоч.
от 0 до 1,4

вк.люч.
+20

Фосфин
РНз

ФИ.п-
РНз-l0

св. l до 10 св. 1,4 до 14,1

106

+ 15

св. 2 до 10 +20

+ 15

+15

+20
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,Щиапазон измеренпй2) содержапия
определяемого компонента

Прлеrш
допускаемой

основной
погрlшrости, О/о

Опрелеrrяе-
мьй

компопентl)
объемной доли,

(млн-l)
3)

массовой
концеЕIрации

мг/м-

приведе
нной к
впи

относит
ельной

от 0 до 3,7 вкrпоч,
от 0 до 19,7

включ
+20Нафтмип

CroHB
ФИ.п-

CroHB-10

св. 3,7 до l0 св. 19,7 до 53,З

от 0 до 0,2
вкJIюч.

от 0 до 0,66
включ

+20
Бром Вrz ФИ"п-

Brz-2
св. 0,2 до 2 млн-l

от 0 до 20 вк.lпоч. от 0 до l4,2 вк.lпоч.ФИ"п-
NНз-l00

св. 20 до 100 св. l4,2 до 71 + 15
от 0 до 100 вкrпоч от 0 до 7l вкrпоч. +15

Аммпак
NНз

ФИ"п-
NНз-1000 св. 100 до 1000 св. 7l до 710 + 15

от 0 до 0,4 вкrпоч. +20
св. 0,4 до 10 св. 1 до 25,8 +20

отOдо2вкJпоч. от 0 до 5,16 включ. +20

Этантиол
(этиrп..rер-

каптан) CzHsSH
ФИ"п-

CzHsSH-20 св. 2 до 20 св. 5,1б до 51,б +20
от 0 до 0,4 вIс,точ. от 0 до 0,8 вк.lпоч. +20ФИ"п-

СНзSН-10 св. 0,4 до 10 св. 0,8 до 20 +20
отOдо2включ. отOдо4вшпоч. +20

метантиол
(метилмер-

каптан) СНзSН ФИ"п-
СНзSН-20 св. 2 до 20 св. 4 до 40 +20

от 0 до 13 вк.тпоч. от 0 до 47,6 включ. +20этилацgrат
СаНвФ

ФИ.п-
CqHBOz-l00 св. 13 до 100 св. 47,6 до 366 +20

отOдо5включ. от 0 до 24,15
включ.

+20ФИ"п-
CoHrzOz-50

св. 5 до 50 св.24,|5 до241,5 +20

от 0 до 10 включ.
от 0 до 48,3

включ.
+20

Бушлацетат
CoHrzФ

ФИ"п-СоНrzФ-
100

св. 10 до 100 св.48,3 до 48З +20

от 0 до 2включ. от 0 до 3,5 вкJtrоч. * 15ФИ"п-
СзНо-l0

св. 2 до l0 св. 3,5 до l7,5 + 15

от 0 до l0 вкlпоч, от 0 до 17,5
включ.

+20

Пропилен
(пропен)

СзНь ФИ"п-
СзНо-100

св. l0 до l00 св. l7,5 до 175 +20

107

Тип сенсора

+20

св. 0,66 до 6,б +20

+ 15

отOдо l вк.lпоч.ФИ"п-
CzHsSH-10
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,Щиапазон измерений2) содержilния
определяемого компонента

Прлелы
допускаемой

основной
погрешности, %

массовой
1\

конце}гграции-,,
мг/м-

относи
тельно

l4

Опрделяемый
компонентl)

Тип
сенсора

объемной доли, О%

(млн-l)

от 0 до 93,5
вкJIюч

+15

св. 93,5 до 5бl + 15

Прпилен
(пропен)

СзНо

Фи".-
СзНо-300

св. 50 до 300

от 0 до 0,72
вкJIюч

+20от 0 до 0,1 включ.
2,6-

тол}иленди_
изоIшанат

СзСьНз
(NCO),

ФИ"п-
СзСоНз

(NCO)r-l cB. 0,1 до 1 сь. 0,'72 до 7 ,24 +20

от 0 до 1,37
вк,-Iюч

от 0 до 0,35 включ.

св. 1,37 до 7,8

ФИ.п-
CzHcSz-2

св. 0,35 до 2

отOдо2вклrоч. от 0 до 7,8
вклIоч.

+20

св.7,8 до 39,2 +20

2,3 -дитиабутан
(диметилди-

сульфил)
CzHcSz ФИ.п-

CzHcSz-l0
св. 2 до l0

+20от 0 до 0,25 вкrпоч.
от 0 до 1,02

вк,,Iюч.

св. 0,25 до 3 cB.1,02 до |2,2

ФИ.п-
СлНчоз-3

+20отOдо2вк.lпоч.
от 0 до 8,1б

включ.
св. 8,1б до 40,8 +20

ФИ"п-
СцНzоз-l0

св. 2 до 10

от 0 до 3,17
вкJIюч.

+20отOдоlвключ.

св. 3,17 до 31,7 +20

.Щисульфид
}тлерода

(сероуглерл)
CS:

ФИ"п-СSz-l0
св. l до l0

+15отOдобвключ. от 0 до 10,2
вкJIюч.

+ 15св. 10,2 до l7,l
Ацетонитрил

CzHN
ФИ""-СzНзN-

l0
св. б до l0

отOдо70
вкJlюч.

+20от 0 до 20 вшпоч.

св. 70 до 350 +20

ФИ"п-
СоНrг100

св. 20 до l00
Щиклогексан

CoHrz

+20

+20св. l 12 до l 125

1,3-бlталиен
(дивинил) СаНб

ФИ"п-
СсНо-500

св. 50 до 500

+20от 0 до 301
вкJIюч.

от 0 до 84 вкrпоч.

+20св. 84 до 1000 св.301 до 3584
н-гексан CoHtq

ФИ"п-
CoHrq-1000

l08

привед
енной к
впи

от 0 до 50 вкlпоч.

+20

+20

+20
2,5-фуранлион
(ммеиновый

ангидрид)
СцНzОз

от 0 до 50 вкrпоч.
отOдо l12

вкJIюч.



Прлелы
дотrускаемой

осповпой
погршности, О/о

.Щиапазон измерний2) содержttния
опредеJIяемого компонента

массовой
концеятации

з), мг/мз

приведенн
ой к ВПИ

опlоси
тельно

й

Тип
сенсора

объемной доли, 7о
(млн-l)

от 0 до 0,1 вк;поч.
от 0 до 0,32

вкJIюч.
+20ФИ.п-

АsНз -3
св. 0,1 до 3 св. 0,З2 до 9,'7 +20

+20отOдо2вкпоч. от 0 до 6,48
включ.

св. 6,48 до З2,4 +20

Арин
АsНз

ФИ"п-АsНз
-10

св. 2 до 10

от 0 до 1включ.
от 0 до 2,58

вкIIюч.
+20

ФИ"п-
CzHbS -5

св. l до5 св. 2,58 до 12,9

от 0 до 20 включ.
от 0 до 51,6

вкJIюч
+20

+20

ФИ"п-
CzHoS -100

св. 20 до l00 св. 51,б до 258

,Щпметил-
сульфид
CzHbS

от 0 до 23,4
вклк)ч

+20от 0 до 20 включ.

св. 23,4 до 35l +20св. 20 до 300

от 0 до 117
вкJIюч.

отOдо l00 вкпоч.

св. 1 17 до 2l0б +20

Этилен
CzHl

ФИ"п-
CzHc -1800

св. l00 до 1800

+20отOдо2включ. от 0 до 8,32
вкJIюч.

+20

ФИ.п-
СzFц-10

св. 2 до l0 св. 8,32 до 41,6

+20от 0 до 10 вкrпоч.
от 0 до 41,6

вкJIюч

+20св. l0 до 100 св. 41,6 до 4l б

Тетрафторэтан
СzFц

от 0 до 1,45
вкJIюч.

+20от 0 до 0,7 включ

св. 1,45 до 22,1 +20

Акрилонитрил
СзНзN

ФИ"п-
СзНзN-10

св. 0,7 до 10

от 0 до 0,9б
вкJIюч.

+20от 0 до 0,5 включ.

+20св. 0,5 до l0 св. 0,96 до l9,1

Мlравьиная
кислота
CHzOz

+ 15от 0 до 50 включ.
от 0 до 208

включ.

св. 50 до 500 св. 208 до 2084

ФИ"п-
CzHro-500

+ 15от 0 до l00 включ.
от 0 до 416

вкJIюч.

+ 15св. 4lб до 8334

н_гептrlн
CzHrb

ФИ"п-
C,zHro-2000

св. 100 до 2000

п должение таблицы В.5
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Определяемьй
компонентl)

+20

ФИ"п-
CzHq -300

+20

ФИ"п-
CzFa-100

ФИ"п-
CHzOz-10

+ 15
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.Щиапазон измерний2) содержания
опредеJuIемого компонента

Прделы
допускаемой

основной
погреIIIЕости,

%
Опрделяемьй

компонентl)
Тип сепсора

бъемяой доrш,
% (м;пr'')

массовой
концента-
цииЗ), мг/м]

привед
енной к
впи

относ
итеJь
ной

от 0 до 80 включ.
от 0 до 193

вкJlюч.

св. 80 до 1000 св. l93 до 2415 + 15

2-пропапон
(ачегоп)
СзНоо

ФИ"п-
СзНоо-l000

+20отOдо2включ. от 0 до 8.23
вк.,Iюч.1,2-дихлорэтан

CztI+Clz
ФИ"п-

CzHlClz-20
св. 2 до 20 св. 8,23 до 82,3 +20

от 0 до 7,5
вкJIюч.

+20отOдо2вк,шоч.
ФИ"п-

CqHroOz-20
св. 2 до 20 св. 7,5 до 75 +20

Этилцеллозоль
в (2-

этоксиэтанол)
С+НrоФ

от 0 до l92
вк.JIюч.

+ 15
от 0 до 100

включ.
св. 192 до 958 +15

.Щиметиловый
эфир CzHoO

св. l00 до 500

+ 15
от 0 до l00

вкJIюч.
от 0 до 241

вкJIюч.

св.241 ло 2417 +15

2-метиrшропан
(изобуган) i-

СцНrо

отOдо3вк.цrоч. от 0 до 9,2 включ

св. 9,2 до б1,6

2-метил- 1-

пропдrол
(изобуrанол) i-

СцНsоН

Фи"п-i-
СrНsоН-20

св. 3 до 20

+20отOдо2вк.lпоч. отOдо7вкпоч.

св. 7 до 70 +20

Щиклогексанон
CcHroO

ФИ"п-
CbHro0-20

св. 2 до 20

+ 15
отOдо60

вкJIюч.
от 0 до l80

вкJIюч.

св. l80 до 1500 + 15

2-буганон
(мегилэтил-

кетон) С+НвО

ФИ"п-
СсНво-500

св. 60 до 500

от 0 до 17,3
включ

+20отOдо2вкJпоч.

+20св. 2 до 10 св. l7,3 до 86,б

Тетраэтилороси
ликат (ТЕОС)

CBHzoOqSi

ФИ"п-

СвНzооqSi-10

l10

+ 15

ФИ"п-
CzHc0-500

Фи.п-i-
CcHro-1000

св. 100 до 1000

+20

+20
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Определяемьй
компонентl) Тип сенсора

.Щиапазон измерений2) содержания
определяемого компоЕента

Пределы
допускаемой

основной
погрrпности, 7о

объемной доли,
% (млн-l)

массовой
концентра-
ции-,. мг/м-

привед
енной к
впи

относи
тельно

й

Акролеин
СзНцо

Фи""_
СзН+о-10

отOдо2включ от 0 до 4,98
вкJIюч.

+20

св. 2 до 10 св. 4,98 до 24,9

1) при коrпроле компонентов, указанньD( в Рlководстве по эксплуатации, но не
приведённьо< в таблице, газоанitлизаторы применяются для определения содержания
компонентов по методикам измерний (МИ), разработанным и аттестованным в
соответствии с ГОСТ Р 8.563-2009;

2) персчет значений объемной доли Х, млн-l, в массовую концентрацию С, мг/мЗ,
проводят по формуле: C:X,M/V,', где С - массовая концентрация компонента, мг/мЗ; М -
молярная масса компонента, г/моль; V. - молярньй объем газа-разбавителя - возд}ха,

равный 24,06, при условиях (20 С и 101,3 кПа по ГОСТ l2.1.005-88), дм3/моль.

)ром (Illl

Определяемый
компонентl)

Тип сенсора

,Щиапазон измерений
объемной доли
определяемою
компонента2)З)

Пределы
допускаемой

основной
абсоrпотной
погрешности

Водород Hz

ППсп-Нz-l00

ППсп-Нz-50
от 0 до 2,0 7о

(от 0 до 50 % НКПР)
+ 0,2 О/о

(+ 5 % нкпр)
ПП""-Н1-20 % отOдо20%о + 0,5 уо

Метан CH,r

ПП.п-СНц-l00
отOдо4,4%

(от 0 до 100 % НКПР)
+0,22%

(+ 5 % нкпр)

ПП."-СНц-50Т
от 0 до 2,2 Yо

(от 0 до 50 % НКПР)

ПП"п-СНq-50
от 0 до 2,2 Уо

(от 0 до 50 % НКПР)
+ 0,22 о/о

(+ 5 % нюIр)

Этилен CzHq
ППсп-СzНц-100

от 0 до 2,З О%

(от 0 до l00 % НКПР)
+0,12%

(+ 5 % нкпр)

ПП"п-СzН+-50
+ 0,12 уо

(+ 5 % нкпр)

l11

+20

от 0 до 4,0 О%

(от 0 до 100 % нкпр)
+ 0.2 о/о

(+ 5 % нкпр)

+ 0,1з %
(+ 3 % нкпр)

0 до 1,15 %
(от 0 до 50 % НКПР)
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Пределы
допускаемой

основной
абсо.lпотной
погрешности

Определяемый
компонентl)

Тип сенсора

.Щиапазон измерений
объемной доли
опредеJUIемого
компонента2)з)

+ 0,085 %
(+ 5 % нкпр)ППсп-СзНв-l00

0 до 1,7 О/о

(от 0 до 100 % НЮIР)
от 0 до 0,85 %

(от 0 до 50 % НКПР)
+ 0,051 %

(+ 3 % нкпр)ППсп-СзНв-50Т

от 0 до 0,85 %
(от 0 до 50 % НКПР)

+ 0,085 %
(+ 5 % нкпр)

Пропан
СзНв

ППсп-СзНв-50

+0,0,7 %
(+ 5 % нюIр)

от 0 до 1,4 7о

(от 0 до 100 % НКПР)ПП"п-СцНrо- 100

+ 0,0,1 о^

(+ 5 % нкпр)

н-бlтшr
C+Hro

ПП"п-С+Нrо-50
от 0 до 0,7 %о

(от 0 до 50 % НЮIР)
+ 0,08 %

(+ 5 %нюIр)ПП.п-СцНв-100
от 0 до 1,6 %о

(от 0 до 100 % HЮIP)

от 0 до 0,8 7о

(от 0 до 50 % НКПР)
+ 0,08 %

(+ 5 % нкпр)

1-брен
С+Нв

ПП"п-С+Нв-50

+ 0,0б5 %
(+ 5 % нкпр)

от 0 до 1,30 %
(от 0 до l00 % НШР)

от 0 до 0,65 %
(от 0 до 50 % НЮР)

2-метилпропан
(изобlтан) i-C+Hro

ПП.п-i-СlНrо-50

от 0 до 1,1 Уо

(от 0 до 100 % НКПР)
+ 0,055 %

(+ 5 % нкпр)ПП"п-СsНlz-100

от 0 до 0,55 %
(от 0 до 50 % HЮIP)

+ 0,055 %
(+ 5 % нкпр)

н-пентан
CsHrz

отOдо 1,4 %
(от 0 до 100 % НЮР)

+ 0,07 уо

(+ 5 % нкпр)ПП"п-СsНrо-l00

отOдо0,7%
(от 0 до 50 % НЮР)

+ 0,0'7 уо
(+ 5 % нкпр)ППсп-СsНrо-50

I {иклопеrrган
CsHto

+ 0,05 %
(+ 5 % нюIр)

от 0 до 1,0 7о

(от 0 до 100 % НКПР)ПП"п-СоНrq- 100

+ 0,05 %
(+ 5 % нкпр)

отOдо0,5%
(от 0 до 50 % НЮР)ПП.п-СьН r+-50

н-гексап CoHlq

+ 0,05 %
(+5 %нюр)

от 0 до 1,0 %о

(от 0 до 100 % НКПР)ПП.п-СоНr:-100

+ 0,05 %
(+ 5 % HюIP)

отOдо0,5%
(от 0 до 50 % НКПР)ПП"п-СоНrz-50

I_|иклогексан
CoHrz

от 0 до 2,4 О/о

(от 0 до 100 % НКПР)
+ 0,|2 уо

(+5 %нюр)ПП"п-СzНо-100

+ 0,|2 о^

(+ 5 % нкпр)
отOдо 1,2 %

(от 0 до 50 % НКПР)

Этан
CzHo

ПП"п-СzНь-50

|12

ПП"п-i-С+Нrо-100

+ 0,065 %
(+ 5 % нюр)

ПП"п-СsНrz-50
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Прделы
допускаемой

осповной
абсоrпотной
погрешности

Тип сепсора

.Щиапазон измерний
объемной доrш
опредеJIяемого
компонента2)з)

+ 0,З О/о

(+ 5 % нюIр)
от 0 до 3,0 7о

(от 0 до 50 % НЮIР)
Метанол
СНзоН ПП*-СНзоН-50

+ 0,0б %
(+ 5 % нкпр)

отOдо1,2%
(от 0 до l00 % НКIIР)ПП"п-СоНо- l00

+ 0,06 %
(+ 5 % нкпр)

Бензол
СьНь

ПП.п-СоНо-50
отOдо0,6%

(от 0 до 50 % НЮIР)
+ 0,1 уо

(+ 5 % нкпр)ПП"п-СзНо-l00
отOдо2,0%

(от 0 ло 100 % HЮIP)

+ 0,| уо
(+ 5 % нкпр)

от 0 до 1,0 7о

(от 0 до 50 % НЮIР)

Пропилен
(прпен)

СзНс ПП.п-СзНс-50

+ 0,16 О/о

(+ 5 % нкпр)ПП*-СzНsоН-50 от 0 до 1,5 7о

(от 0 до 50 % НКПР)
Этаrrол
CzHsOH

+ 0,078 %
(+ 5 % НЮIР)

от 0 до 0,85%
(от 0 до l00 % HKIP)ПП"п-СчНlс-100

+ 0,042 о/о

(+ 5 % нкпр)
от 0 до 0,425 %

(от 0 до 50 % НЮIР)

н-гептан
CzHrb

ППсп-СzНrь-50

+ 0,13 %
(+ 5 %HюIP)

от 0 до 2,6 7о
(отOдо l00%HЮIP)ППсп-СzНцО-100

+ 0,13 %
(+ 5 %нюр)

отOдо 1,3 %
(от 0 до 50 % HЮIP)

Оксид этилена
CzHaO

ПП"п-СzНqо-50

+ 0,13 %
(+ 5 %нкпр)

от 0 до 1,25 %
(от 0 до 50 % НЮР)ПП--СзНьо-50

2-пропанон
(ацегон)
СзНоо

+ 0,08 %
(+ 5 % нкпр)

от 0 до 1,б О%

(от 0 до 100 % НКПРlПП"п-i-СаНв-l00

+ 0,08 %
(+ 5 % нкпр)

от 0 до 0,8 Уо
(от 0 до 50 % НЮIР)

2-мегиrшропен
(изобуmлен)

iСцНв

+ 0,085 %
(+ 5 % нкпр)

от 0 до 1,7 О/о

(от 0 до l00 % НКПР)ПП"п-СsНв-l00

+ 0,085 %
(+ 5 % нкпр)

от 0 до 0,85 %
(от 0 до 50 % НКПР)ПП"п-СsНв-50

2-метил- 1,3-
бlталиен
(изопрн)

CsHB

+ 0,12 О/о

(+ 5 % нкпр)
от 0 до 2,30 %

(от 0 до l00 % НКПР)ПП"п-СzНz-100
дцетилен

CuHz

+ 0,|4 о/о

(+ 5 %нюр)
от 0 до 1,4 7о

(от 0 до 50 % НКПР)ПП"п-СзНзN-50
Акрилони,трил

СзНзN

l13

Опрделяемьй
компонентl)

ПП"п-i-СцНв-50
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Опрделяемьй
компонентl)

Тип сенсора

лrапазон измерний
объемной доли
опредеJIяемого
компонента2)з)

Прелелы
допускаемой

основной
абсоrпотной
погрешности

+ 0,05 %
(* 5 % HKIP)ПП.п-СzНв-100

от 0 до 1,0 7о
(от 0 до 100 % НКПР)Метилбепзол (m.пуол)

CzHB
ПП"п-СzНв-50

отOдо0,5%
(от 0 до 50 % НШIР)

+ 0,05 %
(* 5 %нюр)

+0,024%
(+ 3 % нкпр)

этилбензол
CBHro

[IП"п- CBHro-37,5T
от 0 до 0,3 %о

(от 0 до 37,5 % HЮIP)
+ о,04 уо

(+ 5 % HкIIP)
н-октан
Св}II в

ПП"п-СвНrв-50

этилацетат
C+HBOz

ППсп-СцНвОz-50
+0,1 %

(+ 5 % нкпр)

Бlтилацетат
CoHrzOz

ПП"п-СоНrzоz-25Т
отOдо0,3%

(от 0 до 25 % HЮIP)
+ 0,036 %

(+ 3 % HKIP)
от 0 до 0,7 %о

(от 0 до 50 % НЮIР)
+ 0,0'| о/о

(+ 5 % нкпр)
1 ,3 -бlталиен

(ливинил) СаНь
ПП"п-СаНс-50

+ 0,3l %
(+ 5 % нкпр)

1,2-дтхлорэтан
CzHcClz

ПП"п-СzНqСlz-50
от 0 до 3,1 %о

(от 0 ло 50 % НЮIР)
+ 0,1l %

(+ 5 % нкпр)
[имегилсульфил

CzHoS
ПП""-СчНьS-50

от 0 до 1,1 7о
(от 0 до 50 % НКПР)

1-гексен CbHtz ПП"п-СсНrz-50
отOдо0,6%

(от 0 до 50 % НКПР)
+ 0,06 %

(+ 5 % HюIP)
от 0 до 0,5 %о

(от 0 до 31,2 % НЮIР)
+ 0,051 %

(+ 3 % нюIр)
2-бутшrол (втор-

бlтанол) sЭХ-СцНsОН
ПП"п-sЭХ-СлНqоН-

з|,2т
отOдо 1,8 %

(от 0 до 50 % НШIР)
+ 0,18 %

(+ 5 % нюIр)Виниrrхлорид СzНзСl

от 0 до 2,4 Yо

(от 0 до 100 % HЮIP)
+0,12%

(+ 5 % нкпр)ПП",-СзНь-100

отOдо1,2%
(от 0 до 50 % HЮIP)

+ 0,|2 уо
(+ 5 %HюIP)

Щиклопропан
СзНо

ПП"п-СзНо-50

отOдо 1,35 %
(от 0 до 50 % НЮIР)

+ 0,14 о/о

(+5 %нюр)
.Щиметиловый эфир

CzHbO
ПП.п-СzНсО-50

+ 0,085 %
(+ 5 % нкпр)ПП.п-СцНrоО-50

от 0 до 0,85 %
(от 0 до 50 % НКПР)

.Щиэтиловьй фир
ClHroO

от 0 до 0,95 %
(от 0 до 50 % НКПР)

+ 0,095 %
(* 5 % нкпр)

Оксид пропилена
СзНьо

ПП"п-СзНоО-50

отOдо0,5%
(от 0 до 38,4 % НЮР)

+ 0,039 %
(+ 3 % нюIр)

Хлорбензол
CoHsCl

+ 0,0'7 5 о/о

(+ 5 % нкпр)ПП"п-СлНвО-50
от 0 до 0,75 %

(от 0 до 50 % НКПР)

2-бlтанон
(мегилэтилкетоп)

С+Нво

114

отOдо0,4%
(от 0 ло 50 % НКПР)

отOдо 1,0%
(от 0 до 50 % HЮIP)

ПП"п-СzНзС1-50

IIП"п-СьНsС1-38,4Т



Определяемый
компонентl)

Тип сенсора

,Щиапазон измерний
объемной доли
опредеJIяемого
компонента2)3)

Прлеrш
допускаемой

основной
абсоrпотной
погрешности

2-метил-2-пропанол
(трет-бутанол) tert-

CaHsOH

ППсп-tеrt-
СцНсоН-50

отOдо0,9%
(от 0 ло 50 % НКПР)

+ 0,09 %
(+ 5 %нюIр)

2-метокси-2-
метилпропiм

(метиггретбутrшовый
эфир) tert-CsHrzO

ПП"п-tеrt-
CsHrz0-50

отOдо0,8%
(от 0 ло 50 % HШIP)

+ 0,08 %
(+ 5 % нкпр)

1,4-димЕтилбензол
(п-ксилол) p-CBHro

ППсп-р-СвНtо-
22,2т

от 0 до 0,2 7о
(от 0до 22,2%НКПР)

+ 0,027 о/о

(+ 3 % ншIр)
1,2-диметилбензол
(о-ксилол) o-CBHro

ПП"п-о-СвНrо-20Т
отOдо0,2%

(от 0 до 20 % НКПР)
+ 0,03 %

(+ 3 % ншр)
2-пропанол

(изопропапол)
i.СзН,zоН

ПП*-i-СзНzоН-50 отOдо 1,0 %
(от 0 до 50 % НКПР)

+ 0,| уо
(+ 5 % нкпр)

окген
CBHro

ПП"п-СвНrо-33,3Т
отOдо0,3%

(от 0 ло 33,3 % НЮР)
+0,027 %

(+ 3 % HшIP)
2-метилбутан

(изопентан) i-C5H12
ПП.п--iСsНrz-50

от 0 до 0,65 %
(от 0 до 50 % НКПР)

+ 0,065 %
(+ 5 % ншIр)

метантиол
(метrшпlеркаптан)

СНзSН
ПП.п-СНзSН-50 от 0 до 2,05 %

(от 0 до 50 % НКПР)
+0,2|%

(+ 5 %нюIр)

ПП"п-
CzHsSH-50

от 0 до 1,4 О%

(от 0 ао 50 % НШР)
+ 0,|4 уо

(+ 5 % нкпр)

Ацетонитрил СzНзN ПП"п-СzНзN-50
отOдо 1,5 %

(от 0 до 50 % НКПР)
+ 0,15 %

(+ 5 % нкпр)

2,3-,Iщrиабуган
(длметилдисульфид)

CzНoSr

ПП"п-
CzHoSz-50

от 0 до 0,55 %
(от 0 ло 50 % НЮIР)

+ 0,055 %
(+ 5 %ншр)

Бензин{)5) пп", -сн-пн-50 от 0 до 50 % нкПР

,Щизельное топ.lшвба)6) пп""-сн-пн-50 от 0 до 50 % нЮIР +5%нкпр

+5%нкпрпп"п _сн-пн_50 от 0 до 50 % нкПР
Уайт-спирrга)8) от 0 до 50 % НКПР +5%нкпр

Сlмма 1тлеводо[юдов по
мgгану Cu -Cto
(поверочньй

компонент - метан)

ПП"п-СzСrоСНс-50
от 0 до 2,2 Yо

(от 0 ло 50 % НКПР)
+ 0,22 уо

(+ 5 % нюIр)

п е таблицы В.6
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Этантиол
(этилмеркаптан) CzHsSH

+5%нкпр

Керосица)7)

ппсп _сн_пн_50
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Опрделяемьrй
компонентl) Тип сенсора

.Щиапазон измерний
объемной доли
определяемого
компопента2)3)

Сlъlма
углеводородов по

метану Cz-C to

(поверчньй
компонент - метан

ПП"п -СzСrоСНа-
100

от 0 до 4,4 Yо
(от 0 до 100 % НКIIР)

+0,22%
(+ 5 % нкпр)

ПП.u - CzCroCHa-
3000

отOдо
з000
мг/м3

от 0 до 500
мг/м3 вк;rюч.

св. 500 до
3000 мг/м]

+ (0,152.x - 15,б)
мг/мз

Суuма
углеводородов

Cz-Cro (поверчньй
компонент -

пропан)

ППсп -СzСrоСзНв-
50

от 0 до 0,85 %
(от 0 до 50 % НКIIР)

+ 0,085 %
(+ 5 % нкIIр)

ПП"п -
СчСrоСзНв-100

от 0до 1,7 %
(отOло 100%НЮР)

+ 0,085 %
(+ 5 % нюIр)

ПП"п - CzCro СзНв-
з000

отOдо
3000
мг/м]

от 0 до 500
мг/мз вюrюч

+ 50 мг/мз

св. 500 до
3000 мг/м3

+(0,152х_l5.6)
мг/мз

l) при коЕгроле компонентов, указанных в Руководстве по эксплуатации, но не
приведённьн в таблице, газоанализаторы применяются дIя определения содержания
компонентов по методикalп{ измерний (ми), разработанным и аттестованным в
соответствии с ГОСТР 8.563-2009;

2) диапщон показаний вьtходньD( сигнаJ.Iов соответствует диапазону от 0 до l00 %
НКПР или диапазоЕу измерений;З) значени" нкПР мя горючих гак)в и паров в соответствии с
ГОСТ Р МЭК 31610.20-1-2020;

а) пары нефтепрдукгов являются смесью }тлеводородов, поэтому ка.пибруются по
конкретной марке топликr, с указанием марки в паспорте на прибор;

5) пары бензина по ГОСТ 1012-2013, ГОСТ Р 51866-2002;6)пары дизельною тоlrлива по ГОСТ 305-2013, ГОСТ 325l1-2013,
ГОСТ 52368_2005;

7) пары керосина по ТУ 38.401-58-8-90, ОСТ 38 01408-86;
8)уайт-спирит по ГОСТ Р 52368-2005;
Х - содержание определяемого компонента в поверочной газовой смеси, мг/м3.

tlб

Прлелы допускаемой
основной абсолютной

погрешности

+ 50 мг/м]


